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La seconde est l’unite´ SI re´alise´e a` l’heure actuelle de la fac¸on la plus
exacte graˆce aux fontaines atomiques, avec une incertitude relative infe´rieure
a` 10−15 [1]. Cependant, ces horloges ont de´ja` presque atteint leur stabilite´ et
leur exactitude ultimes. Leur stabilite´ est limite´e par le bruit quantique de
de´tection a` ∼ 10−14τ−1/2 et leur exactitude ∼ 6-7×10−16 est a` un ordre de
grandeur de leur limite pressentie [1]). Elles sont principalement limite´es par
le facteur de qualite´ atomique Q de la transition d’horloge de l’ordre de 1010.
Pour augmenter ce facteur de qualite´ atomique, une possibilite´ consisterait
a` accroˆıtre le temps d’interrogation des atomes : le projet europe´en ACES
pre´voit la construction d’une horloge a` atomes froids dans l’espace et l’e´tude
des performances ultimes dans cet environnement [2]. Une alternative est
de re´aliser une horloge base´e sur une transition atomique dans le domaine
optique, le gain sur le facteur de qualite´ atomique e´tant alors de plusieurs
ordres de grandeur : par exemple pour la transition d’horloge de l’ion 199Hg+,
le facteur de qualite´ atomique mesure´ est de l’ordre de 1014 [3].
L’ide´e de construire des horloges dans le domaine optique a e´te´ envi-
sage´e au cours des anne´es 70 avec le de´veloppement des pie`ges a` ions [4].
Une difficulte´ majeure re´sidait dans la conversion des fre´quences optiques
vers le domaine micro-onde par l’interme´diaire de chaˆınes de fre´quence
extreˆmement complexes et peu souples d’utilisation [5–10]. Ce proble`me
n’a pu eˆtre re´solu que tre`s re´cemment avec la mise au point de chaˆınes de
fre´quence base´es sur des lasers femtosecondes performants [11]. Par ailleurs,
les progre`s concernant la manipulation d’atomes froids et l’interfe´rome´trie
atomique de´veloppe´es dans les anne´es 80, ont permis de concevoir des hor-
loges optiques a` atomes neutres : les premiers projets ont vu le jour dans les
anne´es 90. Ces deux types d’e´talons de fre´quence optique (a` ion pie´ge´ et a`
atomes neutres) sont toujours en cours de de´veloppement et sont pre´sente´s
dans le chapitre 1 de ce me´moire.
Les horloges a` ion unique pie´ge´ be´ne´ficient du fait que l’ion se trouve dans
le re´gime de Lamb-Dicke [12], dans lequel ses degre´s de liberte´s externes sont
sous controˆle. L’exactitude attendue devrait eˆtre infe´rieure a` 10−16 en valeur
relative. Actuellement, l’exactitude est limite´e a` quelques 10−15, notamment
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du fait des effets re´siduels du pie`ge [3], mais devrait eˆtre ame´liore´e. La
stabilite´ est de quelques 10−15τ−1/2. Ne´anmoins, les horloges a` ions ont de´ja`
atteint la limite quantique a` cause de leur rapport signal a` bruit qui est au
mieux 1 par cycle de fonctionnement de l’horloge.
Les horloges optiques a` atomes neutres ont un rapport signal a` bruit
e´leve´ graˆce au nombre important d’atomes participant au signal d’horloge.
De ce fait, leur limite quantique se trouve au niveau de 10−17 − 10−18 a` 1
seconde. La stabilite´ actuelle de ces horloges (par exemple celles a` atomes
de Ca de la PTB et du NIST) est de quelques 10−15τ−1/2, de´grade´e par le
bruit de l’oscillateur local. L’exactitude, quant a` elle, est de l’ordre de 10−14
limite´e avant tout par l’effet Doppler du premier ordre.
Pour controˆler le mouvement des atomes, il faudrait les confiner dans
un pie`ge dipolaire et leur faire atteindre le re´gime Lamb-Dicke. Ce pie´ge
dipolaire peut cependant induire des de´placements de la fre´quence d’hor-
loge et de´teriorer de fac¸on drastique l’exactitude. Une e´tude mene´e par H.
Katori a montre´ qu’il existe sous certaines conditions, une longueur d’onde
particulie`re du pie`ge dipolaire, pour laquelle les de´placements lumineux des
niveaux de la transition se compensent parfaitement au premier ordre [13].
Cette nouvelle approche permettrait de combiner les avantages des horloges
optiques a` ion unique pie´ge´ et a` atomes neutres.
Ce type d’horloges ouvre des perspectives tre`s inte´ressantes en physique.
Leurs performances pourraient atteindre un niveau ine´gale´ et permettre
ainsi une compre´hension plus approfondie de notre univers : par exemple
ces horloges pourraient eˆtre utilise´es pour des tests de relativite´ en apportant
leur concours aux de´tecteurs d’ondes gravitationnelles comme LISA [14], ou
encore pour des tests du principe d’e´quivalence...
Dans un premier temps cependant, du fait de leur fonctionnement pulse´,
la stabilite´ de ces horloges sera de´grade´e par le bruit de l’oscillateur local
aux basses fre´quences. Cet effet, connu sous le nom d’effet Dick re´sulte de
la conversion par e´chantillonnage du bruit haute fre´quence de l’oscillateur
local vers les brasses fre´quences. Cette de´gradation est e´tudie´e dans le cha-
pitre 2 et l’on montre qu’elle peut eˆtre limite´e d’une part en optimisant la
se´quence temporelle du cycle d’horloge et d’autre part en utilisant comme
oscillateur local un laser de grande purete´ spectrale : on peut alors atteindre
une stabilite´ de quelques 10−16τ−1/2 ou mieux. La re´alisation d’un tel laser
est de´crite dans le chapitre 3.
Le projet de la construction d’un e´talon de fre´quence optique utilisant
l’atome de strontium au SYRTE a de´bute´ en 1999 et s’oriente de´sormais vers
une horloge optique a` atomes pie´ge´s. Parmi les arguments en faveur du choix
du strontium, il y a le fait que celui-ci posse`de de nombreuses transitions
d’horloge potentielles : la transition dipolaire e´lectrique 1S0-
3P0 a` 698 nm,
2
la 1S0-
3P2 quadrupolaire magne´tique a` 671 nm ou encore la transition a`
deux photons 1S0-
1D2 a` (2×)993 nm. De plus, les sources lasers utilise´es
pour refroidir, pie´ger et interroger les atomes sont relativement simples a`
mettre en oeuvre, puisqu’il s’agit de diodes lasers ou de lasers a` solide. La
source d’atomes froids de strontium, qui est un des e´le´ments de´terminants
de l’horloge, est pre´sente´e dans le chapitre 4.
La transition d’horloge compatible avec la proposition de H. Katori est
la transition fortement interdite 1S0-
3P0 du strontium. Elle est faiblement
permise par couplage hyperfin pour le 87Sr (I = 9/2) et sa largeur naturelle
est 1 mHz. Le chapitre 5 de´crit la strate´gie mise en place pour de´tecter
et observer cette transition. Une mesure de fre´quence indirecte a e´te´ au






Ge´ne´ralite´s sur les e´talons de
fre´quence optique
1.1 Introduction
Les performances des e´talons de fre´quence micro-onde se sont conside´rable-
ment ame´liore´es au cours de ces dix dernie`res anne´es. En particulier, les
fontaines a` atomes de ce´sium pre´sentent de´sormais une stabilite´ relative en
fre´quence de 1.6× 10−14τ−1/2 et une exactitude de ±6.5× 10−16 [1] contre
1.1× 10−13τ−1/2 et 1.1× 10−15 il y a cinq ans [15]. Ne´anmoins, les fontaines
a` ce´sium ont presque atteint la limite quantique en ce qui concerne leur
stabilite´ relative en fre´quence et il semble peu probable par la suite que l’on
puisse gagner des ordres de grandeurs sur leurs perfomances : augmenter le
nombre d’atomes participant au signal d’horloge pourrait eˆtre une solution
mais le be´ne´fice qu’il en re´sulterait pour la stabilite´ se ferait au de´triment
de l’exactitude, et ce a` cause des collisions froides [16]. Un des inte´reˆts de
construire des e´talons de fre´quence optique re´side dans le fait que les tran-
sitions d’horloge potentielles posse`dent un facteur de qualite´ atomique Q
tre`s e´leve´ (entre 1012 et 1019 selon les espe`ces atomiques et la transition
envisage´e), et par conse´quent la limite quantique pour la stabilite´ se trou-
verait autour de 10−17 a` 1 s pour les transitions les plus e´troites (et pour
des horloges a` atomes neutres).
Nous allons pre´senter dans ce chapitre deux types d’e´talons de fre´quence
optique : les horloges a` ion unique pie´ge´ et les horloges a` atomes neutres.
Dans ce dernier cas, de re´centes e´volutions ont permis d’envisager d’interro-
ger des atomes neutres pie´ge´s combinant ainsi les avantages des deux types
d’e´talons de fre´quence [13].
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1.2 La stabilite´
La stabilite´ relative en fre´quence de l’e´talon de fre´quence est sa capacite´
a` de´livrer la meˆme fre´quence au cours du temps. Elle s’exprime ge´ne´ralement
au moyen de la variance d’Allan. Les e´chantillons du signal y(t) note´s yk















(yk+1 − yk)2 (1.2)
De fac¸on ge´ne´rale, la stabilite´ d’un e´talon de fre´quence est donne´e par
la relation suivante, en supposant que le dispositif est domine´ par du bruit








ou` S/N est le rapport signal a` bruit sur un cycle d’horloge de dure´e Tc, η est
un facteur de l’ordre de l’unite´ qui tient compte de la forme de la re´sonance :
en particulier on montre que η = 2/pi pour une interrogation atomique de
type Ramsey-Borde´ et η = 1/pi pour une interrogation de type Ramsey. Q,
le facteur de qualite´ atomique vaut ν0/δν0 : il est de´fini comme le rapport de
la fre´quence de la transition atomique ν0 sur sa largeur de raie a` mi-hauteur
δν0. La largeur ultime de δν0 est la largeur naturelle de la transition mais elle
est ge´ne´ralement e´largie sous l’effet de diverses contraintes expe´rimentales
comme le temps et le type d’interrogation des atomes. Pour accroˆıtre Q,
une possibilite´ consisterait a` changer le domaine d’interrogation des atomes,
autrement dit interroger des atomes pre´sentant une transition e´troite dans le
domaine optique comme c’est le cas pour les atomes de strontium, calcium,
magne´sium, ytterbium, argent et mercure [18–22].
La limite ultime de stabilite´ pour un e´talon de fre´quence atomique est
le bruit de projection quantique [23, 24]. En effet, le syste`me atomique est
de´crit par une superposition des e´tats |f〉 et |e〉 respectivement l’e´tat fon-
damental et l’e´tat excite´ de la transition atomique (voir figure 1.1), soit
|ψ〉 = cf |f〉 + ce|e〉 : la probabilite´ du syste`me de se trouver dans l’e´tat
|f〉 (respectivement |e〉) est donne´e par |cf |2 (respectivement |ce|2) telle que
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|cf |2+|ce|2 = 1. On ne peut pre´dire avec certitude a` l’issue de l’interrogation
dans quel e´tat sera de´tecte´ le syste`me [23]. Dans ce cas, la dispersion sur
la mesure de la probabilite´ de transition atomique est de´crite par une loi
binomiale telle que S/N =
√
N ou` N est le nombre d’atomes participant
au signal d’horloge.
Outre le bruit de projection quantique, il existe d’autres types de bruits
techniques pouvant limiter la stabilite´ de l’horloge : bruits de l’e´lectronique,
du laser de de´tection ou de l’oscillateur local [24]. En particulier, nous nous
inte´resserons a` l’effet Dick lie´ aux fluctuations de fre´quence de l’oscillateur
local qui sera traite´ en de´tail dans le chapitre 2. Nous pouvons d’ores et de´ja`
signaler que cet effet Dick sera la principale limitation aux performances
d’une horloge optique a` atomes neutres : en effet le bruit de projection
quantique ultime se situe autour de 10−18 a` 1 s ( avec N ∼ 104 et Q ∼ 1016)
alors que l’effet Dick est de l’ordre de 10−16τ−1/2 apre`s optimisation de cer-
tains parame`tres expe´rimentaux et pour un oscillateur local pre´sentant un
spectre de bruit de fre´quence donne´ dans le chapitre 2 (voir figure II.2.7
courbe (a)). Pre´cisons e´galement que l’effet Dick a longtemps limite´ la sta-
bilite´ des fontaines a` ce´sium a` 10−13τ−1/2 avant l’utilisation d’oscillateurs
cryoge´niques qui ont permis d’atteindre 10−14 a` 1 s.
1.3 L’exactitude
La fre´quence νOL, de´livre´e par l’oscillateur local (note´ OL) asservi sur
une transition atomique (voir figure 1.1), peut se mettre sous la forme sui-
vante :
νOL = ν0[1 + ε+ y(t)] (1.4)
ou` ν0 est la fre´quence atomique de re´fe´rence, ε repre´sente les de´placements
syste´matiques de fre´quence relative et y(t), les fluctuations de fre´quence
relative.
Les de´placements de fre´quence syste´matiques sont duˆs aux perturba-
tions qui affectent l’atome au cours de l’interrogation. Il peut s’agir de l’ef-
fet Zeeman, de l’effet du rayonnement du corps noir, de l’effet Doppler du
premier et second ordre, des de´placements collisionnels etc... La liste n’est
pas exhaustive. Dans le cas des fontaines micro-ondes, des e´tudes de´taille´es
sur ces effets sont de´veloppe´es notamment dans les re´fe´rences [25–29]. On
de´finit alors l’exactitude comme l’incertitude sur la connaissance de tous
ces effets syste´matiques. Le tableau 1.1 pre´sente, comme exemple, un bud-
get d’exactitude pour la fontaine FO2 re´alise´e dans notre laboratoire. Il faut
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Fig. 1.1 – Principe d’un e´talon de fre´quence passif : l’oscillateur local inter-




de corriger la fre´quence de l’oscillateur local.
souligner que, a` l’exception de l’effet Doppler du premier ordre, les effets
qui de´placent la fre´quence d’horloge ne de´pendent pas de la transition ato-
mique envisage´e : en particulier pour une horloge optique, ces de´placements
de fre´quence relative lie´s a` l’environnement sont, au mieux dans le rap-
port νCs/νopt, plus petits que dans le cas des horloges micro-onde (avec
νCs fre´quence de la transition micro-onde et νopt celle de la transition op-
tique). En revanche l’effet Doppler du premier ordre de´pend line´airement
de la transition d’horloge et par conse´quent, passer du domaine micro-onde
au domaine optique ne permet pas de ne´gliger ce de´placement en terme de
fre´quence relative comme ce pourrait eˆtre le cas pour les autres effets.
1.4 Les horloges a` ions pie´ge´s
1.4.1 Principe
Comme nous l’avons vu pre´ce´demment, une alternative pour augmenter
le facteur de qualite´ atomique est d’accroˆıtre le temps d’interaction et pour
cela, une solution consisterait a` pie´ger les atomes. Historiquement, il a e´te´
plus facile de pie´ger des ions [4], graˆce a` leur charge e´lectrique, dans un
pie`ge e´lectrique et/ou magne´tique, que des atomes neutres. Pour un pie`ge
radiofre´quence de type Paul par exemple, un potentiel quadrupolaire har-
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Effets (×10−16) FO2
Spectre et fuites micro-onde < 4.3
Effet Doppler du premier ordre < 3
Rayonnement du corps noir -168.2 ± 2.5
Collisions froides et cavity pulling -375 ± 2.0
Effet de recul < 1.4
De´placement Ramsey et Rabi < 1
Collisions avec le gaz re´siduel < 1
Effet Zeeman quadratique 1927.3 ± 0.3
Effet Doppler du second ordre < 0.08
Incertitude totale ± 6.5
Tab. 1.1 – Budget des de´placements de fre´quence relative pour FO2 en fonc-
tionnement ce´sium [30]. Les deux effets les plus importants limitant l’exac-
titude sont les fuites micro-onde de la cavite´ et l’effet Doppler du premier
ordre.
monique dans les trois directions de l’espace et module´ a` une fre´quence RF
est ge´ne´re´ par des e´lectrodes. La profondeur d’un pie`ge est typiquement
de quelques 104 K. La trajectoire d’un ion est de´crite par une superpo-
sition d’un mouvement se´culaire (lentement variable) et d’un mouvement
microme´trique a` la fre´quence RF. Il est possible de pie´ger un grand nombre
d’ions dans le pie`ge meˆme si ce nombre est limite´ par la charge d’espace (ty-
piquement de l’ordre de 105 ions) ne´anmoins seuls quelques ions se trouvent
au centre du pie`ge ou` le potentiel s’annule et par conse´quent pour que les
effets du pie`ge (effet Stark) et l’effet Doppler du premier ordre ne limitent
pas l’exactitude de l’horloge a` ∼ 10−12 [31], on pre´fe`re pie´ger un ion unique.
Par ailleurs, le refroidissement laser de l’ion unique nous permet d’une
part d’atteindre des temps de confinement extreˆmement longs (quelques
mois [3]) et d’autre part de re´duire l’effet Doppler du second ordre afin de le
rendre ne´gligeable : plusieurs techniques de refroidissement ont e´te´ e´labore´es
et on peut citer par exemple le refroidissement par bandes late´rales [32].
De plus, avec le refroidissement de l’ion unique pie´ge´, on peut atteindre le
re´gime de Lamb-Dicke [12, 33]. Dans ce re´gime particulier, l’amplitude du
mouvement de vibration de l’ion dans le pie`ge est plus petite que la longueur
d’onde utilise´e pour sonder l’ion et dans ce cas, l’effet Doppler du premier
ordre est discre´tise´.
Le sche´ma ge´ne´ral des niveaux des ions utilise´s dans les e´talons de
fre´quence optique est est pre´sente´ sur la figure 1.2(a). On voit qu’il est pos-
sible de refroidir ces ions sur la transition dipolaire e´lectrique e´galement em-
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ploye´e pour la de´tection optique de l’ion graˆce a` la fluorescence de re´sonance :
si un deuxie`me laser excite l’ion vers l’e´tat me´tastable de la transition d’hor-
loge, la fluorescence disparaˆıt et chaque excitation peut eˆtre de´tecte´e de
cette fac¸on (electron shelving) avec une efficacite´ proche de 100% comme
une pe´riode noire de la fluorescence [34](voir figure 1.2(b)).
De nombreux ions sont d’e´ventuels candidats pour l’e´laboration d’e´talons
de fre´quence optique : par exemple l’ion 171Yb+ [36–38], l’ion 199Hg+ [3,39–
41], l’ion 88Sr+ [42, 43], l’ion 115In+ [44] ou encore l’ion 43Ca+ [45] pour ne
citer qu’eux.
1.4.2 L’ion 199Hg+
Nous allons maintenant nous inte´resser plus en de´tail a` l’e´talon de fre´quen-
ce utilisant l’ion 199Hg+ du NIST qui montre des performances remar-
quables : une stabilite´ de 7 × 10−15 a` 1s [46] et une exactitude infe´rieure
a` 10−14 limite´e essentiellement par le de´placement quadrupolaire du ni-
veau 2D5/2. La transition d’horloge est la transition quadrupolaire e´lectrique
2S1/2(F = 0,mF = 0)-
2D5/2(F = 2,mF = 0) a` 282 nm. Sa largeur natu-
relle est de 2Hz (voir figure 1.3). Elle est interroge´e par un laser a` colorant
a` 563 nm, double´ en fre´quence, et stabilise´ par la technique de Pound-
Drever-Hall (voir chapitre 3) sur une cavite´ Fabry-Pe´rot de grande finesse
(F=200 000). La largeur de raie du laser est de 0.2 Hz [47]. La transition
2S1/2(F = 1)-
2P1/2(F = 0) est utilise´e pour le refroidissement laser et la
transition 2S1/2(F = 0)-
2P1/2(F = 1) sert repomper les ions vers le niveau
2S1/2(F = 1). Un ion unique est confine´ dans un pie`ge de Paul cryoge´nique
pour augmenter sa dure´e de vie dans le pie`ge qui est limite´e par les effets
d’e´change de charge avec les atomes d’hydroge`ne re´siduels. Sous ces condi-
tions, l’ion 199Hg+ peut eˆtre pie´ge´ de fac¸on continue pendant une dure´e
de´passant 100 jours.
La se´quence temporelle est la suivante : l’ion est refroidi par laser pen-
dant 50 ms, puis il est pre´pare´ dans l’e´tat 2S1/2(F = 0) graˆce au pom-
page optique pendant 25 ms. Il est enfin interroge´ par un laser a` 282 nm
sur la transition 2S1/2(F = 0,mF = 0)-
2D5/2(F = 2,mF = 0) pendant
des pe´riodes de 10 a` 120 ms. Enfin la de´tection s’effectue pendant 20 ms.
L’interrogation et la de´tection de l’ion s’appuie sur la me´thode dite elec-
tron shelving. Graˆce aux sauts quantiques observe´s, on en de´duit le profil
de la transition en effectuant plusieurs cycles de mesures pour diffe´rentes
fre´quences du laser d’interrogation : une largeur de raie de 6.5 Hz pour un
temps d’interrogation de 120 ms a pu eˆtre de´tecte´e ce qui correspond a` un
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Fig. 1.2 – En (a), sche´ma ge´ne´ral des niveaux des ions utilise´s dans les
e´talons de fre´quences. En (b), observation de sauts quantiques pour un ion
Ba+ publie´e par W. Nagourney dans la re´fe´rence [35].
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Fig. 1.3 – Sche´ma des niveaux de l’ion 199Hg+ intervenant dans la
re´alisation de l’e´talon de fre´quence .
facteur de qualite´ atomique de 1.6 × 1014 (le facteur de qualite´ ultime de
cette transition est de 5× 1014).
La fre´quence du laser d’interrogation (ou oscillateur local) est mesure´e
graˆce a` un laser femtoseconde avec un taux de re´pe´tition de 1 GHz (voir
chapitre 5). Ce laser femtoseconde permet de diviser la fre´qence mesure´e
dans le domaine micro-onde et dans ce cas elle peut-eˆtre enregistre´e par un
compteur [48].
1.4.3 Performances et limitations
Rappelons que la stabilite´ de l’e´talon de fre´quence a` ion 199Hg+ unique
et pie´ge´ est de 7 × 10−15 a` 1 s. La limite ultime est donne´e par le bruit de
projection quantique de 1×10−15τ−1/2. D’apre`s la relation 1.3, on voit que la
principale limitation de ce type d’e´talon est le rapport signal a` bruit qui est
au mieux l’unite´. On constate qu’on peut difficilement ame´liorer la stabilite´
d’une telle horloge a` ion pie´ge´. Pre´cisons par ailleurs que le bruit du laser
d’interrogation intervient e´galement dans le bruit de projection quantique
par l’interme´diaire de sa largeur de raie qui limite la largeur de la transition
mesure´e.
En revanche, avec un ion unique, l’exactitude n’est limite´e que par le
de´calage quadrupolaire e´lectrique qui est de l’ordre de 10−15. Tous les autres
effets, comme l’effet Doppler du second ordre, l’effet Zeeman quadratique et
l’effet Stark peuvent eˆtre controˆle´s au niveau de 10−18 a` 4 K, tempe´rature
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du pie`ge cryoge´nique.
1.5 Les horloges a` atomes neutres
Des e´talons de fre´quence optique sont actuellement en cours de de´veloppe-
ment (Sr [18,49], Yb [21], Ca [19], Mg [20], Ag [22]) et de nombreuses e´quipes
travaillent avec des atomes de la famille des alcalino-terreux (Ca, Mg, Sr)
ou pre´sentant une structure atomique semblable (Yb, Hg). Ces atomes ont
l’avantage de posse´der une ou plusieurs transitions d’horloge potentielles
e´troites dans le domaine optique. En 2001, la proposition e´nonce´e par Ka-
tori [13], et de´taille´e dans les paragraphes suivants, a introduit une nouvelle
approche dans la conception des e´talons de fre´quence optique a` atomes
neutres et la plupart des projets s’orientent de´sormais dans cette direction.
1.5.1 Principe
Nous allons nous appuyer essentiellement dans ce paragraphe sur les
re´fe´rences [19] et [20] qui de´crivent des e´valuations pre´liminaires d’e´talons
de fre´quence optique base´s sur des atomes de Ca et Mg respectivement.
La premie`re e´tape de la conception d’un tel e´talon de fre´quence consiste
a` refroidir des atomes a` partir d’un jet atomique thermique et a` les pie´ger
dans un pie`ge magne´to-optique (PMO) afin d’atteindre des tempe´ratures de
l’ordre du mK. Le refroidissement et le pie´geage sont re´alise´s sur la transi-
tion cyclante 1S0-
1P1. Le tableau 1.2 re´sume quelques caracte´ristiques de ce
refroidissement telles que la largeur de la transition ou la source laser em-
ploye´e, pour diffe´rents atomes. Pour donner quelques valeurs de parame`tres
significatifs, environ 5×106 atomes de calcium sont charge´s dans le PMO en
25 ms par l’e´quipe du NIST de L. Hollberg [50]. Le niveau fondamental ne
posse`de pas de structure hyperfine et de ce fait il est impossible de proce´der
a` un refroidissement de type Sisyphe pour atteindre des tempe´ratures sub-
Doppler. Ainsi selon les expe´riences, il peut exister une deuxie`me e´tape de
refroidissement qui s’effectue sur la transition d’intercombinaison 1S0-
3P1
pour permettre d’atteindre des tempe´ratures de l’ordre d’une dizaine de µK
en quelques dizaines de ms. Pour le Ca ou le Mg, on utilise la technique de
quench cooling pour optimiser cette deuxie`me e´tape de refroidissement car
la largeur de la transition d’intercombinaison est trop e´troite (quelques cen-
taines de Hz) pour refroidir directement des atomes ayant une distribution
de vitesse correspondant a` une tempe´rature initiale du mK [51].
Les atomes sont interroge´s sur la transition d’intercombinaison 1S0-
3P1
par interfe´rome´trie atomique graˆce a` un laser ultra-stable (voir chapitre 3),
une fois les champs exte´rieurs e´teints (lasers du PMO et gradient de champ
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Atomes λ Γ/2pi Laser Cristal Puissance
24Mg 285 nm 80 MHz Laser a` colorant BBO 40 mW [20]
40Ca 423 nm 35 MHz Ti :Sa 500 mW [19]
87Sr 461 nm 32 MHz MOPA a` 922 nm PPKTP 240 mW [52]
171Yb 399 nm 28 MHz Diode laser violet - 30 mW [53]
Tab. 1.2 – Sources lasers utilise´es pour refroidir les atomes sur la transition
cyclante 1S0-
1P1. La plupart de ces sources lasers s’appuient sur le principe
d’un doublage de fre´quence dans un cristal non line´aire. Soulignons toutefois
qu’une source a` 461 nm pour l’expe´rience strontium a e´te´ re´alise´e a` partir
d’une somme de fre´quence de´crite dans le chapitre 4. Pre´cisons aussi que
l’atome Yb, bien que n’e´tant pas un alcalino-terreux comme le Ca, Mg ou
Sr pre´sente une structure atomique similaire.
magne´tique). L’interfe´rome´trie atomique est ne´cessaire pour s’affranchir de
l’e´largissement Doppler re´siduel. La ge´ome´trie la plus couramment utilise´e
pour l’interrogation des atomes est celle de Ramsey-Borde´ [54] dans le do-
maine temporel : les atomes subissent une se´quence d’impulsions laser is-
sues de deux paires de faisceaux contra-propageants qui vont se´parer puis
recombiner les paquets d’ondes ce qui conduit a` des franges d’interfe´rences
atomiques (voir figure 1.4). A chaque impulsion laser, la phase de celui-ci
est imprime´e au paquet d’onde. En tenant compte de l’effet de recul, il
en re´sulte un de´phasage global Φ accumule´ par les paquets d’ondes dont
va de´pendre la probabilite´ de transition atomique mesure´e a` la sortie de
l’interfe´rome`tre par la technique dite electron shelving :
Φ = 2T (∆± ωR) + (ϕ2 − ϕ1) + (ϕ4 − ϕ3) (1.5)
avec T la dure´e entre deux impulsions copropageantes, ∆ le de´saccord du
laser par rapport a` la re´sonance atomique, ωR la fre´quence angulaire de
recul et ϕi la phase du laser a` l’interaction i. Dans le cas ide´al ou` l’aligne-
ment des lasers est parfait, ces diffe´rences de phases ϕk − ϕi s’annulent.
Expe´rimentalement, ce n’est pas le cas : les atomes en chute libre ne voient
pas la meˆme phase a` chaque impulsion, a` cause, par exemple, de de´fauts de
fronts d’onde laser, de l’expansion thermique du nuage atomique ou encore
a` cause des sauts de phase que peuvent produire les modulateurs acousti-
optiques qui ge´ne`rent les impulsions. La se´quence temporelle utilise´e par le
groupe du NIST est la suivante : les impulsions laser ont une dure´e de 1-2
µs et T est de l’ordre de quelques centaines de µs ce qui permet d’atteindre
une re´solution meilleure que le kHz.
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Fig. 1.4 – Franges obtenues par interrogation de Ramsey-Borde´ du calcium
de´veloppe´e au NIST [19].
1.5.2 Performances et limitations
La stabilite´ de tels e´talons de fre´quence optique est de l’ordre de 10−14τ−1/2
[19]. Elle est principalement limite´e par l’effet Dick qui est duˆ a` la conver-
sion du bruit haute fre´quence du laser interrogeant les atomes vers les basses
fre´quences par un effet d’e´chantillonnage a` la fre´quence de cycle de l’hor-
loge. Les se´quences temporelles du cycle d’horloge doivent ne´cessairement
eˆtre optimise´es pour re´duire cet effet comme nous le verrons dans le chapitre
2.
L’exactitude relative est de 1.2×10−14 et une des principales contribu-
tions au budget des incertitudes est due a` l’effet Doppler du premier ordre
car les atomes interroge´s sont en chute libre et donc les degre´s de liberte´ ex-
ternes sont moins bien controˆle´s que ceux des ions pie´ge´s. Cet effet peut eˆtre
estime´ en testant plusieurs configurations d’interfe´rome`tres atomiques [55]
mais la qualite´ du faisceau laser reste un parame`tre critique pour l’exacti-
tude de l’horloge.
1.6 Vers une horloge optique a` atomes pie´ge´s ?
Pour re´sumer les paragraphes pre´ce´dents, les performances des e´talons
de fre´quences optiques sont tre`s prometteuses. Cependant la stabilite´ des
horloges a` ion unique pie´ge´ est limite´e par un rapport signal a` bruit de 1 qui
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ne peut eˆtre ame´liore´ de par la nature meˆme de l’horloge. L’exactitude en
revanche be´ne´ficie du fait que l’on e´tudie un syste`me peu sensible aux effets
du mouvement atomique. Pour les horloges optiques a` atomes neutres libres,
la stabilite´ est limite´e principalement par des bruits techniques (l’effet Dick)
et l’effet Doppler du premier ordre limite aujourd’hui l’exactitude a` quelques
10−15. Dans les deux cas, il s’agit de re´aliser un compromis entre stabilite´ et
exactitude. S’il e´tait possible de pie´ger des atomes neutres dans le re´gime de
Lamb-Dicke, l’effet Doppler du premier ordre s’annulerait ainsi que l’effet de
recul. De plus un re´seau optique constitue´ de milliers de potentiels confinant
les atomes permettrait d’envisager des temps d’interrogation plus longs que
ceux utilise´s actuellement avec les atomes libres, et donc d’augmenter le
facteur de qualite´ atomique.
1.6.1 La longueur d’onde magique
Pour re´aliser un tel e´talon de fre´quence optique, les atomes doivent eˆtre
pie´ge´s dans un re´seau optique. Le re´seau optique est constitue´ de deux fais-
ceaux contra-propageants pour chaque direction de confinement. Les franges
d’interfe´rences ainsi cre´e´es forment un re´seau de pie`ges dipolaires se´pare´s de
λ
2
(figure 1.5) ou` λ est la longueur d’onde des faisceaux. Lorsque la fre´quence
des faisceaux pie`ges est e´loigne´e de toute fre´quence de transition atomique
pour e´viter des effets parasites d’e´mission stimule´e, il est possible de pie´ger
les atomes pendant plusieurs secondes.
En revanche, la pre´sence des faisceaux pie´ges induit des de´placements
lumineux des niveaux intervenant dans la transition d’horloge [56]. Une
solution envisage´e pour re´soudre ce proble`me a e´te´ propose´e par H. Ka-
tori en 2001 [13]. Pour une transition d’horloge telle que les deux niveaux
implique´s posse`dent un moment cine´tique J = 0, il existe une longueur
d’onde des faisceaux pie`ges, appele´e longueur d’onde magique, pour la-
quelle les de´placements lumineux des niveau fondamental et excite´ se com-
pensent exactement au premier ordre [57,58]. La transition d’horloge choisie
pour permettre une telle configuration est la transition 1S0-
3P0 des isotopes
alcalino-terreux fermioniques (spin nucle´aire non nul). En particulier, la lon-
gueur d’onde magique a e´te´ calcule´e et e´value´e expe´rimentalement pour le
87Sr et vaut dans ce cas 813.5 ± 0.9 nm [58]. Soulignons que cette longueur
d’onde est e´loigne´e des longueurs d’onde des transitions atomiques du 87Sr
d’une part et d’autre part, elle peut eˆtre ge´ne´re´e facilement par un laser
solide de puissance de type Ti : Sa.
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Fig. 1.5 – Repre´sentation d’un pie`ge dipolaire 2D.
La fre´quence ν de la transition d’horloge perturbe´e par un champ e´lectrique
E peut s’e´crire :
~ν = ~ν0 − 1
4
∆α(−→e , ω)E2 − 1
64
∆γ(−→e , ω)E4 − . . . (1.6)
ou` ν0 est la fre´quence de la transition non perturbe´e, ∆α(−→e , ω) et ∆γ(−→e , ω)
sont les diffe´rences entre les polarisabilite´s et hyperpolarisabilite´s des ni-
veaux fondamental et excite´ qui de´pendent de fac¸on ge´ne´rale de la fre´quence
ω/2pi et du vecteur unitaire de polarisation −→e de l’onde lumineuse. Si on
ne´glige la structure hyperfine (voir la re´fe´rence [57]), le de´placement lumi-
neux est scalaire et ne de´pend donc pas de la polarisation pour des e´tats
ayant des moments cine´tiques J = 0 tels que le 1S0 et le
3P0. Le pie`ge dipo-
laire induit des couplages entre diffe´rents e´tats qui sont repre´sente´s sur la
figure 1.6. Le de´placement lumineux re´sultant du couplage entre 1S0 et
1P1
est ne´gatif pour des longueurs d’ondes λ du pie`ge supe´rieures a` la longueur
d’onde de la transition. De la meˆme fac¸on, le niveau 3P0 est couple´ aux
niveaux 3S1 et
3D1 ce qui induit des de´placements lumineux ne´gatif dans le
premier cas (λ → 679 nm par valeur supe´rieure) et positif dans l’autre cas
(λ → 2600 nm par valeur infe´rieure). Il existe donc une valeur particulie`re
de la longueur d’onde λ, telle que ∆α=0 : la transition d’horloge n’est pas
perturbe´e par le pie`ge dipolaire au premier ordre. Le graphe 1.7 repre´sente
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Fig. 1.6 – Niveaux couple´s par le pie`ge dipolaire pour un atome de 87Sr.
les de´placements lumineux des niveaux fondamental (courbe en trait plein)
et excite´ (courbe en pointille´e) de la transition d’horloge du 87Sr en fonction
de la longueur d’onde des faisceaux pie`ges. On constate effectivement une
intersection entre les deux courbes pour λ ∼ 800 nm.
Remarque : L’un des avantages de cette configuration d’horloge est que
l’on peut ainsi tester diffe´rents types d’interrogation atomique (Rabi, Ram-
sey), ces tests pouvant servir a` mieux caracte´riser les effets de de´placements
de fre´quence relative de la transition d’horloge. En effet, les atomes e´tant
dans le re´gime de Lamb-Dicke, on peut envisager par exemple une interro-
gation de type Ramsey, c’est-a`-dire, avec deux zones d’interrogation se´pare´e
temporellement de T (voir figure 1.8). Pour des atomes libres, cette inter-
rogation est extreˆmement sensible a` la longueur de cohe´rence transverse du





ou` λ est la longueur d’onde de l’OL et δv la dispersion des vitesses trans-
verses. Typiquement, pour un temps T = 10 ms et une longueur d’onde de
698 nm (correspondant a` la transition d’horloge du 87Sr), la dispersion de
vitesse transverse des atomes devrait eˆtre plus petite que 10−5 m.s−1, ce qui
peut eˆtre difficile a` re´aliser et par conse´quent les franges d’interfe´rences sont
brouille´es. Pour des atomes dans le re´gime de Lamb-Dicke, la condition 1.7
est ve´rifie´e.
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Fig. 1.7 – De´placements lumineux des niveaux de la transition d’horloge
du 87Sr pour diffe´rentes valeurs de longueurs d’onde du pie`ge dipolaire. Ce
graphe est extrait de la re´fe´rence [57]. L’intensite´ des faisceaux pie`ges est de
10 kW.cm−2. Dans l’insert sont repre´sente´s les de´placements lumineux des
sous-niveaux de l’e´tat 3P0 (F=9/2) en fonction de l’angle de polarisation du






Fig. 1.8 – Interrogation Ramsey des atomes libres d’un jet atomique dans
le domaine optique. Il y a deux ports de sorties par e´tats internes se´pare´s de
la quantite´ ∆z = ~kLT/M selon la direction z transverse du jet atomique,
avec kL vecteur d’onde de faisceaux lasers et M , masse de l’atome.
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1.6.2 Performances envisage´es
La stabilite´ ultime d’une horloge optique a` atomes neutres est de 10−18
a` 1 s. En revanche, on peut gagner deux ordres de grandeurs en exactitude
entre une hologe optique a` atomes neutres pie´ge´s et une horloge optique a`
atomes libres, l’effet Doppler n’e´tant plus dans ce cas pre´cis limitant. Les
de´placements de fre´quence relative lie´s aux de´placements lumineux d’ordres
supe´rieurs, a` l’effet Zeeman, au de´placement lumineux induit par le laser
d’interrogation peuvent eˆtre controˆle´s au niveau de 10−17.
1.7 Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre l’inte´reˆt de de´velopper une horloge op-
tique a` atomes pie´ge´s qui pre´sentent des performances ultimes prometteuses
(∼ 10−17 pour l’exactitude et 10−18 a` 1 s pour la stabilite´). Pour pouvoir
approcher ces objectifs, il s’agit d’e´tudier les effets qui peuvent compro-
mettre ces performances et d’e´laborer une strate´gie pour s’en affranchir. En
particulier pour la stabilite´ de l’horloge, elle sera, dans les premiers temps,
limite´e par le bruit en fre´quence de l’oscillateur local a` savoir le laser d’in-
terrogation. Dans le chapitre 2, nous e´tudierons cet effet connu sous le nom
d’effet Dick et nous verrons que deux points sont importants pour le re´duire
au niveau de 10−16 a` 1 s : la se´quence temporelle d’interrogation et la purete´
spectrale du laser d’interrogation. Expe´rimentalement, nous avons construit
un laser de grande purete´ spectrale pouvant satisfaire ces objectifs et de´crit
dans le chapitre 3. Pour l’e´laboration de notre horloge optique a` atomes
neutres pie´ge´s, nous avons choisi l’atome de strontium qui pre´sente de nom-
breux avantages en particulier les longueurs d’onde utilise´es pour refroidir,
pie´ger et interroger les atomes sont relativement facilement accessibles avec
des diodes lasers ou des lasers solides. La re´alisation d’une source froide
d’atomes de strontium est pre´sente´e dans le chapitre 4. Enfin l’observation




Stabilite´ d’un e´talon de
fre´quence optique et effet Dick
2.1 Introduction
L’effet Dick limite les performances des e´talons de fre´quence fonction-
nant en re´gime pulse´. Le bruit de l’oscillateur local libre est e´chantillonne´
a` la fre´quence de cycle fc de l’horloge et, par repliement de spectre, les
composantes de ce bruit aux fre´quences de Fourier proches d’un multiple de
fc sont converties vers les basses fre´quences [59–61]. La re´ponse des atomes
interroge´s par l’oscillateur local a` une telle conversion se traduit par une fluc-
tuation de la probabilite´ de transition. L’effet Dick se manifeste par l’ajout
d’une composante de bruit blanc de fre´quence dans le spectre de l’oscillateur
local asservi. Dans les anne´es 90, pour les fontaines a` ce´sium, l’effet Dick
limitait leur stabilite´ autour de 3− 4× 10−13τ−1/2 avec l’utilisation d’oscil-
lateurs a` quartz [62,63]. En ame´liorant la chaˆıne de synthe`se de fre´quences
et en remplac¸ant l’oscillateur a` quartz par un oscillateur cryoge´nique en
saphir [64], on a pu atteindre la limite quantique et re´duire l’effet Dick en
dec¸a de cette limite ce qui correspond a` une stabilite´ de ∼ 10−14τ−1/2 [1].
Dans le cas des horloges optiques a` atomes neutres, le bruit de projection
quantique est au moins de trois ordres de grandeur plus petit que dans le
cas des fontaines a` ce´sium. Dans un premier temps, l’effet Dick limite donc
ne´cessairement les performances de ces horloges optiques. Ne´anmoins, il est
possible de minimiser ces effets d’une part graˆce a` des ame´liorations tech-
niques de l’oscillateur local (un laser) et d’autre part graˆce a` l’optimisation
de la se´quence d’interrogation des atomes.
Dans ce chapitre, nous allons de´finir l’effet Dick dans un cadre ge´ne´ral,
puis nous e´tudierons ses conse´quences sur la stabilite´ des e´talons de fre´quence
optiques a` atomes neutres. Deux cas seront expose´s : les horloges optiques
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a` atomes neutres libres et celles a` atomes pie´ge´s. Nous verrons que selon
les cas, il faut envisager des interrogations diffe´rentes des atomes telles que
les interrogations Ramsey-Borde´ pour les atomes neutres libres, Ramsey ou
Rabi pour les atomes pie´ge´s. Nous traiterons l’effet Dick pour chacune de
ces configurations et nous montrerons qu’il est possible, apre`s optimisation
de certains parame`tres expe´rimentaux, d’atteindre une stabilite´ de quelques
10−16τ−1/2.
2.2 De´finition de l’effet Dick
La stabilite´ des e´talons de fre´quences dits passifs est limite´e par les
fluctuations de phase de l’oscillateur local. Cet effet a e´te´ e´tudie´ par G.
J. Dick a` la fin des anne´es 80 [59] et est ainsi connu sous le nom d’effet
Dick. Lorque l’horloge fonctionne en mode pulse´, on appelle temps de cycle
Tc la dure´e totale du processus qui aboutit a` l’obtention d’une valeur de
la fre´quence de´livre´e par l’oscillateur local (note´ par la suite OL) apre`s
interrogation et de´tection de la transition atomique. Le cycle comprend
pour les fontaines, par exemple, quatre e´tapes : le refroidissement et le
lancement a` travers la cavite´ micro-onde (environ 500 ms), la pre´paration
de l’e´tat quantique des atomes (quelques ms), l’interrogation (environ 500
ms) et la de´tection (quelques ms). En dehors de la phase d’interrogation,
les atomes ne sont pas sensibles au bruit de fre´quence de l’oscillateur local.
La probabilite´ de transition des atomes entre les deux e´tats de la transi-
tion d’horloge, qui conduit au signal d’erreur pour l’asservissement de l’OL,
de´pend directement de la sensibilite´ de la re´ponse atomique a` ces fluctua-
tions de phase [65]. Celle-ci est caracte´rise´e par la fonction de sensibilite´ g(t)
introduite par G. J. Dick : elle traduit la re´ponse atomique line´aire a` un saut
de phase infinite´simal δΦ de l’OL au temps t tel que (n − 1)Tc ≤ t < nTc.
Elle s’e´crit [65] :





avec δP (δΦ, t) la variation de probabilite´ de transition. De fait, la re´ponse
atomique filtre les fluctuations de fre´quence de l’OL, et pour un fonction-
nement pulse´ de l’horloge, on e´chantillonne les composantes spectrales du




a pour conse´quence une conversion par repliement de spectre du bruit de
fre´quence de l’OL autour des harmoniques de la fre´quence fc, fn = nfc,
vers les basses fre´quences induisant un bruit supple´mentaire sur l’asservis-
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ou` SLLOy est la densite´ spectrale de bruit de fre´quence relative de l’OL
asservi, SLOy la densite´ spectrale de bruit de fre´quence relative de l’OL libre
et g0, gsn et gcn les coefficients du de´veloppement en se´rie de Fourier de la




















































avec τ le temps d’inte´gration.
L’effet Dick peut eˆtre estime´ pour diffe´rents types de bruits usuellement






ou` hα est un coefficient caracte´risant un bruit particulier. Pour du bruit
blanc de fre´quence, α = 0. La variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick pour un












La se´rie converge si les coefficients de Fourier se comportent asymptotique-
ment comme 1
nk
avec 2k − α > 1. Dans ce cas, l’expression de σyLLO est
caracte´ristique d’un bruit blanc de fre´quence (comportement en τ−1/2) in-
troduit a` long terme dans le spectre de bruit de fre´quence de l’oscillateur
asservi.
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2.3 Cas d’une horloge optique a` atomes neutres
libres
La fonction de sensibilite´ de g(t) a e´te´ calcule´e suivant diffe´rentes me´thodes
pour des horloges micro-ondes avec une interrogation de type Ramsey dans
les re´fe´rences [67], [65] et [2]. Le principe, qui sera repris pour les e´talons de
fre´quences optiques a` atomes neutres libres, est le suivant : afin de calculer
la fonction de sensibilite´ apre`s une interaction de dure´e τp entre les atomes
et l’OL, on suppose qu’un saut de phase de l’OL intervient a` un temps t
de cette interaction. Celle-ci se de´compose alors en deux impulsions Rabi
successives de dure´e respectives t− t0 et τp− t, ou` t0 est le temps marquant
le de´but de l’interaction. Par la suite, il suffit de de´terminer la variation
de la probabilite´ de transition atomique a` l’issue de ces deux impulsions
successives pour obtenir g(t) suivant l’e´quation 2.1.
On doit cependant prendre quelques pre´cautions dans le calcul de g(t)
pour les horloges optiques a` atomes neutres libres : il faut tenir compte
des e´tats externes de l’atome. La composante du recul de l’atome ne peut
certainement plus eˆtre ne´glige´e comme c’e´tait le cas dans les fontaines micro-
ondes. Cette dernie`re est de l’ordre de quelques kHz pour l’atome de 87Sr,
pour la transition 1S0 −→3 P0 a` 698 nm, alors que pour l’atome de 133Cs
elle est de 10−6 Hz pour la transition d’horloge a` ∼ 9.2 GHz.
2.3.1 Matrice d’interaction
De´terminons dans un premier temps la matrice de´crivant l’interaction
entre l’atome et un faisceau laser. Conside´rons un atome a` deux niveaux
{|f〉, |e〉} soumis a` l’interaction d’un champ laser. L’atome se de´place dans
la direction note´e x perpendiculairement a` la direction de propagation de
l’onde laser conside´re´e comme plane pour simplifier la discussion (figure
2.1). Le champ laser peut alors s’e´crire sous la forme :
−→
E (−→r , t) = 1
2
−→
E0(−→r , t)eı(ωLt−kLz−ϕ) + c.c (2.8)
On suppose e´galement que l’atome appartient a` un jet collimate´ selon l’axe
Ox de sorte que sa vitesse transverse vz est tre`s petite devant sa vitesse
longitudinale vx. Par ailleurs, on ne´glige tout effet parasite d’e´mission spon-
tane´e pendant le temps de la traverse´e de l’onde laser. L’ope´rateur de´crivant







D |e〉 〈f |+−→D |f〉 〈e| (2.9)
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Fig. 2.1 – De´placement de l’atome par rapport au faisceau laser.
−→
D e´tant suppose´ re´el.
Quelques hypothe`ses sont encore ne´cessaires afin de traiter simplement
ce proble`me. Seul le mouvement de l’atome selon l’axe Oz est quantifie´ : on
assimile l’ope´rateur position X a` la grandeur classique x(t). L’hamiltonien
d’interaction Vlaser s’e´crit dans ce cas :








est la pulsation de Rabi. L’ope´rateur e±ıkLZ agit sur les
degre´s de liberte´ externes de l’atome : il translate l’impulsion atomique pz
de la quantite´ ±~kL.
Les notations utilise´es dans toute la suite du chapitre sont explicite´es
dans le tableau 2.1.
Vlaser ne couple l’e´tat |f,−→p 〉 qu’a` l’e´tat |e,−→p + ~−→kL〉. L’Halmiltonien
total s’e´crit :









|Ψ(t)〉 = cf (t)|f,−→p 〉+ ce(t)|e,−→p + ~−→kL〉 (2.12)
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Grandeur De´signation Valeur
Diffe´rence de fre´quences
angulaires entre le laser
et l’atome
∆ ωL − ω0


















+ ~(ω0 + ωD + ωR)
Energie du niveau
















+ ~(2ωD + 4ωR)













δ de´saccord sur les deux
premie`res impulsions
δ ωf,−→p + ωL − ωe,−→p +~−→kL
δ′ de´saccord sur les deux
dernie`res impulsions
δ′ ωf,−→p +2~−→kL + ωL − ωe,−→p +~−→kL
Tab. 2.1 – De´finition des notations utilise´es dans la suite des calculs.
26
2.3. CAS D’UNE HORLOGE OPTIQUE A` ATOMES NEUTRES
LIBRES
On se place dans la repre´sentation du champ tournant :{





Dans le cadre de l’approximation se´culaire, l’e´quation de Schro¨dinger de´crivant
l’e´volution de |Ψ(t)〉 est ramene´e au syste`me d’e´quations diffe´rentielles :
{
γ˙f = −ıΩ02 eı(δt+ϕ)γe(t)
γ˙e = −ıΩ02 e−ı(δt+ϕ)γf (t)
(2.14)
On cherche des solutions de γf (t) et γe(t) sous la forme :{



















δ2 + Ω20. En re´solvant 2.14 et en tenant compte de 2.15, on en
de´duit la matrice M qui traduit l’e´volution des e´tats d’un atome lors d’une












































2.3.2 Description de l’interfe´rome`tre Ramsey-Borde´
Nous allons maintenant nous inte´resser au cas ou` l’atome subit quatre
impulsions laser selon la configuration de l’interfe´rome`tre de Ramsey-Borde´
[54,70]. Le champ laser va permettre de se´parer, re´flechir et recombiner les
paquets d’ondes atomiques, les diffe´rents chemins e´tant repe´re´s par l’ e´tat
interne de l’atome. On peut re´aliser un interfe´rome`tre de Ramsey-Borde´ soit
dans le domaine spatial soit dans le domaine temporel. Dans le premier cas,
l’atome traverse deux paires de faisceaux laser contrapropageants. Dans le
second cas, celui auquel nous allons nous attacher par la suite, l’atome subit
deux impulsions laser de dure´e τp se´pare´es d’un temps T puis deux autres
impulsions d’un laser contrapropageant de meˆme dure´e et espace´es du meˆme
temps T (voir figure 2.3). La dure´e entre les deux paires d’impulsions est
Tv.
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Fig. 2.2 – Evolution des e´tats de l’atome.
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Fig. 2.3 – Interfe´rome`tre de Ramsey-Borde´ dans le domaine temporel.
En fait, sur les seize chemins possibles au total, on distingue quatre che-
mins ferme´s qui aboutissent a` deux inte´rferome`tres possibles ABB’CC’D’ et
ABB’EE’D.
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A chaque zone d’interaction, le paquet d’onde atomique se se´pare en deux
paquets. Il e´volue librement entre deux impulsions. Seuls quatre chemins sur
les seize possibles constituent deux interfe´rome`tres ferme´s bien distincts et
permettent ainsi la superposition de deux paquets d’onde cohe´rents lors de la
quatrie`me impulsion laser. Cette superposition de paquets d’ondes conduit
a` des franges d’interfe´rences atomiques. Dans le cas d’une interrogation de
type Ramsey-Borde´, on obtient deux syste`mes de franges centre´s sur ±ωR,







{cos[2T (∆ + ωR)] + cos[2T (∆− ωR)]} (2.17)
Ces deux syste`mes contribuent de fac¸on e´gale au signal de´tecte´ et pour
qu’il y ait inte´rfe´rences constructives entre les deux syste`mes conduisant a`
un contraste maximal, il existe une condition sur T telle que T ∝ 1/4ωR.
Pendant les impulsions, les phases du champ laser aux temps d’interaction
sont ’imprime´es’ aux fonctions d’onde atomiques.
Par la suite on conside`re que les faisceaux laser utilise´s ont des cols beau-
coup plus larges que la taille des nuages atomiques, on peut ainsi ne´gliger
la variation spatiale de la pulsation de Rabi Ω, nous supposerons e´galement
que la fre´quence angulaire Ω(t) est constante pendant toute la dure´e de
l’impulsion τp (c’est-a`-dire que Ω posse`de un profil rectangulaire) et que les




2.3.3 Fonction de sensibilite´ dans le cas d’une inter-
rogation de type Ramsey-Borde´
Calculons maintenant la fonction de sensibilite´ pour une interrogation
de type Ramsey-Borde´. Dans notre cas, il est inutile de prendre en compte
les deux composantes de recul (celle issue de l’interfe´rome`tre ABB’CC’D
et celle issue de ABB’EE’D’). Pour ces deux composantes, la fonction de
sensibilite´ est la meˆme dans les deux cas a` un coefficient de proportionalite´
pre`s, lequel n’intervient pas dans le calcul de l’effet Dick. Nous choisissons
de calculer g(t) pour l’interfe´rome`tre ABB’CC’D. Les autres chemins qui ne
conduisent pas a` un interfe´rome`tre ferme´, ne contribuent pas au calcul de
g(t) au premier ordre. Rappelons la me´thode employe´e : si un saut de phase
intervient a` un temps t lors d’une impulsion, cette dernie`re sera de´compose´e
en deux impulsions successives de dure´es respectives t − t0 (t0 de´signe le
de´but de l’impulsion) et τp − t et de phases 0 et ϕ. La phase du laser peut
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ainsi eˆtre mode´lise´e par une fonction e´chelon :
ϕ(ti) =
{
0 0 ≤ ti < t
ϕ ti > t
(2.18)
En reprenant les calculs de´crivant l’interaction entre un atome et une im-
pulsion laser de´finie plus haut, |Ψ(t)〉 se de´compose sur la base des e´tats
{|1〉, |2〉} :
|Ψ(t)〉 = C1(t)|1〉+ C2(t)|2〉. (2.19)
L’e´tat |1〉 est l’e´tat de l’atome le long du chemin AB’C’D de l’interfe´rome`tre
donne´ par |e,−→p + ~−→kL〉. L’e´tat |2〉, quant a` lui, est l’e´tat atomique le long
de ABCD repe´re´ successivement par |f,−→p 〉, |e,−→p +~−→kL〉, |f,−→p +2~−→kL〉 et
|e,−→p +~−→kL〉. L’e´volution de C1(t) et de C2(t) est de´termine´e par la me´thode
suivante [68] : au lieu d’utiliser une matrice 16× 16 donnant l’e´volution de
tous les e´tats sur tous les chemins possibles, nous allons de´composer pour
chaque impulsion l’e´tat atomique sur la base {|f〉, |e〉} et ne garder a` l’issue
de l’impulsion que la projection de l’e´tat qui nous inte´resse pour construire
l’interfe´rome`tre. L’e´volution de l’e´tat atomique au sein meˆme de l’impul-
sion laser est bien-entendu donne´e par M. La propagation libre, quant a`
elle, se traduit par un terme de phase e−ıωf,−→p , e−ıωe,−→p +~−→kL ou e−ıωf,−→p +2~−→kL
selon que l’on a affaire respectivement aux e´tats |f,−→p 〉, |e,−→p + ~−→kL〉 ou
|f,−→p + 2~−→kL〉.
En gardant a` l’esprit ces me´thodes, nous allons illustrer notre propos
par le calcul de l’amplitude de probabilite´ de l’e´tat |e,−→p + ~−→kL〉 suivant le
chemin ABCD lorsque une variation de phase du laser se produit pendant
la troisie`me interaction. En effet, on peut montrer que si l’interrogation
est paire, la fonction de sensibilite´ est paire e´galement [2]. Il suffit donc
de calculer g(t) pour t > 0, autrement dit pour les troisie`me et quatrie`me
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On proce`de de la meˆme fac¸on pour C1. Il suffit par la suite de calculer
le module au carre´ de la somme des deux amplitudes obtenues pour en
de´duire la probabilite´ de transition vers l’e´tat |e,−→p + ~−→kL〉 a` la sortie de
l’interfe´rome`tre et de de´river la relation par rapport a` φ pour φ = 0 afin
d’obtenir la fonction de sensibilite´ sur l’intervalle de temps Tv
2
< t < τp +
Tv
2
. En re´ite´rant ce processus de calcul pour des variations de phases du
laser intervenant lors de chaque impulsion, on arrive a` l’expression de g(t)
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0 f f
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Fig. 2.4 – Repre´sentation des impulsions de l’interfe´rome`tre de Ramsey-
Borde´ dans le domaine temporel. Une variation de phase du laser de 0 a` φ


























































































+ T + 2τp − t)]
]}}
sur l’intervalle τp + T +
Tv
2





Cette expression peut se simplifier dans le cas des faibles de´saccords,
c’est-a`-dire pour δ  Ω0, en effectuant un de´veloppement limite´ au premier
ordre en δ
Ω
. La fonction de sensibilite´ g(t) s’e´crit alors pour Ωτp = (2k+1)pi/2
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Fig. 2.5 – Fonction de sensibilite´ dans le cas d’une interrogation Ramsey-
Borde´ pour t > 0 pour diffe´rentes valeurs de Ωτp. Les parame`tres temporels















2.3.4 Expression des coefficients de Fourier
Rappelons tout d’abord que, d’apre`s l’e´quation 2.5, les coefficients de
Fourier de la fonction de sensibilite´ g(t) ponde`rent la conversion vers les
basses fre´quences du bruit de l’oscillateur local aux harmoniques de la
fre´quence de cycle fc. g(t) est, comme nous l’avons vu pre´ce´demment, une
fonction paire, ce qui signifie que les coefficients gsn sont nuls. Les gcn
peuvent eˆtre calcule´s analytiquement. On note Tc le temps de cycle :
gcn = 2 sin[2T (∆ + ωR)] cos
[
pin
































CHAPITRE 2. STABILITE´ D’UN E´TALON DE FRE´QUENCE
OPTIQUE ET EFFET DICK
L’expression de g0 est plus simplement :








On peut simplifier l’expression des coefficients de Fourier en prenant
Ωτp = (2k + 1)
pi
2
, avec k ∈ Z, et en fonction du rapport cyclique d = 2T
Tc
(τp, Tv  T ) :






































Le graphe 2.6 illustre la fac¸on dont ces coefficients de´gradent la stabilite´
de fre´quence de l’horloge et donne leur comportement asymptotique : les
g2cn se comportent comme
1
n4
. De plus le rapport g2cn/g
2
0 qui intervient dans
le calcul de la variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick ne de´pend que du rapport
cyclique d.
2.3.5 Evaluation de l’effet Dick pour un bruit blanc
de fre´quence
Dans le cas d’un bruit blanc de fre´quence, SLOy (fn) vaut h0 en reprenant
les notations de l’e´quation 2.6. Sous cette condition particulie`re, l’e´cart-type
d’Allan duˆ a` l’effet Dick peut se calculer de fac¸on analytique, en utilisant le
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Ramsey-Borde´ en fonction de log(n) pour Ω = pi
2
(k = 0) et Ω = 3pi
2
(k = 1),
un rapport cyclique de 0.5 et Tc = 5ms.










On retrouve exactement le meˆme re´sultat que dans le cas d’une interroga-
tion Ramsey [65] : la stabilite´ en fre´quence ne de´pend que de d, le rapport
cyclique. D’apre`s l’e´quation 2.30, l’OL asservi est plus stable que l’OL en
fonctionnement libre si 1 > d ≥ 0.5. On constate e´galement que la limite
de σ2yLLO lorsque d tend vers 1 est 0, ce qui signifie que pour d = 1, il n’y
a pas d’effet Dick. On voit d’ores et de´ja` que l’on a inte´reˆt a` choisir un
rapport cyclique le plus proche possible de 1. Le tableau 2.2 donne pour
diffe´rents rapports cycliques, la variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick. On choi-
sit comme niveau de bruit blanc de l’OL 10−2 Hz2/Hz avec une fre´quence
de cycle fc =
1
Tc
de 100 Hz, ce qui correspond au palier de bruit blanc du
laser ultra-stable utilise´ dans notre expe´rience.
2.3.6 Evaluation de l’effet Dick pour diffe´rents oscil-
lateurs
Illustrons l’effet Dick sur la stabilite´ d’une horloge optique a` atomes
non pie´ge´s avec une interrogation de type Ramsey-Borde´, dans le cas d’os-
cillateurs bien particuliers pre´sente´s ci-apre`s. Le bruit de l’oscillateur aux
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Tab. 2.2 – Valeurs de l’effet Dick dans le cas d’une interrogation de Ramsey-
Borde´ pour diverses valeurs du rapport cyclique, dans le cas du bruit blanc
de fre´quence au niveau de 10−2 Hz2/Hz.
fre´quences infe´rieures a` fc n’est pas e´chantillonne´ par la re´ponse atomique.
Par conse´quent, on peut penser, a priori, que avec une valeur de fc appro-
prie´e, seul le palier de bruit blanc du laser intervient dans l’e´valuation de
l’effet Dick. La stabilite´ lie´e a` l’effet Dick est toujours donne´e dans ce cas
par la relation 2.30.
Le laser ultra-stable de l’expe´rience strontium
Le laser ultra-stable de l’expe´rience strontium est une diode laser a` 698
nm asservie sur une cavite´ Fabry-Perot de grande finesse (F = 27 000) en
utilisant la technique de Pound Drever Hall qui sera de´crite dans le chapitre
3. Le spectre de bruit de fre´quence peut se de´composer suivant deux do-
maines de fre´quence : a` basse fre´quence (1 Hz - 60 Hz), le bruit en fre´quence
du laser est duˆ aux vibrations et est relativement e´leve´ (14 Hz2/Hz a` 10 Hz).
Le niveau du palier de bruit blanc se situe sur ce graphe a` 10−1Hz2/Hz dans
le domaine 60 Hz - 20 kHz. On verra par la suite l’effet Dick associe´ a`
un tel spectre. Ajoutons que les performances du laser ultra-stable ont e´te´,
depuis les re´sultats pre´sente´s dans ce me´moire, encore optimise´es en parti-
culier dans le domaine des basses fre´quences (< 100 Hz) et que les stabilite´s
calcule´es pour les diffe´rents types d’interrogation constituent des limites
supe´rieures aux stabilite´s attendues.
Autres lasers
Nous avons e´galement choisi de nous inte´resser a` deux lasers particuliers :
le premier est utilise´ dans l’expe´rience VIRGO dont le spectre1 de bruit de
fre´quence est pre´sente´ par la courbe (b) du graphe 2.7 et le deuxie`me est un
1Je remercie beaucoup Franc¸ois Bondu de m’avoir fourni ces donne´es.
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Fig. 2.7 – Densite´ spectrale des bruits de fre´quence des lasers ultra-stables
utilise´s dans le projet strontium (a) et dans le projet VIRGO (b). En (c) est
repre´sente´ le spectre de bruit de fre´quence d’un laser, dont la limite ultime
serait le bruit thermique de la cavite´ Fabry-Perot sur laquelle il est asservi.
laser ’ide´al’ uniquement limite´ par le bruit thermique de la cavite´ PF sur la-
quelle il est asservi. Son spectre de bruit de fre´quence est repre´sente´ par la
coube (c) du graphe 2.7. Nous avons suppose´ que pour notre expe´rience
d’horloge optique, nous disposons d’un oscillateur local qui posse`de les
meˆmes proprie´te´s spectrales que l’un ou l’autre de ces deux lasers. Par
souci de clarte´, les re´sultats concernant les diffe´rents types d’interrogation
atomique discute´s pour ces deux lasers, sont pre´sente´s dans l’annexe A de
ce me´moire.
Effet Dick e´value´ en fonction du rapport cyclique et de la fre´quence
de cycle
Nous avons e´value´ l’effet Dick pour les OL de´crits pre´ce´demment en
fonction de deux parame`tres qui semblent a priori approprie´s, a` savoir le
rapport cyclique d et la fre´quence de cycle fc. Les re´sultats sont pre´sente´s
dans les graphes 2.8. On remarque que plus la fre´quence de cycle est e´leve´e,
plus la variance d’Allan est petite, on gagne ainsi plus d’un ordre de gran-
deur entre une fre´quence fc = 1Hz et fc = 60Hz ou` 60 Hz repre´sente,
dans le cas du laser de l’expe´rience Sr, le de´but du palier de bruit blanc de
fre´quence. De plus, σy,DICK diminue de fac¸on importante pour des rapports
cycliques supe´rieurs ou e´gaux a` 0.9 ce qui corrobore notre analyse effectue´e
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Fig. 2.8 – Variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick pour diffe´rentes valeurs des
couples {d, fc} pour le laser de l’expe´rience Sr
pour du bruit blanc de fre´quence. Il semble de ce fait, que les couples les plus
inte´ressants nous permettant d’obtenir une stabilite´ de quelques 10−16 a` 1
s soient pour d ≥ 0.9 et fc ≥ 30Hz. Dans cette e´tude, nous avons constate´
que l’on obtient de meilleures stabilite´s pour des rapports cycliques proches
de 1 et des fre´quences de cycle e´leve´es.
Quoiqu’il en soit, rappelons que le temps de cycle de l’horloge est la
somme du temps de pre´paration des atomes et de leur de´tection que nous
appellerons temps ’mort’ Tm et du temps d’interrogation. Le temps mort
est une dure´e techniquement incompressible qui de´pend des performances
de la source d’atomes froids et on peut l’e´crire en fonction des parame`tres





On s’aperc¸oit, d’apre`s l’e´quation 2.31, que pour satisfaire les conditions op-
timales de stabilite´ de l’horloge, c’est-a`-dire pour les couples {d, fc} retenus
par l’e´tude pre´ce´dente, il est ne´cessaire d’avoir Tm infe´rieur a` la milliseconde,
ce qui semble a` l’heure actuelle difficile a` re´aliser techniquement. Rappelons
a` titre d’exemple que pour les fontaines a` ce´sium, ce temps mort est de plu-
sieurs centaines de millisecondes. Il est donc indispensable d’analyser notre
syste`me en tenant compte, comme contrainte, de temps morts supe´rieurs
(ou e´gaux) a` la milliseconde.
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Effet Dick e´value´ en fonction du temps mort et de la fre´quence de
cycle
Nous nous sommes donc fixe´s comme parame`tres, la fre´quence de cycle
fc et la dure´e du temps ’mort’ Tm du cycle d’horloge. Nous avons e´galement
fixe´ la dure´e d’une impulsion laser τp a`
Tm
2
. Les e´cart-types d’Allan sont
repre´sente´s sur les graphes 2.9(b) associe´s aux valeurs du rapport signal a`
bruit S/B (graphes 2.9(a)) pour le laser Sr.
Remarque 1 : Le rapport S/B intervient dans le calcul de la stabilite´ σ









Il nous indique le nombre minimal d’atomes N qui doivent participer au
signal de´tecte´ : en effet, lorsqu’on atteint la limite quantique pour un e´talon
de fre´quence, le rapport S/B s’exprime comme S/B =
√
N(voir chapitre 1).
Illustrons ceci avec nos parame`tres expe´rimentaux : au vu des performances
de notre source d’atomes froids de strontium, nous pouvons capturer dans
le pie`ge magne´to-optique (PMO) 2.8 × 1010 atomes de 87Sr par seconde
soit quelques 107 atomes de 87Sr en 2 ms a` une tempe´rature d’ environ 1
mK. La fraction d’atomes du PMO pouvant participer au signal de´tecte´ est
donne´e par le rapport entre la fre´quence de Rabi et la largeur de la re´sonance
e´largie par effet Doppler (∼1.5 MHz) soit de l’ordre de 1000 atomes pour
une impulsion de dure´e de 1 ms ce qui correspond a` un rapport S/B de 45.
En ce qui concerne le laser Sr, pour des temps morts plus petits que
10 ms, on peut espe´rer des stabilite´s infe´rieures a` 10−15, soit un ordre de
grandeur mieux que les stabilite´s des meilleures horloges actuelles. Les va-
leurs du rapport S/B sont e´galement prometteuses, puisqu’elles ne sont
pas force´ment e´leve´es (< 30 pour la plupart). On voit qu’ainsi, il n’est pas
ne´cessaire d’atteindre l’e´tat de l’art dans l’e´laboration d’un laser ultra-stable
utilise´ comme OL, pour obtenir des performances d’horloge en rapport avec
les objectifs fixe´s.
Remarque 2 : On doit cependant conside´rer ces re´sultats avec pre´caution.
En effet pour certains couples {Tm, fc} typiquement pour fc < 30Hz, la lar-
geur de la raie centrale des franges de Ramsey-Borde´ est de l’ordre de la
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largeur de raie de notre laser (∼ 10Hz), et par conse´quent on ne peut plus
mode´liser la re´ponse des atomes a` une perturbation de l’OL par un processus
line´aire. Pour conclure cette e´tude, nous pouvons dire que :
– Lorsque le rapport cyclique est le parame`tre limitant (autrement dit
qu’on ne peut obtenir d proche de 1), nous avons inte´reˆt a` choisir des
fre´quences de cycle e´leve´es (fc > 10 Hz).
– Lorsque le temps mort est le parame`tre limitant (Tm >1 ms), il est
conseille´ de choisir des fre´quences de cycle basses (fc < 10 Hz).
En effet, pour un temps mort de 1 ms, on a σy,DICK = 1.08×10−16τ−1/2
avec une fre´quence de cycle de 5 Hz alors que pour une fre´quence de cycle
de 100 Hz, σy,DICK = 3.38 × 10−16τ−1/2. On a ainsi gagne´ un facteur 3 en
passant d’une fre´quence de cycle de 100 Hz a` une fre´quence de cycle de 5
Hz. On peut voir sur le graphe 2.10, la fac¸on dont les coefficients de Fourier
de´gradent la stabilite´ dans ces deux cas : la contribution des dix premiers
coefficients de Fourier a` l’effet Dick est en effet la plus importante et sur ces
dix premiers termes, il y a un facteur 400 entre ceux qui correspondent a`
une fre´quence de cycle de 5 Hz et ceux calcule´s pour une fre´quence de cycle
de 100 Hz. Donc en remarquant que le bruit de fre´quence du laser est de 50
Hz2/ Hz a` 5 Hz et de 0.3 Hz2/ Hz a` 100 Hz, on retrouve bien ce facteur 3
entre les stabilite´s. Les fre´quences de cycle les plus basses sont par ailleurs,
plus faciles a` mettre en oeuvre expe´rimentalement.
Quoiqu’il en soit, il est ne´cessaire de re´duire au maximum le temps
mort pour optimiser les performances de l’horloge (en ce qui concerne la
stabilite´). On peut souligner ici, qu’utiliser un second pie`ge magne´to-optique
fonctionnant sur la transition d’intercombinaison 1S0− 3P1 (a` 689 nm pour
le strontium avec 7.6 kHz de largeur de raie), comme c’est le cas dans
l’expe´rience de H. Katori [71], est a` e´viter si possible. En effet, le chargement
efficace d’un tel pie`ge prend environ une centaine de millisecondes. Dans
notre expe´rience, en effectuant le refroidissement des atomes uniquement
sur la transition 1S0 − 1P1, nous pourrions envisager un temps mort de 10
ms.
Remarque 3 : Pour effectuer une impulsion pi/2, le laser OL, dont le
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Fig. 2.9 – Rapport S/B en (a) et variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick en (b)
(valeur donne´e a` 1s) dans le cas d’une interrogation Ramsey-Borde´ pour un
spectre de bruit de fre´quence du laser ultra-stable utilise´ dans l’expe´rience
strontium.
Fig. 2.10 – Coefficients de Fourier pour Tm=1 ms trace´s avec une fre´quence
de cycle de 5 Hz () et avec une fre´quence de cycle de 100 Hz (4) pour
une interrogation Ramsey-Borde´.
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ou` ν0 = 429 THz est la fre´quence de la transition atomique, τp la dure´e
d’une impulsion, Γ/2pi = 1 mHz, la largeur de la transition et w, le col du
faisceau. Ces puissances lasers sont sont de l’ordre du mW et sont aise´ment
accessibles avec une diode laser.
Conclusion
Au vu de cette e´tude, il est ne´cessaire de minimiser Tm et τp dans le
mesure du possible pour augmenter la stabilite´ de l’horloge, par exemple
avec Tm = 2τp = 3 ms, la stabilite´ est de 3.52× 10−16τ−1/2 pour fc = 30Hz.
2.4 Cas d’une horloge optique a` atomes neutres
pie´ge´s
2.4.1 Interrogation de type Ramsey
La fonction de sensibilite´ dans le cas Ramsey optique est la meˆme que
dans le cas micro-onde donne´e dans les re´fe´rences [27, 65]. De meˆme que




sin Ω(t+ τp +
T
2
) −τp − T2 ≤ t < −T2
1 −T
2




+ τp − t)) T2 ≤ t < T2 + τp
(2.34)
dans le cas ou` le de´saccord entre la fre´quence laser et la re´sonance atomique
est tre`s faible.
Bruit blanc de fre´quence
Dans ce cas, comme g(t) est paire, les coefficients gsn sont nuls. Les



































2.4. CAS D’UNE HORLOGE OPTIQUE A` ATOMES NEUTRES
PIE´GE´S
Fig. 2.11 – Graphe de la fonction de sensibilite´ pour une interrogation de
type Ramsey avec deux impulsions pi
2
. En insert, l’agrandissement de la fonc-
tion de sensibilite´ sur l’intervalle de temps [−τp − T2 ,−T2 ].
Les coefficients g2cn se comportent asymptotiquement comme 1/n
4 comme on
peut le voir sur le graphe 2.12. On peut souligner le fait que les coefficients
de Fourier dans le cas Ramsey ne de´pendent que du rapport cyclique d et
non de la fre´quence de cycle fc.
Toujours en utilisant le the´ore`me de Parseval, on obtient l’e´cart-type










Il est donc inte´ressant de remarquer que nous obtenons exactement les
meˆmes re´sultats concernant la variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick pour une
interrogation Ramsey-Borde´ et pour le cas Ramsey, avec les conclusions
identiques qui en de´coulent (voir tableau 2.2).
Remarque 4 : La stabilite´ de l’e´talon de fre´quence pour une interrogation
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de Ramsey en fonction de log(n) pour Ωτp =
pi
2
(k = 0) et pour Ωτp =
pi
2
(k = 1), un rapport cyclique de 0.5 et Tc = 5ms.
Cette expression diffe`re d’un facteur 2 de celle de la stabilite´ dans le cas
d’une interrogation de Ramsey-Borde´ donne´e par 2.32. De la meˆme fac¸on
que pre´ce´demment, on peut calculer le nombre minimal N d’atomes parti-
cipant au signal de´duit du rapport S/B. Nous reprenons donc, pour e´valuer
l’ordre de grandeur de N , les parame`tres de la source d’atomes froids de
strontium. Nous devons e´galement prendre en compte ceux du pie`ge di-
polaire qui va servir a` confiner les atomes dans le re´gime de Lamb-Dicke.
L’expe´rience e´tant en cours de re´alisation, nous n’avons pas de taux de char-
gement Υ du pie`ge mesure´, mais nous pouvons envisager Υ = 106 atomes
par seconde par exemple. Le nombre d’atomes de´tecte´s e´tant le nombre
d’atomes pie´ge´s dans le pie`ge dipolaire, on peut estimer qu’on peut pie´ger
103 atomes en 1 ms.
Cas d’oscillateurs particuliers
Nous allons analyser l’effet Dick dans un premier temps en fonction de
d et de fc puis en fonction du temps mort, qui semble eˆtre un parame`tre
plus pertinent pour optimiser les performances de l’horloge.
Effet Dick e´value´ en fonction du rapport cyclique et de la fre´quence
de cycle : Les re´sultats sont pre´sente´s sur le graphe 2.13. Comme pour le
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Fig. 2.13 – Variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick du laser de l’expe´rience
strontium pour une interrogation Ramsey.
cas Ramsey-Borde´, les couples {d, fc} qui optimisent la stabilite´ de l’e´talon
de fre´quence sont pour d ≥ 0.9 et fc ≥ 30Hz. Les e´carts-types d’Allan cal-
cule´s pour une interrogation Ramsey sont du meˆme ordre de grandeur que
ceux obtenus pour Ramsey-Borde´. On observe e´galement une forte diminu-
tion de σy,Dick pour un rapport cyclique supe´rieur a` 0.9.
Effet Dick e´value´ en fonction du temps mort et de la fre´quence
de cycle : Les e´cart-types d’Allan lie´s a` l’effet Dick et les rapports S/B
associe´s sont repre´sente´s sur les graphes 2.14((b) et (a) respectivement) en
fonction des diffe´rents couples {Tm, fc}, pour l’OL utilise´ dans l’expe´rience
strontium. Il est inte´ressant de constater que les rapports S/B sont relati-
vement peu e´leve´s, pour la plupart infe´rieurs a` 10.
Conclusion : Pour diminuer le temps mort, une solution consisterait a`
recycler les atomes : on peut envisager qu’une fraction non ne´gligeable
des atomes (∼ 90%) n’est pas perdue par le pie`ge (dure´e de vie ∼ 1s)
en fin de cycle, et peut eˆtre re´-interroge´e dans le cycle suivant. A l’heure
actuelle, des strate´gies ont e´te´ e´labore´es mais n’ont pas encore e´te´ teste´es
expe´rimentalement pour permettre ce recyclage : il est ne´cessaire d’ame´liorer
l’expe´rience pour atteindre cet objectif. La remarque 2 du cas Ramsey-Borde´




CHAPITRE 2. STABILITE´ D’UN E´TALON DE FRE´QUENCE
OPTIQUE ET EFFET DICK
Fig. 2.14 – Rapport S/B en (a) et variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick en
(b) des lasers de l’expe´rience strontium.
2.4.2 Interrogation avec une impulsion Rabi
Fonction de sensibilite´ et coefficients de Fourier
On peut conside´rer une interrogation avec une impulsion Rabi comme
le cas limite d’une interrogation Ramsey avec un temps T = 0. La fonction
de sensibilite´ s’e´crit dans ce cas pre´cis par l’equation 2.38 pour t > 0 et est





)] 0 < t < τp
2
0 t > τp
2
(2.38)
Sous ces conditions, g(t) est paire et donc gsn = 0. Les coefficients de Fourier












(ΩTc)2 − (2pin)2 cos(pind)
(2.39)
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Fig. 2.15 – Fonction de sensibilite´ g(t) pour une impulsion pi.










0 est repre´sente´ sur le graphe 2.16. Le comportement asymp-
totique des g2cn est toujours en 1/n
4 et ils ne de´pendent que du rapport
cyclique et non de la fre´quence de cycle.
Bruit blanc de fre´quence











Le tableau 2.3 donne les valeurs de l’effet Dick avec un niveau de bruit blanc
de 10−2 Hz2/Hz. Comme dans les cas pre´ce´dents, σyLLO ne de´pend que du
rapport cyclique et l’OL asservi est plus stable que l’OL en fonctionnement
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) en fonction de log n pour un
rapport cyclique d = 0.65 dans le cas d’une impulsion Rabi.






Tab. 2.3 – Valeurs de l’effet Dick en fonction du rapport cyclique, pour du
bruit blanc de fre´quence de l’OL de 10−2 Hz2/Hz dans le cas d’une impulsion
Rabi.
libre si 0.62 < d < 1. On remarque que contrairement aux cas des inter-
rogations Ramsey-Borde´ et Ramsey, lorsque d tend vers 1, l’effet Dick ne
s’annule pas. On peut donc, pour une interrogation Rabi, prendre d le plus
proche de 1 possible pour voir une diminution de l’effet Dick mais celle-ci
ne sera pas aussi significative que pour Ramsey et Ramsey-Borde´.
Effet Dick e´value´ en fonction du rapport cyclique et de la fre´quence
de cycle : Les variances d’Allan lie´es a` l’effet Dick sont donne´es par les
graphes 2.17 en fonction de d le rapport cyclique et fc la fre´quence de cycle.
On constate que σy,DICK diminue beaucoup moins rapidement dans le cas
Rabi que dans le cas Ramsey pour d > 0.9.
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Fig. 2.17 – Variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick pour une impulsion Rabi
dans le cas de notre laser ultra-stable.
Effet Dick e´value´ en fonction du temps mort et de la fre´quence
de cycle : Les stabilite´s lie´es a` l’effet Dick dans le cas de notre laser
ultra-stable sont repre´sente´es sur les graphes 2.18. Il existe plus d’un ordre
de grandeur entre les stabilite´s calcule´es pour une interrogation Ramsey et
une interrogation Rabi. En effet, pour une interrogation de Ramsey, lorsque
T  τp et pour des temps morts tels que Tm  T , la fonction de sensibilite´
est quasi constante (g(t) ∼ 1) en dehors de la dure´e des deux impulsions.
La de´gradation de la stabilite´ qui en de´coule est alors moindre pour une
interrogation Ramsey que pour une impulsion Rabi, pour laquelle la fonction
de sensibilite´ est module´e. Le graphe 2.19 illustre bien cette diffe´rence entre
les deux types d’interrogation : il repre´sente la fonction de sensibilite´ sur
deux cycles d’horloge pour des interrogations de Ramsey et de Rabi. Cette
interrogation de Rabi peut ne´anmoins eˆtre inte´ressante a` tester : en effet, le
profil obtenu pour une interrogation Rabi est moins large que l’enveloppe
des franges de Ramsey-Borde´ (donne´e par 1/τ) ce qui a pour conse´quence
une dispersion en fre´quence moins grande et donc la possibilite´ d’exciter
d’autres transitions proches est plus faible que dans le cas Ramsey.
2.5 Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre, que nous pouvons atteindre une stabi-
lite´ d’horloge limite´e par effet Dick de quelques 10−16 a` 1 s avec un laser
OL ultra-stable certes mais sans qu’il soit ne´cessaire d’atteindre l’e´tat de
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Fig. 2.18 – Rapport S/B en (a) et variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick en
(b) pour une impulsion Rabi dans le cas de notre laser ultra-stable.
Fig. 2.19 – Fonction de sensibilite´ g(t) repre´sente´e sur deux cycles d’horloge
pour une fre´quence de cycle de 1 Hz et un temps mort de 2 ms dans le cas
des interrogations de Ramsey et de Rabi. On constate que g(t) est quasiment
constante pour une interrogation de Ramsey alors qu’elle est module´e pour
une interrogation de Rabi.
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l’art concernant la re´alisation de celui-ci. Diffe´rents types d’interrogation
des atomes ont e´te´ discute´s dans deux cas particuliers : une horloge optique
a` atomes neutres libres et une horloge optique a` atomes pie´ge´s. On se rend
compte que pour atteindre des stabilite´s e´leve´es, on peut jouer a` la fois
sur l’optimisation du laser ultra-stable et sur celle des se´quences tempo-
relles : celles-ci peuvent e´ventuellement eˆtre re´alisables expe´rimentalement
a` condition d’optimiser certains e´le´ments-cle´s de l’expe´rience, en particu-
lier la source d’atomes froids et le pie`ge dipolaire. En effet, les parame`tres
influant sur la stabilite´ de l’horloge sont le temps mort et la fre´quence de
cycle. Il serait ainsi inte´ressant d’avoir un laser suffisamment stable pour
avoir la possibilite´ de choisir des fre´quences de cycles basses qui sont faciles
a` mettre en oeuvre (≤ 10 Hz) avec un temps mort relativement court :
plus le temps mort est court, meilleure est la stabilite´. Ajoutons
e´galement que lorsque le rapport cyclique d tend vers 1, le laser asservi est
plus stable que le laser libre. A l’heure actuelle, avec notre source d’atomes
froids (voir chapitre 4), il faut un minimum de 2 ms aux atomes pour traver-
ser le ralentisseur Zeeman et encore 2 ms sont indispensables pour capturer
∼ 107 atomes dans le PMO. A cela, on doit ajouter le temps de transfert
des atomes du PMO vers le pie`ge dipolaire et le chargement de ce dernier.
Le pie`ge dipolaire e´tant en cours de construction, il est impossible de se
faire une ide´e sur ces temps. On peut seulement penser qu’une dizaine de
millisecondes de temps mort semble une dure´e incompressible pour notre
expe´rience. Avec ce temps mort de 10 ms et une fre´quence de cycle de 5
Hz, la stabilite´ de l’horloge espe´re´e est infe´rieure a` 10−15τ−1/2 soit un ordre
de grandeur mieux que les meilleures horloges actuelles. Il est e´galement
possible d’envisager diffe´rentes strate´gies d’interrogation pour ame´liorer la
stabilite´ qui consistent a` recycler les atomes d’une interrogation a` l’autre.
Cette e´tude pourrait eˆtre approfondie une fois les expe´riences de capture
des atomes dans le pie`ge dipolaire effectue´es afin de s’appuyer sur des pa-
rame`tres re´els. Il faut e´galement souligner le fait que diminuer Tm peut
de´grader l’exactitude de l’horloge : une solution consisterait a` e´tudier deux
echantillons d’atomes, l’un permettant de re´aliser l’exactitude et l’autre, la
stabilite´. De ce chapitre, on peut e´galement conclure que l’asservissement
du laser sur les atomes peut eˆtre un moyen efficace pour re´aliser une source
laser extreˆmement stable. L’effet Dick e´tant lie´ a` la nature pulse´e de l’hor-
loge, on peut aussi envisager de re´aliser une horloge optique continue. Une
telle configuration pour une horloge micro-onde a e´te´ de´ja` teste´e avec un
jet continu d’atomes froids de ce´sium [72].
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Dans le chapitre pre´ce´dent, nous avons souligne´ l’importance de la pu-
rete´ spectrale du laser d’interrogation pour sonder la transition d’horloge.
L’objectif que nous nous sommes fixe´ est d’atteindre un niveau de bruit de
fre´quence du laser de l’ordre de 10−2Hz2/Hz sur un domaine de fre´quence
allant de quelques Hz a` quelques dizaines de kHz. Initialement la densite´
spectrale de bruit de fre´quence du laser non asservi est supe´rieure a` 108
Hz2/Hz sur ce meˆme intervalle. Pour ce faire, le gain de l’asservissement
du laser doit eˆtre au moins de 100 dB et la re´alisation de la re´fe´rence doit
eˆtre compatible avec ce niveau de bruit. Il est donc ne´cessaire en particulier
que la bande passante soit aussi grande que possible, c’est-a`-dire dans notre
cas, de l’ordre du MHz. Ce chapitre est ainsi consacre´ a` la re´alisation d’un
tel laser graˆce a` la technique de Pound-Drever-Hall [73,74], que nous allons
pre´senter dans une premie`re partie.
Cette technique s’appuie sur l’asservissement du laser sur une cavite´
Fabry-Perot graˆce a` une modulation de phase a` haute fre´quence utilisant la
re´ponse en re´flexion de la cavite´. L’avantage d’une telle technique re´side dans
la bande passante de l’asservissement qui est plus grande que la largeur de la
re´sonance du pic de la cavite´. Cette me´thode d’asservissement a e´te´ utilise´e
avec grand succe`s par l’e´quipe de Bergquist (NIST) : la largeur de raie du
laser est de 0.6 Hz pour des temps de mesure de 32 s et la stabilite´ relative
en fre´quence du laser a e´te´ mesure´e a` 3× 10−16 a` 1 s [47]. D’autres e´quipes
utilisent des re´sonateurs optiques cryoge´niques [75] : un laser Nd :YAG est
stabilise´ sur une cavite´ Fabry-Pe´rot en saphir refroidie a` l’he´lium liquide et
pre´sente une stabilite´ de 0.7 Hz pour des temps d’inte´gration de 20 s. Citons
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e´galement l’expe´rience VIRGO, dont le laser Nd :YAG a un niveau de bruit
blanc de fre´quence a` quelques 10−6Hz2/Hz pour des fre´quences supe´rieures
a` 1 kHz [76].
Dans un deuxie`me temps, nous de´crirons le montage expe´rimental op-
tique, la cavite´ Fabry-Pe´rot de grande finesse (PF), ainsi que l’asservisse-
ment du laser sur cette cavite´. Nous exposerons les mesures qui ont servi a`
caracte´riser ce syste`me et des pistes possibles d’ame´lioration.
3.2 La technique de Pound Drever Hall
3.2.1 Principe
La technique de Pound Drever Hall permet d’asservir en fre´quence un
laser sur une cavite´ Fabry-Perot de tre`s grande finesse (voir figure 3.1). De
plus, elle permet de supprimer les fluctuations de fre´quences plus rapides
que le temps de re´ponse de la cavite´. Dans notre cas, pour une cavite´ de
finesse 27 000 et d’intervalle spectral libre de 1.5 GHz, ce temps de re´ponse
mesure´ est de 5.6× 10−6 s.
Inte´ressons-nous au signal re´fle´chi par la cavite´ PF. Supposons pour
simplifier notre discussion que les coefficients de re´flexions en amplitude des
miroirs sont e´gaux r1 = r2 = r et que le champ laser incident s’e´crit Eie
ıωLt
ou` ωL est la fre´quence angulaire du laser. Le champ laser re´fle´chi Er par la
cavite´ PF est donne´ par :
Er = Γr(ωL)Ei (3.1)










l’intervalle spectral libre de la cavite´ PF et L sa longueur.
Le champ re´fle´chi est constitue´ d’une composante directement re´fle´chie par
le miroir d’entre´e du PF et d’une composante interne transmise par le mi-
roir d’entre´e (champ E3 dans l’annexe B, figure B.1). Lorsque la cavite´ est
a` re´sonance, le champ E3 et le champ directement re´flechi interfe`rent des-
tructivement et le champ total re´fle´chi Er est alors nul (figure B.3(b) de
l’annexe B). Si le laser n’est plus parfaitement re´sonnant avec la cavite´,
alors la phase du champ total re´fle´chi Er a un signe oppose´ au de´saccord a`
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D i o d e  L a s e r M E O
P h o t o d i o d e  r a p i d e
L a m e  s é p a r a t r i c e
C a v i t é  F a b r y - P é r o t
O s c i l l a t e u r  l o c a l
D é p h a s e u r
M é l a n g e u r
F i l t r e
p a s s e - b a s
Fig. 3.1 – Le laser est module´ en phase par un modulateur e´lectro-optique
MEO ge´ne´rant des bandes late´rales. L’intensite´ du champ re´fle´chi par la ca-
vite´ (bandes late´rales, champ E3 et champ directement re´fle´chi) est de´tecte´e
par une photodiode rapide. Ce signal est ensuite de´module´, filtre´ et renvoye´
vers le controˆle de fre´quence du laser. Le de´phaseur sert a` ajuster la phase de
fac¸on a` choisir la composante en phase ou en quadrature qui nous inte´resse.
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la re´sonance (figure B.3(a), annexe B). C’est cette phase ΨωL qui va nous
indiquer de quel coˆte´ de la re´sonance se trouve la fre´quence du laser. Il faut
donc e´tablir une phase de re´fe´rence fixe qui nous permettra par comparai-
son de de´duire ΨωL . Pour cela, nous allons moduler en phase le champ laser
incident Ei avec un modulateur e´lectro-optique (MEO), ce qui aura pour
effet de cre´er des bandes late´rales. Ces nouvelles composantes spectrales du
champ laser transmises par le MEO ont des relations de phases connues
et fixes entre elles. En faisant interfe´rer ces bandes late´rales avec le champ
re´fle´chi, on obtient un battement a` la fre´quence de modulation, qui apre`s
de´modulation nous renseignera sur l’amplitude et la phase de Er. Soient Ω
et β respectivement la fre´quence angulaire et l’indice de modulation.
Emod = Eie
ı(ωLt+βΩsin Ωt) (3.3)
En developpant l’e´quation 3.3 sous la forme d’une se´rie de fonctions de






On choisit l’indice de modulation suffisamment petit (β < 2) et l’on










Le champ incident est donc constitue´ d’une porteuse a` la fre´quence an-
gulaire ωL et de deux bandes late´rales oppose´es en phase aux fre´quences
angulaires ωL±Ω. D’ou` l’expression du champ re´fle´chi, en se rappelant que
J−1(β) = −J1(β) :
Er = Ei
{|Γr(ωL)|J0(β)eı(ωLt+ΨωL )
− |Γr(ωL − Ω)|J1(β)eı[(ωL−Ω)t+ΨωL−Ω]
+ |Γr(ωL + Ω)|J1(β)eı[(ωL+Ω)t+ΨωL+Ω]
} (3.6)
Une photodiode rapide de´tecte l’intensite´ re´flechie Ir ∝ |Er|2. L’intensite´
re´fle´chie s’e´crit alors :
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Ir = IP |Γr(ωL)|2
+ IBL{|Γr(ωL + Ω)|2 + |Γr(ωL − Ω)|2}
+ 2
√
IBLIP{<[Γr(ωL)Γr(ωL + Ω)− Γr(ωL)Γ(ωL − Ω)] cos Ωt
−=[Γr(ωL)Γr(ωL + Ω)− Γr(ωL)Γr(ωL − Ω)] sin Ωt}
+ (termes en 2Ω)
(3.7)
ou` l’on a pose´ IP = J
2
0 (β)|Ei|2 et IBL = J21 (β)|Ei|2 les intensite´s dans la
porteuse et dans les deux bandes late´rales.
Les termes a` la fre´quence angulaire 2Ω sont filtre´s e´lectroniquement ainsi
que les composantes continues, de sorte qu’il ne nous reste plus que les
termes oscillant a` la fre´quence angulaire Ω. L’information qui nous inte´resse,
a` savoir la phase et l’amplitude du champ re´fle´chi, est effectivement contenue
dans ces termes. Une fois l’intensite´ du champ re´fle´chi calcule´e, et apre`s
de´modulation, nous pouvons de´duire le signal d’erreur.
3.2.2 Le signal d’erreur
La fre´quence de modulation Ω e´tant telle que νISL
F
 Ω, on de´tecte une
seule composante en quadrature et on choisit celle qui optimise la pente du
signal d’erreur autour de la re´sonance. Dans l’e´quation 3.7, il ne subsiste
donc que le terme en sin(Ωt) et par conse´quent, en le multipliant par sin(Ωt)








IP IBL=[Γr(ωL)Γr(ωL + Ω)
− Γr(ωL)Γr(ωL − Ω)]
(3.8)
ou` Ii est l’intensite´ incidente et Hcavite est la fonction de transfert de la
cavite´ en re´flexion comme nous le verrons dans les paragraphes suivants.
La pente du signal d’erreur au voisinage de la re´sonance peut facilement
se calculer en se rappelant que le champ re´fle´chi devient quasi-nul et que
par conse´quent |Γr(ωL)|2 ∼ 0. On ne garde alors dans l’e´quation 3.8 que
les termes au premier ordre en Γr(ωL). Au voisinage de la re´sonance, la
pulsation laser ωL peut s’e´crire comme :
ωL = ωPF − δω (3.9)
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Fig. 3.2 – Signal d’erreur obtenu avec les parame`tres de notre expe´rience : la
fre´quence de modulation est de 60 MHz, l’intervalle spectral libre est de 1.5
GHz et le coefficient de re´flexion en intensite´ des miroirs R = r2 = 0.9999.
Nous pouvons constater que la pente du signal d’erreur pour la porteuse est
de signe oppose´ a` celle obtenue pour les bandes late´rales.
ou` ωPF est la pulsation du pic de la cavite´ PF sur lequel est asservi le laser
et δω est le de´saccord a` la re´sonance. On suppose e´galement que la finesse
de la cavite´ est tre`s grande de sorte que F ∼ pi
(1−r2) . Γr peut alors s’e´crire,
toujours dans le cadre de ces approximations, ı δωF
piνISL
, d’ou` une expression








Dans l’asservissement, pour minimiser l’effet des bruits e´lectroniques, il
faut maximiser la pente du signal d’erreur. On doit alors choisir l’indice de
modulation ade´quat β en conse´quence, les autres parame`tres e´tant fixe´s dans
l’expression 3.10. En annulant la de´rive´e de 3.10 par le biais des expressions
de IP et IBL et en ne tenant compte que des composantes d’ordre 1 en β,
on trouve nume´riquement β = 1.082.
3.3 Sources de bruit du syste`me
Les performances du laser asservi sur la cavite´ PF peuvent eˆtre de´grade´es
par diffe´rentes perturbations provenant d’effets lie´s a` la cavite´ de re´fe´rence,
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au laser ou au montage lui-meˆme.
3.3.1 La re´fe´rence
Les perturbations acoustiques, me´caniques et thermiques peuvent in-
duire des de´placements de fre´quence en agissant sur la longueur de la cavite´
Fabry-Perot [77].
Les perturbations me´caniques : On peut mode´liser le corps de la ca-
vite´ par un cylindre reposant sur deux points d’Airy. Le syste`me est alors
soumis au champ uniforme de gravitation. Ceci se traduit au second ordre
par des de´formations verticales du corps de la cavite´ en statique et par
une sensibilite´ au premier ordre aux acce´le´rations. Cette sensibilite´ est
de l’ordre du MHz/g. La cavite´ PF est donc beaucoup plus sensible aux
acce´le´rations verticales que horizontales. Une solution pour limiter ces ef-
fets consisterait a` syme´triser les contraintes sur la cavite´ [78] ou a` envisager
une autre ge´ome´trie de la cavite´ (voir la cavite´ de pre´-stabilisation utilise´e
dans l’expe´rience VIRGO par exemple [76]).
Les perturbations lie´es a` la tempe´rature : Une variation de tempe´ra-
ture a pour conse´quence une dilatation δL du corps de la cavite´ en ULE, ce








Pour une variation de tempe´rature de 1 mK, δL
L
∼ 10−12 ce qui correspond
a` environ 500 Hz. Pour minimiser les effets thermiques, nous avons choisi de
placer la cavite´ PF dans trois blindages en aluminium. Le blindage exte´rieur
de 2 cm d’e´paisseur constitue une masse thermique. Les deux autres blin-
dages inte´rieurs permettent de minimiser l’angle solide avec lequel la cavite´
voit le rayonnement thermique exte´rieur. Pour limiter e´galement la conduc-
tion thermique, les surfaces de contact entre les trois enceintes sont re´duites
et une feuille de Kapton place´e au niveau du contact augmente encore l’iso-
lation (voir figure 3.5). Ajoutons que la constante de temps typique de ces
effets thermiques est tre`s longue, de l’ordre de la semaine et il est donc
difficile de les e´valuer plus pre´cise´ment.
Les perturbations dues aux fluctuations de pression : Les fluctua-
tions de pression du gaz entre les deux miroirs produisent des fluctuations
d’indice de re´fraction [77] et donc une variation de la longueur optique de
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la cavite´. A tempe´rature ambiante, l’indice de re´fraction n est relie´e a` la
pression P (en Pa) par :
n− 1 ∼ 3× 10−9P (3.12)
Des fluctuations de l’ordre de 10% d’une pression a` 105 Pa entraˆıneraient
un de´placement de la fre´quence du laser de l’ordre du GHz. On place la
cavite´ PF dans une enceinte a` vide avec une pression infe´rieure a` 10−6 Pa.
Les fluctuations de pression a` 10−6 Pa sont difficiles a` e´valuer et on ne peut
donc pas estimer la stabilite´ du syste`me pour cet effet.
La pression de radiation : La puissance laser circulant dans la cavite´
est d’environ 1 W. La force F qui en re´sulte exerce´e sur les miroirs est de
l’ordre de 7× 10−9 N. En supposant que la force est exerce´e uniforme´ment
sur la surface d’un miroir d’e´paisseur e ∼ 5 mm et de rayon r ∼ 1 cm, le





ou` ρ est le coefficient de Poisson et E le module d’Young qui sont respecti-
vement de l’ordre 0.17 et 7 × 1010 N.m−2. Dans ce cas, δ est de l’ordre de
10−17 m pour un faisceau de 200 µm de rayon. La variation relative de lon-
gueur de la cavite´ est donc de 2×10−16 ce qui correspond a` un de´placement
de la re´sonance de 0.05 Hz. Les de´placements de fre´quence induits par des
fluctuations de pression de radiation (lie´es par exemple a` des fluctuations
de puissance du laser) sont donc ne´gligeables.
Remarque : Tous les effets cite´s pre´ce´demment (pression, pression de ra-
diation, thermique et d’autres effets qui seront e´tudie´s par la suite) induisent
une de´rive de la fre´quence des modes de la cavite´. Expe´rimentalement, on
observe une de´rive de 20 Hz/s ce qui correspond par exemple a` une varia-
tion de tempe´rature de 40 µK/s. Cette de´rive e´tant de´terministe, il est aise´
de la retrancher lors de mesures de fre´quence du laser asservi (voir chapitre
5). Ne´anmoins par souci de confort, un asservissement en tempe´rature de
l’enceinte a` vide a permis de re´duire cette de´rive a` 0.15 Hz/s.
Le bruit thermique : Un syste`me en e´quilibre thermodynamique avec
son environnement et soumis a` dissipation subit une force stochastique qui
de´pend de la fre´quence, d’apre`s le the´ore`me de fluctuation-dissipation [79].
De ce fait, il existe a` tempe´rature non nulle un bruit sur la position des
miroirs de la cavite´ et donc sur la longueur de celle-ci qui peut limiter la
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stabilite´ en fre´quence du laser asservi sur la cavite´ [80]. Numata et al. ont
calcule´ dans leur article [81] le bruit thermique pour diffe´rents types de
cavite´s rigides en tenant compte de la ge´ome´trie et du mate´riau du corps
de la cavite´, ainsi que l’e´paisseur, le substrat et le reveˆtement des miroirs.
Pour une cavite´ en ULE de 15.24 cm de long de forme cylindrique et de 3.9
cm de diame`tre, des miroirs en silice contacte´s sur le corps de la cavite´ et
un faisceau laser a` 698 nm ayant un col de 200 µm (parame`tres proches de
ceux de notre cavite´), le bruit de thermique est de 8.7 × 10−2Hz/√Hz a` 1
Hz et pour une tempe´rature de 300 K.
3.3.2 Le laser
Une des limitations possibles de la stabilite´ du laser asservi est le bruit
d’intermodulation (e´quivalent a` l’effet Dick applique´ a` une interrogation
continue, voir chapitre 2) : il traduit le fait que les composantes du bruit du
laser aux fre´quences multiples de la fre´quence de modulation sont converties
vers les basses fre´quences et le continu. Pour un laser ayant un bruit blanc
de fre´quence au voisinage de la fre´quence de modulation, la largeur de raie







ou` ∆νPF est la largeur du pic de la cavite´ PF, ∆νL est la largeur de raie du
laser libre et Ω est la fre´quence de modulation. On remarque que la largeur
de raie du laser est inversement proportionnel au carre´ de la fre´quence de
modulation : on a donc inte´reˆt a` choisir une fre´quence de modulation la plus
e´leve´e possible. Avec nos parame`tres expe´rimentaux, et pour une largeur de
raie du laser correspondant a` un palier de bruit blanc de 50 kHz2/Hz, on
obtient ∆νLA = 2.2× 10−3 Hz ce qui correspond a` un niveau de bruit blanc
de fre´quence de 6.8× 10−4 Hz2/Hz.
3.3.3 Bruits lie´s au montage expe´rimental
Le bruit de de´tection : Le bruit ultime de la de´tection est le bruit de
grenaille. La densite´ spectrale du bruit de la puissance P mesure´e par la





P en W2/Hz (3.15)
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avec P , la puissance laser incidente. On en de´duit la densite´ spectrale de









Avec nos parame`tres expe´rimentaux, P = 40 µW et ∆νPF la largeur de la
cavite´ PF de 56 kHz, nous obtenons une limite de 2.2× 10−4 Hz2/Hz.
Les interfe´rences parasites : Un grand soin a e´te´ apporte´ a` la re´alisation
de l’expe´rience pour e´viter tout effet d’interfe´rences parasites cre´e´es par des
e´talons constitue´s des surfaces des optiques (lentilles, lames demi et quart-
d’onde, hublots de la cavite´ et surface sensible de la photodiode) et du miroir
d’entre´e de la cavite´ PF : par exemple, les hublots de la cavite´ et la surface
active de la photodiode de de´tection sont incline´s de 5◦ par rapport a` l’axe
de propagation du faisceau.
Ces interfe´rences parasites de´placent le point d’asservissement donne´
par le signal d’erreur. Cet effet est mode´lise´ de la fac¸on suivante (voir figure
3.3) : Ei le champ incident est re´fle´chi par une lame se´paratrice de coefficient
de re´flexion en amplitude r (|r|2 ∼ 1%) d’une part et transmis avec un
coefficient en amplitude t vers la cavite´ PF d’autre part. Le champ re´fle´chi
par la cavite´ interfe`re apre`s la se´paratrice avec le champ directement re´fle´chi
par celle-ci : le champ total, note´ Ed, est de´tecte´ par la photodiode rapide
et le signal est ensuite de´module´ a` la fre´quence de modulation pour donner







Γr(ωL)Γr(ωL + Ω)− Γr(ωL)Γr(ωL − Ω)
]
+< [ıreıϕ(Γr(ωL + Ω) + Γr(ωL − Ω))]}
(3.17)
ou` ϕ est une phase de´crivant la propagation de l’onde entre la se´paratrice et
le miroir d’entre´e de la cavite´ PF. Le signal d’erreur autour de la re´sonance
a e´te´ trace´ (graphe 3.3) pour diffe´rentes phases et pour un coefficient de
re´flexion de la se´paratrice de 1%. Un tel effet est maximal pour un de´phasage
de ϕ = ±pi/2. L’offset du signal d’erreur n’est pas connu expe´rimentalement
car ϕ peut fluctuer sous l’influence de nombreux parame`tres tels que la
tempe´rature ou les vibrations acoustiques ou me´caniques du syste`me. Typi-
quement avec un coefficient de dilatation en tempe´rature du banc de l’ordre
de 10−5 K−1 et une distance L de 10 cm (voir sche´ma 3.3), un de´phasage
maximal de pi/2 correspond a` une variation de tempe´rature de 100 mK.
Dans notre expe´rience, les variations de tempe´rature sont typiquement de
l’orde du mK/s. De plus, un coefficient de re´flexion |r|2 de 1% entraˆıne des
fluctuations de la puissance de´tecte´e d’environ 15% pour un de´phasage de
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pi
2
, or expe´rimentalement, on n’observe pas de fluctuations quand on module
la fre´quence du laser : on en de´duit qu’elles doivent eˆtre infe´rieures a` 1%
et donc que le coefficient de re´flexion |r|2 est infe´rieur a` 10−3. La de´rive en
fre´quence du laser qui en re´sultent est infe´rieure au Hz/s.
3.4 Asservissement du laser
3.4.1 Principe de l’asservissement
On peut de´crire l’asservissement du laser sur la cavite´ en re´flexion de la
fac¸on suivante (figure 3.4) : la re´fe´rence de fre´quence angulaire, note´e Ωref
est la pulsation d’un mode de la cavite´, ΩL est la fre´quence angulaire du
laser libre et ΩA, la fre´quence angulaire du laser asservi. Le signal d’erreur
ε traduit la diffe´rence qu’il existe entre ΩA et sa re´fe´rence. Il est ensuite
traite´ par l’interme´diaire de diffe´rents filtres dont les fonctions de transfert
sont donne´es par K(p), F (p) et C(p) : K(p) est la fonction de transfert du
comparateur d’entre´e qui inclut celle de la cavite´ Fabry-Perot, F (p) de´crit
le syste`me e´lectronique et C(p), est la fonction de transfert du controˆle de
fre´quence du laser. Le but de l’asservissement est d’annuler, en principe, ε.
Pour ce faire, il ajoute un bruit oppose´ a` celui venant de ΩL et un bruit
e´gal a` celui de Ωref . Par conse´quent, il reproduit dans une certaine mesure
le comportement de la re´fe´rence. La boucle de retour est caracte´rise´e par
H(p). L’asservissement ne comportant qu’une seule boucle, on peut poser
H(p) = 1.
La fonction de transfert en boucle ouverte s’e´crit K(p)F (p)C(p). En









Nous allons maintenant de´crire les diffe´rents e´le´ments du montage expe´rimental
qui interviennent pour l’asservissement du laser sur la cavite´ PF d’une
grande finesse.
3.4.2 La cavite´ Fabry-Perot
Description de la cavite´ PF
La cavite´ Fabry-Perot utilise´e dans l’asservissement du laser est constitue´e
de deux miroirs die´lectriques concaves de rayon de courbure 50 cm qui sont
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Fig. 3.3 – Principe de la mode´lisation des interfe´rences parasites. Le graphe
(a) repre´sente le signal d’erreur de Pound Drever autour de la re´sonance
pour diffe´rentes valeurs de la phase ϕ pour un coefficient de re´flexion de
la se´paratrice de 1%. Le graphe (b) montre le de´placement de fre´quence
maximal pour une phase de pi/2.
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-
K ( p ) F ( p ) C ( p )
H ( p ) = 1
W r e f ( p )
+
+
W L ( p )
e ( p ) W A ( p )+
Fig. 3.4 – Principe d’une boucle d’asservissement.
contacte´s optiquement par adhe´rence mole´culaire sur un barreau de 5 cm
de diame`tre en ULE et e´vide´ suivant son axe sur un diame`tre de 4 mm.
Le mate´riau ULE (ULE pour ”Ultra-Low Expansion”) est une ce´ramique
vitrifie´e dont le coefficient d’expansion thermique en valeur relative es de
l’ordre de 10−9 K−1 a` tempe´rature ambiante. La longueur de la cavite´ Fabry-
Perot est de 10 cm, son intervalle spectral libre (ISL) est 1,5 GHz et sa finesse
est de 27 000± 500.
La cavite´ est place´e dans une enceinte a` vide (voir photographie 3.5 et
figure 3.6) : d’une part, le vide empeˆche les fluctuations de l’indice dans
le milieu de propagation, d’autre part, il isole la cavite´ des perturbations
acoustiques et thermiques pouvant entraˆıner des fluctuations de fre´quence.
Par ailleurs, le vide e´vite toute de´gradation du reveˆtement die´lectrique des
miroirs et du barreau en ULE, ce qui permet ainsi de conserver la finesse de
la cavite´. Un vide de 2×10−7 Pa est obtenu graˆce a` une pompe ionique de 25
L/s et l’e´tanche´ite´ se fait graˆce a` des joints en Indium. Cette enceinte a` vide
est constitue´e de trois blindages thermiques concentriques en Dural. Dans
le blindage inte´rieur se trouve le support de la cavite´ en Invar, des supports
en Viton (caoutchouc absorbant en partie les vibrations me´caniques haute
fre´quence et compatible au vide) re´alisent le contact entre les deux pie`ces.
La cavite´ repose sur le support de la meˆme fac¸on graˆce aux supports Viton.
L’enceinte a` vide a e´te´ entoure´e de fils de cuivre pour permettre son as-
servissement en tempe´rature. De plus les hublots pre´sentent un angle < 5◦
par rapport a` l’axe de propagation du faisceau laser afin d’e´viter tout effet
d’interfe´rence parasite.
65
CHAPITRE 3. RE´ALISATION D’UNE DIODE LASER
ULTRA-STABLE
Fig. 3.5 – Photographie de la cavite´ PF dans son enceinte, re´alise´e lors de
son montage.
La fonction de transfert du re´sonateur PF
La fonction de transfert du re´sonateur optique de´crit la re´ponse de la
cavite´ PF a` une perturbation de la fre´quence du laser. Un calcul de cette
fonction de transfert est effectue´ dans l’annexe B. De fac¸on ge´ne´rale, la ca-
vite´ PF se comporte comme un discriminateur de fre´quence dans le domaine
basse fre´quence et comme un comparateur de phase a` haute fre´quence. Sa




Γr(ωL)Γr(ωL + ω)− Γr(ωL)Γr(ωL − ω)
ω
(3.19)
Pour des fre´quences laser proches de la re´sonance, c’est-a`-dire pour ωL =
ωPFN ± δ avec δ la diffe´rence de fre´quence angulaire, on peut exprimer
Hcavite de la fac¸on suivante :
Hcavite(ω) = 2r
2E20
(1− r2)δτ 2[(1− r2) + r2ωτ ]
[(1− r2)2 + r2(1− r2)ωτ + r4(δτ)2]2 − (r4δωτ 2)2
(3.20)
Les graphes 3.7(a) et (b) pre´sentent la phase et le gain de Hcavite qui cor-
respondent a` ceux d’un filtre passe-bas. Pour des fre´quences infe´rieures a`
66






j o i n t  V i t o n
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B l i n d a g e s  t h e r m i q u e s
H u b l o t
Fig. 3.6 – Sche´ma de l’enceinte ultra-vide de la cavite´ PF, vues en coupe.
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Fig. 3.7 – Phase en (a) et gain en (b) de la fonction de transfert de la cavite´
PF haute finesse.
la fre´quence de coupure νISL
2r2F
∼ 47 kHz, le gain est constant et au dela` il
de´croit de 20 dB par de´cade.
3.4.3 Le laser et le banc optique
Le laser en cavite´ e´tendue
Les diodes lasers ont e´te´ monte´es en cavite´ e´tendue (ECDL) selon la
configuration Littrow. Le but des cavite´s e´tendues est de re´duire le bruit de
fre´quence du laser. Pour du bruit blanc de fre´quence, cela se traduit par une
diminution de la largeur de raie du laser qui est inversement proportionnelle
au carre´ de la longueur globale de la cavite´. La largeur de raie de la diode
laser passe donc de quelques dizaines de MHz a` quelques centaines de kHz









ou` ∆νECDL et ∆νlaser sont respectivement les largeurs de raie de la diode
laser en cavite´ e´tendue et de la diode laser, l est la longueur optique de la
cavite´ laser, L la longueur de la cavite´ e´tendue et, Flaser et Fcavite sont les
finesses de la cavite´ laser et de la cavite´ e´tendue.
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Dans notre expe´rience, nous utilisons des diodes lasers dont le faisceau
est circularise´. La longueur d’onde d’e´mission est de 690 nm et le courant
de seuil est de 38 mA en cavite´ e´tendue. A une tempe´rature de 25◦C et
un courant d’injection de 45 mA, la puissance de sortie est de 2 mW. Le
faisceau est collimate´ par une lentille de focale f=4.5 mm. La cavite´ externe
est ferme´e par un re´seau de diffraction blaze´ de 1800 traits/mm fixe´ sur une
cale en ce´ramique pie´zo-e´lectrique. L’ordre -1 est renvoye´ dans la zone active
de la diode laser et l’ordre 0 constitue le faisceau de sortie (voir figure et
photographie 3.8). Une lame demi-onde place´e entre la lentille de collimation
et le re´seau permet de faire varier la puissance de l’ordre -1 renvoye´ vers la
cavite´ entre 10% et 80% de la puissance e´mise. Ce dispositif nous a permis
de faire fonctionner la diode laser a` 698 nm, avec un taux de feedback
maximal et en la chauffant a` une tempe´rature de 60◦C alors que sa longueur
d’onde en fonctionnement naturel est 690 nm. La plage d’accordabilite´ de
la diode laser en cavite´ e´tendue est approximativement 15 nm. La diode
laser est stabilise´e en tempe´rature au mK pre`s graˆce a` un module Peltier et
un asservissement de type PID (Proportionnel-Inte´grateur-De´rivateur). Le
boitier en Dural du syste`me est e´galement asservi en tempe´rature.
La fonction de transfert d’une diode laser caracte´rise sa re´ponse a` une
modulation de courant. Il est indispensable de la mesurer afin de de´terminer
une strate´gie pour l’asservissement du laser sur la cavite´ Fabry-Perot de
grande finesse. Cette fonction des transfert est difficilement accessible par
une mesure directe, seul son gain peut-eˆtre e´value´ facilement. Pour cela,
nous avons mesure´ le signal transmis par une cavite´ Fabry-Perot dont la
largeur du pic de re´sonance est plus grande que la largeur de raie du la-
ser (typiquement 1.3 MHz contre 300 kHz) lorsque le laser est module´ en
fre´quence graˆce a` son courant d’injection (voir la courbe 3.9 pour le gain de
la fonction de transfert). Pour acce´der a` la re´ponse du laser sur diffe´rents
intervalles de fre´quences, on fait varier la fre´quence de modulation du cou-






ou` At de´pend des effets thermiques en basse fre´quence et vaut 180 × 106
Hz/mA, Ac de´crit les effets d’indice duˆs aux porteurs de charges et vaut
6× 106 Hz/mA et τl = 10−6 s est le temps de re´ponse du laser. On constate
que cette fonction de transfert est typique d’un filtre passe-bas en fre´quence
dont la fre´quence de coupure est de 150 kHz.
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L e n t i l l e  d e  
c o l l i m a t i o n
R é s e a u
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Fig. 3.8 – Diode laser en cavite´ e´tendue selon la configuration Littrow.
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Fig. 3.9 – Re´ponse de la diode laser a` une modulation du courant d’injection
en fonction de la fre´quence de modulation (gain de la fonction de transfert).
Le montage optique
Apre`s un isolateur optique, permettant d’atte´nuer de 30 dB les retours
parasites vers le laser, le faisceau est injecte´ dans une fibre monomode a`
maintien de polarisation afin de ”nettoyer” le mode spatial du laser, c’est-a`-
dire que le faisceau de sortie est principalement constitue´ du mode TEM00.
Le modulateur e´lectro-optique (MEO), constitue´ d’un cristal de niobate
de lithium (LiNbO3) re´sonnant, est un mode`le New Focus 4001M dont la
fre´quence de modulation est 60 MHz. Cette fre´quence de modulation e´leve´e
a e´te´ choisie de manie`re a` rendre ne´gligeable le bruit d’intermodulation in-
versement proportionnel au carre´ de la fre´quence de modulation. Une lame
demi-onde a e´te´ place´e avant le MEO afin d’ajuster soigneusement la po-
larisation du faisceau et de re´duire a` 110 dBc la modulation d’amplitude
parasite. En effet, si la polarisation du faisceau n’est pas aligne´e propre-
ment, le MEO impose une rotation de polarisation en meˆme temps qu’une
modulation de phase, ce qui peut se traduire par la suite par une modulation
d’amplitude inde´sirable si le MEO est suivi d’e´lements optiques polarisants.
Cette modulation d’amplitude parasite peut alors eˆtre convertie en de´calage
de fre´quence par la cavite´ PF et de cette fac¸on peut perturber l’asservisse-
ment du laser.
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Le calcul du mode du faisceau laser sur la cavite´ PF pre´voit un col au
centre de la cavite´ de 180 µm ce qui est re´alise´ graˆce a` une lentille. Apre`s
cette lentille d’adaptation de mode, une se´paratrice, dont le coefficient de
re´flexion de´pend de la polarisation (R= 90% pour une onde polarise´e s et
R=99% pour une onde polarise´e p) est place´e devant la cavite´ PF afin de
discriminer le faisceau re´flechi par la cavite´ PF du faisceau incident (voir
figure et photographie du montage 3.10). On peut rencontrer dans d’autres
dispositifs l’association d’une lame quart d’onde et d’un cube polarisant
pour remplacer cette se´paratrice. Avec ce montage, notre syste`me est ainsi
moins sensible aux effets d’e´talons parasites que l’on pourrait avoir a` cause
de re´flexions sur les faces d’un cube perpendiculaires au faisceau. La puis-
sance laser a` l’entre´e de la cavite´ PF est de 40 µW. Il s’agit de re´aliser
un compromis entre le bruit e´lectronique qui de´pend de la puissance du
champ re´fle´chi et la puissance intra-cavite´ (∼ 1 W) qui peut endommager
le reveˆtement des miroirs et de´grader la finesse.
Le faisceau re´flechi est de´tecte´ sur une photodiode rapide a` avalanche
Hamamatsu S6041 dont la bande passante est 1 GHz. L’inte´reˆt d’utiliser
une telle photodiode est l’amplification directe du photocourant qui per-
met d’e´viter les effets d’antenne a` la fre´quence de modulation. Le te´lescope
situe´ avant la photodiode est place´ de manie`re a` ce que le waist ne soit pas
exactement sur la surface de de´tection de la photodiode. Celle-ci est de 0.03
mm2. La puissance de´tecte´e est de 36 µW. L’efficacite´ quantique de la pho-
todiode η est de 85% a` 700 nm et son courant d’obscurite´ vaut typiquement
0.8 pA pour un gain de l’ordre de 100 et pour une tension de polarisation
150 V a` une tempe´rature de 25◦C. La photodiode et le circuit e´lectronique
associe´ sont place´s dans un boˆıtier spe´cialement conc¸u pour e´viter tout effet
d’e´talon parasite possible avec la surface sensible de la photodiode et ce, afin
de ne pas ajouter un ”offset” au signal d’erreur : l’angle entre l’axe de la
photodiode et l’axe de propagation du faisceau laser est de 5◦. Les parois du
boˆıtier sont suffisamment e´paisses (6 mm pour les parois late´rales, arrie`re
et le couvercle et 12 mm pour la paroi frontale) et le diame`tre du passage
pour la photodiode (φ = 5 mm) est suffisamment e´troits pour e´viter des
perturbations par des champs externes a` la fre´quence de modulation. Afin
de renforcer cette pre´caution, un joint en indium assure l’e´tanche´ite´ RF
entre le couvercle du boitier et le boitier lui-meˆme. Les caˆbles e´lectroniques
connecte´s ainsi que l’alimentation sont filtre´s. La photodiode est associe´e a`
deux amplificateurs en cascade situe´s dans le boitier et de gains respectifs
30 dB et 31 dB. Le signal radiofre´quence extrait est ensuite de´module´ graˆce
a` un me´langeur de type TUF1, ce qui procure le signal d’erreur.
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Fig. 3.10 – Sche´ma montage expe´rimental de Pound Drever Hall. APD
de´signe la photodiode a` avalanche qui de´tecte l’intensite´ du signal re´flechi
par la cavite´ SC1.
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Fig. 3.11 – Densite´ spectrale de bruit du signal d’erreur soit avec le propor-
tionnel uniquement (courbe noire), soit avec le proportionnel et l’inte´grateur
(courbe rouge).
3.4.4 Le montage e´lectronique
Description
L’asservissement du laser sur le re´sonateur est re´alise´ graˆce a` deux
e´tages de corrections. Le premier agit sur le courant d’injection : un mon-
tage proportionnel-inte´grateur assure la correction des de´rives rapides en
fre´quence. Un interrupteur est associe´ a` cet inte´grateur, ce qui nous per-
met de verrouiller le laser soit uniquement avec le montage proportionnel
soit avec le proportionnel et l’inte´grateur, et de remettre a` 0 l’inte´grateur.
L’inte´grateur nous permet de gagner environ 20 dB sur le niveau de bruit en
fre´quence du laser asservi a` 10 kHz (figure 3.11). Cependant la plage d’accor-
dabilite´ utilisable en fre´quence par le courant d’injection est relativement
faible a` cause des sauts de mode du laser. Une correction lente effectue´e
graˆce a` la cale pie´zo-e´lectrique (PZT) est donc ne´cessaire. Un deuxie`me
inte´grateur agit ainsi sur le PZT de la cavite´ e´tendue pour corriger les fluc-
tuations lentes de fre´quences.
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Fig. 3.12 – Montage e´lectronique de l’asservissement du laser. Un deuxie`me
inte´grateur, semblable a` celui utilise´ sur la voie rapide, filtre la voie lente
pour les corrections impose´es a` la cale pie´zo-e´lectrique PZT.
La fonction de transfert e´lectronique
Inte´ressons-nous maintenant a` la fonction de transfert de l’e´lectronique.
Sur la branche correctrice haute fre´quence, nous avons un amplificateur
proportionnel et un amplificateur inte´grateur (voir figure 3.12). La fonction











Le module et la phase de Hcourant sont repre´sente´s pour R1 = 10 kΩ (res-
pectivement par les figures (b) et (a) du graphe 3.13). La pente de la courbe
3.13(b) est de -20 dB par de´cade. Le compensateur de phase qui agit sur
la branche correctrice des hautes fre´quences permet de compenser la phase
de la fonction de transfert de la diode laser qui n’est pas connu et doit eˆtre
ajuste´ expe´rimentalement. Sur la branche correctrice basse fre´quence, c’est-
a`-dire celle qui va agir sur la cale pie´zoe´lectrique du laser, nous avons un
deuxie`me inte´grateur similaire au pre´ce´dent mais avec des valeurs diffe´rentes
pour la capacite´ C, la re´sistance R2 et le potentiome`tre R1 (voir montage
3.12 pour les notations) de sorte que la bande passante est de l’ordre du
kiloHertz. L’allure de la fonction de transfert HPZT sur cette branche de
correction lente (phase et gain) est donne´e par les graphes 3.13(c) et (d),
semblables bien-suˆr aux graphes 3.13(a) et (b).
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Fig. 3.13 – Module en (b) et phase en (a) de la fonction de transfert du
montage proportionnel-inte´grateur utilise´ dans l’asservissement du courant
d’injection du laser. En (c) et (d), phase et gain de la fonction de transfert
du filtre inte´grateur sur la branche correctrice lente.
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Fig. 3.14 – Niveau de signal a` 60 MHz dans le montage de de´modulation.
Les notations P et I de´signent les filtres proportionnel et inte´grateurs. Le
compensateur de phase sert a` compenser d’une part la phase de la fonction
de transfert de la diode laser et d’autre part le de´phasage introduit par la
cavite´.
Les niveaux du signal a` 60 MHz ont e´te´ mesure´s a` diffe´rents endroits
du circuit d’asservissement afin de s’assurer que le me´langeur fonctionne de
fac¸on optimale (figure 3.14).
3.4.5 Conclusion
La fonction de transfert globale
La fonction de transfert globale de l’asservissement en boucle ouverte est
donne´e, comme nous l’avons vu pre´ce´demment par le produitK(p)F (p)C(p).
K(p) qui traduit le comportement du re´sonateur PF est donc donne´ par
Hcavite, F (p) est la fonction de transfert de l’e´lectronique et par conse´quent
est la sommeHcourant(p)+Hcourant(p)HPZT (p). Enfin C(p) traduit la re´ponse
de la diode laser a` une correction en fre´quence et son comportement est
de´crit par Hlaser. On doit e´galement tenir compte du retard, c’est-a`-dire le
de´phasage introduit par le temps de propagation sur le trajet optique et
dans les caˆbles e´lectroniques. Ce temps de propagation τr de l’ordre de 25
ns est associe´ a` des de´phasages de l’ordre de 36◦ a` une fre´quence de 4 MHz.
La fonction de transfert du retard est donne´e par :
Hretard(p) = e
−pτr (3.24)
Pour la fonction de transfert globale en boucle ouverte, il n’est cependant
pas possible d’avoir acce`s a` sa phase puisque la phase de Hlaser n’est pas
connue. On ne peut donc que calculer le gain de l’asservissement. Celui-ci est
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Fig. 3.15 – Gain en boucle ouverte de la fonction de transfert globale de
l’asservissement.
repre´sente´ sur le graphe 3.15. Des essais expe´rimentaux ont e´te´ ne´cessaires
pour ajuster le gain et la bande passante du syste`me.
Performances de l’asservissement
L’asservissement du laser sur la cavite´ PF est tre`s robuste. Le laser
peut rester verrouille´ a` re´sonance pendant plus d’un mois. La bande pas-
sante de l’asservissement est de 2 MHz. On mesure cette bande passante
graˆce au spectre du signal d’erreur quand on observe une bosse de bruit
caracte´ristique a` cette fre´quence (figure 3.16). Le niveau de bruit de ce pic
n’est pas geˆnant pour le fonctionnement de notre asservissement. En effet,
les fluctuations de phase rms correspondant a` cette bosse sont donne´es par





avec Sφ la densite´ spectrale de bruit de phase du laser et ωi la fre´quence
angulaire correspondant au de´but du pic (∼ 2pi×100 kHz). Dans notre cas,
σφ vaut 9× 10−3 rad.
Une estimation du bruit en fre´quence du laser en fonctionnement libre
s’obtient en boucle ferme´e par l’interme´diaire du signal de controˆle (voir
figure 3.17).
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Fig. 3.16 – Mesure de la bande passante de l’asservissement. On observe la
remonte´e de bruit a` 2 MHz.
Fig. 3.17 – Spectre de bruit de fre´quence du laser libre.
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Fig. 3.18 – Ce sche´ma repre´sente le montage optique lorsque les deux cavite´s
PF reposaient sur la meˆme table optique, l’axe de l’une e´tant perpendiculaire
a` l’autre, afin de minimiser les correlations entre elles.
3.5 Spectre de bruit de fre´quence du laser
Une deuxie`me cavite´ PF (note´e PF2) posse´dant des caracte´ristiques si-
milaires a` la premie`re (note´e PF1) a e´te´ monte´e. Le deuxie`me montage nous
permet d’analyser le premier par comparaison et de mesurer le bruit en
fre´quence du laser asservi. On peut ainsi asservir le laser aussi aise´ment sur
l’une que sur l’autre cavite´, de sorte que l’optimisation du signal d’erreur
devient tre`s simple. Il suffit pour cela d’asservir le laser sur PF2 et d’ob-
server le signal d’erreur issu du premier montage ε1 en ajustant la phase et
le gain. La proce´dure inverse est utilise´e pour optimiser ε2. On a utilise´ ce
dispositif pour e´valuer le bruit de fre´quence du laser.
3.5.1 La deuxie`me cavite´ Fabry-Perot
Le montage optique est le suivant : au niveau de la se´paratrice situe´e
devant PF1, une partie du faisceau incident est pre´leve´e puis envoye´e sur un
modulateur acousto-optique (MAO) de 80 MHz en double passage. Graˆce
a` ce montage, le laser peut eˆtre a` la fois a` re´sonance avec PF1 et avec
PF2. Comme dans le premier montage, le signal re´flechi est de´tecte´ par une
photodiode a` avalanche et est traite´ selon la technique de Pound-Drever-
Hall.
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Fig. 3.19 – Mesure de la finesse graˆce au pic de transmission du PF. Les
mesures ont e´te´ ajuste´es avec une fonction lorentzienne, la largeur du pic a`
mi-hauteur est 55 kHz. La finesse correspondante est de 27300 sachant que
l’intervalle spectral libre est de 1.5 GHz.
Mesure de la finesse de la cavite´
Les finesses F1 = 27 000 et F2 = 24 500 des cavite´s respectives PF1
et PF2 ont e´te´ mesure´es de la fac¸on suivante : une fois le laser asservi,
sa largeur de raie est beaucoup plus e´troite qu’une re´sonance du Fabry-
Perot. Par conse´quent, la mesure de la largeur du pic de transmission a`
mi-hauteur divise´e par la largeur de l’intervalle spectral libre, nous donne
l’inverse de F (voir figure 3.19). Pour mesurer F1, le laser est asservi sur
PF2 par l’interme´diaire du modulateur acousto-optique et pour mesurer F2,
l’asservissement s’effectue sur PF1.
3.5.2 Mesure du spectre de bruit de fre´quence
Le laser est assevi sur PF1 par exemple, on re´cupe`re le signal d’erreur
ε2 graˆce a` PF2, il est ensuite analyse´ avec a` un analyseur de spectre a`
transforme´e de Fourier rapide FFT (voir sche´ma 3.18). Ce signal donne une
bonne estimation du bruit en fre´quence du laser asservi. Soit SPFi(ν) la
densite´ spectrale de bruit en fre´quence de la cavite´ ”i” et SL(ν) la densite´
spectrale de bruit en fre´quence du laser. Dans le cas ou` toutes les sources de
bruits (laser et cavite´s) sont parfaitement de´corre´le´es, la densite´ spectrale
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Fig. 3.20 – Densite´ spectrale de bruit en fre´quence du laser en fonctionne-
ment libre (a) et asservi (b).
de bruit du signal d’erreur Sε2(ν) est donne´e par :
Sε2(ν) = SL(ν) + SPF2(ν) (3.26)
Si en revanche, il existe des correlations entre les deux cavite´s, il est peu
vraisemblable qu’elles soient parfaites et donc la mesure de Sε2 donne une
bonne estimation de SL. Dans la nouvelle version du montage, on a mesure´
le bruit de fre´quence du laser avec un montage inde´pendant. Les corre´lations
pouvant exister entre les deux syste`mes ont e´te´ ainsi minimise´es : les deux ca-
vite´s PF reposent sur deux bancs optiques se´pare´s, les fre´quences de modula-
tion sont diffe´rentes (60 MHz pour PF1 et 50 MHz pour PF2), les de´tecteurs
et les modules e´lectroniques sont branche´s sur des alimentations distinctes.
Nous remarquons ainsi d’apre`s le graphe 3.20 (b) que la densite´ spectrale
de bruit de fre´quence SL(ν) atteint un palier en bruit blanc a` 1×10−2Hz2/Hz
pour des fre´quences supe´rieures a` 100 Hz. Au dela` de quelques dizaines
de kHz, le bruit remonte, limite´ par le gain de l’asservissement. Pour des
fre´quences infe´rieures a` 100 Hz, le bruit en fre´quence remonte e´galement et
est bien corre´le´ aux vibrations me´caniques.
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En utilisant le spectre de bruit en fre´quence du laser asservi 3.20(b), on







ou` Sφ,L est la densite´ spectrale de bruit de phase du laser qui se de´duit de





La largeur de raie du laser vaut ainsi ∆νL = 30 Hz. Nous avons gagne´
pre`s de quatre ordres de grandeur par rapport a` la largeur de raie du la-
ser en fonctionnement libre. Cependant notre dispositif peut encore eˆtre
ame´liore´, en particulier en diminuant le bruit lie´ aux vibrations me´caniques
et acoustiques. Rappelons, en effet, que nous avons tout inte´reˆt a` limiter le
bruit basse fre´quence du laser qui sera utilise´ comme oscillateur local dans
l’horloge optique et ce, pour re´duire l’effet Dick.
3.5.3 Evaluation des vibrations
Le montage expe´rimental a e´te´ re´alise´ dans une pie`ce (a` l’e´cart du banc
optique principal) dont les parois ont e´te´ recouvertes de plaques de Bar-
son (plaque lourde de plomb inse´re´e entre deux couches de mousse). Pour
diminuer de fac¸on conse´quente les vibrations me´caniques et acoustiques,
le banc optique repose sur une plate-forme MinusK : il s’agit d’une plate-
forme d’isolation passive pouvant eˆtre mode´lise´e par un oscillateur a` raideur
’ne´gative’. Cette raideur s’annule en principe lorsque le poids charge´ sur la
plate-forme est optimise´. Deux versions de l’expe´rience ont e´te´ re´alise´es.
Dans la version initale, le banc optique, sur lequel ont e´te´ monte´es les deux
cavite´s PF de haute finesse, reposait sur deux plate-formes MinusK. L’opti-
misation de ce syste`me n’ayant pas e´te´ des plus concluantes, il a e´te´ de´cide´
de se´parer le syste`me en deux parties, chacune incluant un banc optique
avec une cavite´ PF reposant sur une seule plate-forme. Par ailleurs, l’avan-
tage de cette se´paration est la de´corre´lation des deux cavite´s. Nous avons
de cette fac¸on deux syste`mes semblables plus inde´pendants.
Mesures de vibrations dans le cas du premier montage : Dans
cette premie`re version du montage expe´rimental, le banc optique est monte´
sur deux plate-formes fixe´es au sol. Les mesures ont e´te´ effectue´es avec un
acce´le´rome`tre. Nous avons mesure´ les acce´le´rations verticales et horizon-
tales qui sont repre´sente´es sur le graphe 3.21. Pour les mesures qui sont
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Fig. 3.21 – Mesures des vibrations avec un acce´le´rome`tre pose´ sur le banc
optique. La charge n’est pas optimale.
pre´sente´es, la charge supporte´e par les plate-formes n’a pu eˆtre optimise´e :
nous n’avons pas trouve´ de strate´gie convergente efficace permettant de
re´gler simultane´ment les deux plate-formes MinusK, en ajustant a` la fois
la tension sur chaque plate-forme et la re´partition du poids sur la table
optique.
La fonction de transfert me´canique : La fonction de transfert me´cani-
que de´crit la re´ponse de la cavite´ a` une perturbation me´canique du banc
optique. Nous l’avons mesure´e, dans le cadre de la premie`re version du
montage, selon l’axe vertical et les deux axes horizontaux de´termine´s par
les axes de chacune des deux cavite´s. Le laser est asservi sur PF1 et nous
mesurons le signal d’erreur issu de PF2 (selon la me´thode de´crite dans le
paragraphe 3.5.1) et le signal lie´ a` l’acce´le´rome`tre lorsque la table optique est
perturbe´e par une impulsion. Typiquement nous donnons un coup bref sur
la table qui va se mettre a` osciller et ces oscillations amorties se retrouvent
sur le signal issu de l’acce´le´rome`tre et le signal d’erreur (figure 3.22). Nous
calculons ensuite la transforme´e de Fourier des deux signaux et nous en
effectuons le rapport ce qui nous donne en fin de compte une estimation
de la fonction de transfert me´canique. La re´ponse du support de la cavite´
e´tant diffe´rente selon les trois axes x,y,z, nous avons de´termine´ une fonction
de transfert pour chacun de ceux-ci (figure 3.23 (a),(b),(c)). Les pentes sont
de l’ordre de −40 dB par de´cade et la fre´quence de coupure est de 10 Hz.
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Fig. 3.22 – Signal d’erreur issu de PF2 et acce´le´rations horizontales sous
l’effet d’une perturbation impulsionnelle applique´e perpendiculairement au
plan de la table. La fre´quence propre de la table est de 1.7 Hz au lieu des
0.5 Hz attendus si les plateformes avaient e´te´ optimise´es. La sensibilite´ du
syste`me est de 2.36 MHz/g.
Mesures de vibrations dans la deuxie`me version du montage :
Dans cette nouvelle version du montage expe´rimental, le banc optique re-
pose sur une seule plate-forme d’isolation Minus K, ce qui a nettement
ame´liore´ les performances du syste`me dans le domaine de fre´quence [1Hz-
60Hz]. De plus la charge a e´te´ e´galement ajuste´e et re´partie de fac¸on a` op-
timiser l’isolation du banc MinusK (charge de 200 kg supple´mentaire graˆce
a` des lingots de plomb). On constate en effet une re´duction importante des
vibrations (supe´rieure a` 20 dB) entre 1 Hz et 20 Hz par rapport a` la version
pre´ce´dente du montage.
Le deuxie`me banc optique sur lequel est monte´ un deuxie`me laser ”ultra-
stable” se trouve en revanche dans la salle d’expe´rience principale dont les
murs ne sont pas recouverts en Barson. Une boite en aluminium a donc
e´te´ spe´cialement conc¸ue pour envelopper le syste`me et l’isoler des pertur-
bations exte´rieures. Des acce`s spe´cifiques pour les caˆbles de branchement
ont e´te´ pre´vus afin de limiter la propagation des vibrations exte´rieures par
ces caˆbles. Les mesures d’acce´le´ration effectue´es de´montrent l’importance
de cette enceinte isolante qui atte´nue les vibrations de 3 a` 4 dB a` 1 Hz
(figure 3.25). Avec de telles pre´cautions et ame´liorations prises pour re´duire
les effets des vibrations sur le spectre de bruit de fre´quence du laser, on
s’attend maintenant a` ce que sa largeur de raie soit infe´rieure a` 10 Hz.
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Fig. 3.23 – Module de la fonction de transfert des vibrations me´caniques :
en (a), ce sont les mesures des vibrations horizontales selon l’axe de PF2,
en (b), les vibrations horizontales selon l’axe de PF1 et en (c), les vibration
verticales..
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Fig. 3.24 – Mesures des vibrations verticales et horizontales avec un
acce´le´rome`tre pose´ sur le banc optique. Jusqu’a` 30Hz, le bruit de
l’acce´le´rome`tre domine.
Fig. 3.25 – Mesures des vibrations verticales effectue´es avec et sans la
boite isolante, une fois le montage optique et les branchements e´lectroniques
re´alise´s.
87
CHAPITRE 3. RE´ALISATION D’UNE DIODE LASER
ULTRA-STABLE
3.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons rapporte´ la re´alisation d’un laser de grande
purete´ spectrale. Ce laser est asservi sur un re´sonateur Fabry-Perot de fi-
nesse 27 000 selon la me´thode de Pound-Drever-Hall. Le niveau de bruit
blanc est de 10−2 Hz2/Hz dans le domaine de fre´quence 100 Hz-20 kHz
et la largeur de raie du laser est de 35 Hz. De nombreux moyens ont e´te´
mis en oeuvre pour re´duire les bruits limitant les performances de notre
syste`me : choix des parame`tres de modulation, isolation me´canique et acous-
tique, asservissement thermique etc... Cependant, les limitations a` basses
fre´quences sont essentiellement dues aux vibrations me´caniques et acous-
tiques. Pour ame´liorer la stabilite´ a` long terme du laser, on pourrait par
exemple envisager de changer la ge´ome´trie du corps de la cavite´ afin de di-
minuer la sensibilite´ de celle-ci aux acce´le´rations. Certains bruits, comme le
bruit de de´tection, le bruit d’intermodulation ou les effets d’e´talons parasites
de´pendent de la finesse de la cavite´ et l’on pourrait les diminuer en choisis-
sant un cavite´ de plus grande finesse. Les cavite´s de finesse 100 000 ou plus
sont plus faciles a` re´aliser pour des longueurs d’onde incidentes se situant
dans l’infra-rouge. Nous pourrions ainsi envisager d’asservir un laser infra-
rouge (type Nd :YAG par exemple, plus stable avant asservissement qu’une
diode laser en cavite´ e´tendue) sur une cavite´ de grande finesse (> 100 000),
puis effectuer un battement avec un des modes d’un laser femtoseconde. Un
laser a` la longueur d’onde qui nous inte´resse serait ensuite asservi en phase
sur le laser femtoseconde graˆce a` ce battement. Nous pourrions de cette
fac¸on asservir plusieurs lasers sur ce laser Nd :YAG ultra-stable, lesquels
seraient utilise´s pour interroger les atomes des diffe´rentes horloges optiques
de´veloppe´es dans notre laboratoire (Sr, Hg).
Avec ce laser que nous avons re´alise´, nous pouvons espe´rer pour l’horloge
a` atomes de strontium, une stabilite´ lie´e a` l’effet Dick de quelques 10−16 a` 1
s. En utilisant une cavite´ PF de finesse > 100 000, nous pourrions atteindre
un palier de bruit blanc de 10−4 Hz2/Hz pour des fre´quences supe´rieures
a` une dizaine de Hz et ainsi envisager une stabilite´ d’horloge de quelques
10−17 a` 1s.
Par ailleurs, aujoutons que ce laser nous a e´te´ utile par la suite pour me-
surer des transitions atomiques de l’atome strontium comme nous le verrons
dans le chapitre 5.
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Chapitre 4
Vers une horloge optique a`
atomes froids de strontium : la
source d’atomes froids
4.1 Introduction
Les performances de l’horloge que nous re´alisons de´pendent de celles de
la source d’atomes froids de strontium. Nous devons en effet avoir un temps
mort (i.e temps inclus dans le temps de cycle de l’horloge qui ne prend
pas en compte l’interrogation des atomes) de l’ordre d’une dizaine de ms
pour espe´rer une stabilite´ de 10−16/
√
τ et pour ce faire, il faut optimiser
des parame`tres comme le taux de chargement du pie`ge magne´to-optique ou
la tempe´rature du nuage atomique. La transition 1S0-
1P1 a` 461 nm (voir
figure 4.1) est une transition cyclante de 32 MHz de large qui va nous per-
mettre de refroidir efficacement les atomes par refroidissement Doppler. La
tempe´rature Doppler pour un tel processus est de 730 µK. Il s’est ave´re´
que les tempe´ratures des nuages atomiques d’alcalino-terreux (Mg, Ca, Sr)
apre`s refroidissement Doppler sont environ cinq fois plus e´leve´es que cette
tempe´rature the´orique [88–90] : les fluctuations spatiales d’intensite´ des fais-
ceaux gaussiens utilise´s pour le refroidissement seraient a` l’origine de cet
e´cart de tempe´rature, introduisant un me´canisme de re´chauffement au sein
de la me´lasse optique [91]. Certaines e´quipes travaillant avec l’atome de
strontium comme celle de H. Katori au Japon ont re´solu le proble`me en
e´tablissant une deuxie`me e´tape de refroidissement Doppler sur la transi-
tion d’intercombinaison 1S0-
3P1 qui permet d’atteindre des tempe´ratures
de l’ordre de 400 nK [71]. Cette deuxie`me e´tape de refroidissement prend
plusieurs dizaines de millisecondes et sera donc limitante par la suite pour
les performances de l’horloge a` cause de l’effet Dick (voir chapitre 2). Pour
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Fig. 4.1 – Niveaux de l’atome de strontium intervenant dans les deux e´tapes
de refroidissement Doppler. Dans notre expe´rience, nous n’effectuons que la
premie`re e´tape sur la transition 1S0-
1P1.
cette raison, nous essaierons de nous en affranchir. Ajoutons e´galement que
cette deuxie`me e´tape de refroidissement Doppler introduit une complica-
tion supple´mentaire dans le montage expe´rimental pour l’atome 87Sr : pour
garantir la stabilite´ du pie`ge, un faisceau laser supple´me´ntaire, de´cale´ en
fre´quence de 1.5 GHz du faisceau pie`ge, est ne´cessaire [92].
Dans ce chapitre, nous pre´sentons cette source d’atomes refroidis sur la
transition cyclante 1S0-
1P1 et les diffe´rents e´le´ments qui la constituent : une
source laser a` 461 nm, le ralentisseur Zeeman et le pie`ge magne´to-optique
(PMO). Le schema de l’expe´rience est donne´ dans la figure 4.2.
4.2 La source laser a` 461 nm
La configuration choisie pour le pie`ge magne´to-optique consiste en trois
faisceaux re´tro-re´flechis. Sachant que l’intensite´ de saturation de la transi-
tion 1S0-
1P1 est de 43 mW/cm
2, il est ne´cessaire de disposer d’une source
laser a` 461 nm d’une puissance de l’ordre de 100 mW. Deux sources laser ont
e´te´ re´alise´es. La premie`re repose sur le principe d’une somme de fre´quence
dans un cristal de KTP dans une cavite´ de surtension entre des diodes lasers
a` 813 nm et un laser Nd :YAG a` 1064 nm. Elle a e´te´ monte´e au tout de´but
du projet strontium. Il n’existait alors pas de sources simples d’utilisation
et peu couˆteuses a` 922 nm pour effectuer un doublage de fre´quence. Plus
re´cemment il a e´te´ possible d’acque´rir un MOPA (Master Oscillator Power
Amplifier) a` 922 nm, ce qui nous a permis de construire une deuxie`me source
laser a` 461 nm, plus maniable et plus puissante, dont le principe re´side dans
le doublage de fre´quence dans un cristal de PPKTP place´ dans une cavite´
de surtension. Quelques rappels d’optique non line´aire sont pre´sente´s dans
l’annexe C.
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Fig. 4.2 – Sche´ma ge´ne´ral de l’expe´rience. δ de´signe les de´saccords en
fre´quence entre le laser et les atomes. Les ordres de diffraction des mo-
dulateurs acousto-optiques (MAO) sont indique´s par 0, ±1.
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4.2.1 La somme de fre´quence
Les ondes pompes intervenant dans la somme de fre´quence sont issues
d’un laser Nd :YAG a` 1064 nm, d’une puissance de sortie de 900 mW et
de diodes lasers a` 813 nm. Un proble`me se pose : lors du processus de
conversion, il y a une de´ple´tion importante de l’onde pompe a` 813 nm du
fait que la puissance de l’onde a` 813 nm est tre`s infe´rieure a` celle a` 1064
nm. On doit tenir compte de cette de´ple´tion dans l’adaptation des pertes
de la cavite´ de surtension. Le traitement du miroir de couplage de la cavite´
de surtension e´tant re´alise´ aux trois longueurs d’onde (1064 nm, 813 nm,
461 nm), il est extreˆmement difficile expe´rimentalement d’optimiser tous
les coefficients de transmission, en particulier, il apparaˆıt que le coefficient
en transmission pour l’onde a` 1064 nm est tre`s critique. Tout cela nous
a conduit a` vouloir augmenter la puissance de la source laser a` 813 nm.
Pour cela, nous avons somme´ en puissance deux diodes lasers : celles-ci
sont injecte´es optiquement par un seul maˆıtre (diode en cavite´ e´tendue en
configuration Littrow (voir figure 4.3). La cale pie´zo-e´lectrique PZT module
la longueur du trajet optique parcouru par le faisceau issu de la diode laser
Esclave 2. Il interfe`re avec le faisceau issu de la diode laser Esclave 1 au
niveau de la se´paratrice du fait de la cohe´rence entre ces deux lasers impose´e
par la diode laser Maˆıtre. Les franges d’interfe´rence sont de´tecte´es par une
photodiode. La de´tection synchrone nous permet d’asservir le syste`me sur
le minimum d’une frange ce qui assure la somme en puissance des deux
esclaves. Le contraste maximal obtenu est 98% . Ce dispositif nous permet
d’obtenir 150 mW de puissance a` 813 nm disponible pour la somme de
fre´quence.
Le cristal de KTP
La somme de fre´quence de type II (eoe) est effectue´e dans un cristal
de KTP, lequel est biaxe. Ce cristal pre´sente comme avantages une tre`s
faible sensibilite´ aux variations de tempe´rature (la tole´rance en tempe´rature
vaut 122◦C.cm [93]) et un accord de phase quasi non critique : l’angle de
walk-off est de ρ = 0.09◦. La figure 4.4 repre´sente les angles du vecteur
d’onde par rapport aux axes du cristal utilise´s pour re´aliser l’accord de
phase. Nous pouvons travailler a` tempe´rature ambiante sans asservissement
en tempe´rature. La somme de fre´quence dans un cristal de KTP pour la
ge´ne´ration d’une onde a` 461 nm a e´te´ e´tudie´e the´oriquement par Jean-
Jacques Zondy [94]. La fonction d’ouverture h a e´te´ optimise´e en tenant
compte de parame`tres comme la longueur du cristal (20 mm), la taille des
faisceaux focalise´s au centre du cristal (respectivement 27 µm et 23 µm
pour le Nd :YAG et le 813 nm). Le facteur de conversion mesure´ en simple
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Fig. 4.3 – Somme de puissance des deux diodes lasers.
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Fig. 4.4 – L’accord de phase est obtenue pour les angles θ = 90◦ et φ = 81.3◦
que fait le vecteur d’onde par rapport aux axes du cristal. La somme de
fre´quence est de type eoe. L’onde ordinaire o est celle issue de la source
laser a` 813 nm.
passage est alors de Γ = 5.3 × 10−3 W/W2 ce qui donne une valeur de
deff = 1.7 pm/V en bon accord avec la re´fe´rence [95].
La cavite´ de surtension
Placer le cristal dans une cavite´ de surtension permet d’augmenter les
puissances des faisceaux pompes qui inte´ragissent et par conse´quent la puis-
sance a` 461 nm ge´ne´re´e. Cette cavite´ est re´sonante a` la fois a` la longueur
d’onde 1064 nm et a` 813 nm (voir figure ?? pour les modes des lasers a` 813
nm et a` 1064 nm dans la cavite´). Les miroirs utilise´s sont traite´s aux trois
longueurs d’onde. Le choix de la ge´ome´trie de la cavite´ de surtension s’est
porte´ sur une cavite´ en anneau afin d’e´viter tout fluctuations de puissance
de l’onde a` 461 nm en sortie (voir figure 4.5). Une cavite´ line´aire avait e´te´
teste´e au pre´alable mais nous avions constate´ des interfe´rences entre l’onde
bleue ge´ne´re´e dans le cristal et l’onde bleue re´flechie par le miroir de sortie,
ce qui entraˆınait des fluctuations de puissance de l’ordre de 20%.
Nous avons remarque´ que les valeurs des waists au centre du cristal pour
les faisceaux Nd :YAG et 813 nm calcule´s pour optimiser la conversion
en simple passage ne maximisent pas la puissance de bleu en sortie de la
cavite´ de surtension a` cause des effets thermiques. On obtient la puissance
maximale pour des waists de 50 µm pour le 813 nm et de 57 µm pour
le Nd :YAG au centre du cristal. Le facteur de conversion mesure´ pour
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Fig. 4.5 – Repre´sentation et photographie de la cavite´ de surtension dans
laquelle est place´ le cristal. La longueur M3−M4 vaut 130 mm et la longueur
M3 − M2 − M1 − M4 vaut 360 mm. Ces longueurs ont e´te´ au pre´alable
calcule´es pour des cols de faisceaux pompes qui optimisent la puissance de
bleu en sortie. Le rayon de courbure des miroirs spe´riques M3 et M4 est de
10 cm.
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Fig. 4.6 – Sche´ma du montage pour la re´alisation de la somme de fre´quence.
Les te´lescopes et la lentille LM effectuent l’adaptation de mode des faisceaux
incidents. Ceux-ci posse`dent la polarisation e pour le Nd :YAG et o pour le
813 nm, graˆce a` leur superposition dans un cube polarisant.
cette configuration est en parfait accord avec la valeur the´orique, a` savoir
Γ = 2.6 × 10−3 W/W2. L’adaptation de modes des faisceaux incidents est
re´alise´e graˆce a` un te´lescope pour chaque faisceau et la lentille LM (voir
figure 4.6). La puissance de bleu obtenue est de 115 mW.
L’asservissement et les performances
Pour pie´ger les atomes, la fre´quence de la source laser bleue est asservie
sur la re´sonance atomique (voir figure 4.8) : la longueur de la cavite´ est
asservie sur la fre´quence du laser Nd :YAG graˆce au signal de la photodiode
PD1 et a` une de´tection synchrone. La diode laser maˆıtre est stabilise´e en
fre´quence de la meˆme fac¸on sur la re´sonance de la cavite´ de surtension (signal
de´tecte´ par PD2). Enfin la fre´quence du laser Nd :YAG est asservie sur
la transition 1S0-
3P1 des atomes de strontium en de´tectant la fluorescence
e´mise a` re´sonance par un jet thermique. Les diffe´rents parame`tres de cette
somme de fre´quence sont pre´sente´s dans le tableau 4.1.
Plusieurs proble`mes sont souleve´s par ce type de montage : tout d’abord,
le traitement du coupleur d’entre´e de la cavite´ de surtension a` 1064 nm n’est
pas optimal, ce qui limite la puissance a` 461 nm obtenue. Bien que 115 mW
aient e´te´ suffisants pour diposer d’une source d’atomes froids efficace, il
serait inte´ressant que la puissance de bleue soit plus importante. On pour-
rait alors envisager de re´aliser la de´flexion du jet atomique qui permettrait
d’augmenter l’efficacite´ du ralentisseur Zeeman. L’autre difficulte´ de cette
source laser a` 461 nm est le nombre d’asservissements qui la rendent peu
souple d’utilisation et limitent sa fiabilite´. Nous avons donc construit une
deuxie`me source laser a` 461 nm dont la puissance disponible est de 234 mW.
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Fig. 4.7 – Modes de la cavite´ en transmission (a) et en re´flexion (b) pour les
deux longueurs d’ondes 1064 nm et 813 nm, obtenus en modulant la longeur
de la cavite´. En (a), on observe une diminution de 40% du pic du 813 nm
lorsque la somme de fre´quence est re´alise´e du fait des pertes par conversion.
Comme la puissance du laser Nd :YAG intra-cavite´ est plus e´leve´e, ce creux
est moins marque´. En (b), le couplage de l’onde a` 813 nm est plus important
lors de la somme de fre´quence (70%) par adaptation d’impe´dance. Les lignes
pointille´es indiquent l’origine des ordonne´es pour les diffe´rents graphes.
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Fig. 4.8 – Sche´ma de la stabilisation de fre´quence en cascade de la source
laser bleue, graˆce a` plusieurs de´tections synchrones. Les fre´quences de mo-
dulation sont e´galement indique´es sur le sche´ma.
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Parame`tres 813nm Nd :YAG




Col des faisceaux 50 µm 57 µm
Puissance de pompe 150 mW 900 mW
Efficacite´ de couplage 70% 35%
Puissance intra-cavite´ 1.5 W 29 W
Tab. 4.1 – Parame`tres expe´rimentaux de la somme de fre´quence.
4.2.2 Le doublage de fre´quence
Le cristal de PPKTP
Un cristal de PPKTP (ou periodically poled KTP) est un cristal qui
posse`de une inversion pe´riodique de domaine de polarisation, ce qui per-
met de re´aliser un quasi-accord de phase (voir annexe C) et de s’affranchir
des effets de walk-off. Le PPKTP pre´sente en outre une non line´arite´ e´leve´e,
deff ∼ 9 pm/V. La pe´riode de notre cristal de 20 mm de long est de 5.5
µm a` une tempe´rature de 30◦C [52]. Le graphe 4.9(a) repre´sente l’efficacite´
de conversion P2ω/Pω en fonction du parame`tre de focalisation Lc/zR, Lc et
zR e´tant respectivement la longueur de la cavite´ de surtension dans laquelle
est place´ le cristal et la longueur de Rayleigh. On constate que pour un pa-
rame`tre de focalisation supe´rieur a` 1, l’efficacite´ de conversion, supe´rieure
a` 70%, varie tre`s peu et est insensible au waist du faisceau dans le cristal.
On choisit, a` la suite de tests expe´rimentaux, un waist de 43 µm afin de
re´aliser un compromis entre les effets thermiques qui peuvent nuire au pro-
cessus de conversion et une efficacite´ de conversion proche de l’optimum.
L’adaptation d’impe´dance est re´alise´e pour une transmission optimale du
miroir de couplage de la cavite´ de surtension de 10%. Expe´rimentalement,
cette transmission est de 12%.
Le montage expe´rimental
Le cristal est place´ dans une cavite´ de surtension en anneau semblable
a` celle utilise´e pour la somme de fre´quence. Il est monte´ sur un support
en cuivre et controle´ en tempe´rature, graˆce a` un module Peltier, a` mieux
que 10 mK. La puissance de pompe couple´e dans la cavite´ est 310 mW. La
finesse de la cavite´ sans conversion est de 40 et tombe a` 30 a` cause des pertes
non line´aires dans le cas ou` il y a conversion. La puissance de bleu ge´ne´re´e
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Fig. 4.9 – En (a), facteur d’efficacite´ η = P2ω/Pω est trace´ en fonction
du parame`tre de focalisation LF = Lc/zR. L’adaptation d’impe´dance de la
cavite´ est ici re´alise´e. L’efficacite´ de conversion optimale (76%) est re´alise´
pour un col de 23.6 µm. En (b), efficacite´ de conversion Γ en fonction du
parame`tre de focalisation. Les points expe´rimentaux sont indique´s par des
carre´s.
en fonction de la puissance incidente couple´e dans la cavite´ est donne´e par
la figure 4.10. Le tableau 4.2 re´sume les caracte´ristiques de ce doublage de
fre´quence.
4.3 Le ralentisseur Zeeman
Nous avons choisi de ralentir et pie´ger les atomes de strontium a` par-
tir d’un jet atomique, le pie´geage a` partir d’une vapeur atomique en cel-
lule pre´sentant de nombreuses contraintes expe´rimentales [96]. Des pe´pites
de strontium sont donc chauffe´es a` 650◦C dans un four afin de former un
jet thermique. A cette tempe´rature, la vitesse longitudinale moyenne des
atomes est de 543 m.s−1. La vitesse transverse des atomes est infe´rieure a`
10 m.s−1 graˆce a` la se´lection en vitesse assure´e par des e´jecteurs, constitue´s
de 200 micro-tubes de 8 mm de long et de 200 µm de diame`tre inte´rieur.
La divergence du jet est de 12.5 mrad, demi-angle au sommet. Pour pou-
voir pie´ger les atomes dans le pie`ge magne´to-optique (PMO), il faut les
de´ce´lerer jusqu’a` une vitesse longitudinale infe´rieure a` 50 m.s−1. Pour cela,
nous allons utiliser un ralentisseur Zeeman dont le principe est explique´ dans
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Fig. 4.10 – Puissance de bleu ge´ne´re´e en fonction de la puissance incidente
couple´e dans la cavite´.
Parame`tres Laser pompe 922 nm
Transmission du miroir de couplage 12%
Finesse 30
Col des faisceaux 43µm
Puissance de pompe 450 mW
Puissance couple´e dans la cavite´ 310 mW
Puissance intra-cavite´ 3.2 W
Puissance a` 461 nm 234 mW
Tab. 4.2 – Parame`tres expe´rimentaux du doublage de fre´quence.
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le paragraphe suivant. Une mode´lisation pre´alable a e´te´ entreprise afin de
construire un ralentisseur performant et a e´te´ de´taille´e dans la re´fe´rence [97].
4.3.1 Principe du ralentisseur
Pour ralentir les atomes, il est possible d’utiliser la pression de radiation
d’un laser [56] :
−→
Fpr = −~−→k Γ461
2
s






k est le vecteur d’onde, Γ461 = 2 × 108 s−1 est le taux d’e´mission
spontane´e pour la transition 1S0-
1P1, s est le parame`tre de saturation avec
une intensite´ de saturation Isat = 43 mW.cm
−2 et ∆ est le de´saccord du
laser par rapport a` la re´sonance atomique. On suppose que le jet se propage
selon la direction z :
∆ = ωL − ω0 − kv(z) (4.2)
avec ωL la fre´quence angulaire du laser et ω0 la fre´quence angulaire ato-
mique. Pour compenser la variation de l’effet Doppler du premier ordre
au cours de la de´ce´le´ration des atomes, on utilise un gradient de champ
magne´tique qui va ajouter un terme d’effet Zeeman a` l’e´quation 4.2 [98] :
∆ = ωL − ω0 − kv(z)− mqµB
~
B(z) (4.3)
ou` mq de´signe le sous-niveau Zeeman de l’e´tat
1P1, q vaut 0, +1 ou −1
selon les polarisations respectives pi (rectiligne), σ+ (circulaire droite) et
σ− (circulaire gauche) et µB est le magne´ton de Bohr. En choisissant une
polarisation circulaire, on peut compenser le terme d’effet Doppler.
La ge´ome´trie du ralentisseur Zeeman a e´te´ conc¸ue graˆce a` une simulation
nume´rique tenant compte en particulier de la longueur du ralentisseur, du
de´saccord en fre´quence du laser par rapport a` la re´sonance atomique, de la
puissance et de la taille du faisceau laser et des caracte´ristiques du jet. Dans
notre expe´rience, nous avons choisi de travailler avec un laser convergent,
ce qui a pour avantage de re´duire l’expansion du jet et ainsi de multiplier
par 3 le nombre d’atomes capture´s dans le PMO par rapport a` une confi-
guration ou` le laser est collimate´. La figure 4.11 pre´sente les re´sultats de
ces simulations pour des parame`tres optimaux : sont trace´es les densite´s de
probabilite´ de la composante vx de la vitesse transverse (a), du module de
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Fig. 4.11 – Densite´s de probabilite´ des vitesses vx (a), vt (b) et vz (c)
calcule´es a` la sortie du four (600 ◦C) et a` la sortie du ralentisseur Zeeman.
La puissance laser vaut 30 mW, we = 1 mm, ws = 8mm et et le de´saccord
en fre´quence du laser par rapport a` la re´sonance est de 560 MHz.
la vitesse transverse vt (b) et de la vitesse longitudinale vz (c) a` la sortie du
four et a` la sortie du ralentisseur obtenues dans le cas d’un laser focalise´.
Avec une puissance PL = 30 mW, des rayons du faisceau laser a` l’entre´e du
ralentisseur we = 1 mm, et a` sa sortie ws = 8 mm, une longueur du ralen-
tisseur Zeeman 30 cm et un de´saccord par rapport a` la re´sonance de 560
MHz, on peut espe´rer capturer 3% des atomes du flux incident soit environ
6× 1010 atomes pour une tempe´rature du four de 600◦C.
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Fig. 4.12 – Montage du ralentisseur Zeeman.
4.3.2 Description ge´ne´rale
Le ralentisseur Zeeman est compose´ d’un tube ultra-vide place´ dans un
support en cuivre sur lequel sont place´es les bobines. Ce support est re-
froidi par une circulation d’eau (voir figure 4.12) pour e´vacuer la puissance
dissipe´e par effet Joule (∼ 500 W). Le syste`me repose dans une blindage
magne´tique. Ce blindage magne´tique est indispensable pour deux raisons :
tout d’abord, il permet d’isoler la zone de capture, situe´e a` 14 cm de la sor-
tie du ralentisseur Zeeman, des perturbations magne´tiques du ralentisseur
lui-meˆme. Il permet e´galement de re´aliser une variation rapide du champ
magne´tique de 10 mT.cm−1 aux extre´mite´s du ralentisseur, de sorte que les
atomes ne sont plus re´sonants avec le laser a` la sortie du ralentisseur et
sortent rapidement du processus de refroidissement (voir figure 4.13) : on
peut ainsi e´viter un e´largissement de la distribution en vitesse des atomes
a` la sortie du ralentisseur [99].
4.3.3 Performances du ralentisseur
La valeur de la vitesse moyenne longitudinale mesure´e a` la sortie du
ralentisseur est de 25 m.s−1. Le flux d’atomes ralentis a e´galement e´te´ mesure´
au niveau de la zone de capture graˆce a` un laser sonde place´ a` 45◦ de l’axe
de propagation du jet. La puissance du faisceau Zeeman est 32 mW et le
de´calage a` la re´sonance, 503 MHz, ces deux parame`tres ayant e´te´ optimise´s
expe´rimentalement. En tenant compte de la variation de vitesse de l’atome
pendant l’interaction avec la sonde, le flux d’atomes est de 2×1010 atomes/s
avec une dispersion en vitesse de 20 m.s−1. Le taux de capture du PMO et
son taux de chargement sont e´galement une bonne estimation de ce flux :
ils valent respectivement 4× 1010 (Tfour = 630◦C) et 1.4× 1010 atomes par
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Fig. 4.13 – Champ magne´tique mesure´ en fonction de z (coordonne´e le long
de l’axe du ralentisseur) avec et sans blindage (cercles et triangles respecti-
vement). Le champ the´orique tenant compte du bobinage a e´te´ calcule´ pour
une courant de 16 A.
seconde (Tfour = 600
◦C). Toutes ces valeurs sont en bon accord avec les
valeurs de´duites de la simulation nume´rique de´taille´e dans la re´fe´rence [97].
Les parame`tres expe´rimentaux diffe`rent le´ge`rement de ceux utilise´s dans
la simulation nume´rique, notamment en ce qui concerne les rayons du fais-
ceau Zeeman qui sont limite´s par le diame`tre des optiques, ou encore le
de´saccord en fre´quence du laser par rapport a` la re´sonance qui a duˆ eˆtre
abaisse´ a` 503 MHz du fait de la diffe´rence aux extreˆmite´s du ralentisseur
entre le champ magne´tique the´orique et le champ mesure´ (figure 4.13) et
aussi de fac¸on a` a` approcher la vitesse de capture. Tous ces parame`tres
ont e´te´ ajuste´s de fac¸on a` optimiser le flux d’atomes ralentis et le nombre
d’atomes pie´ge´s dans le PMO.
4.4 Le pie`ge magne´to-optique
4.4.1 Description ge´ne´rale
Le pie`ge magne´to-optique (PMO) [100] est compose´ d’une part, de trois
faisceaux lasers re´tro-re´flechis a` 461 nm. La puissance totale de ces faisceaux
est 17 mW, ils sont collimate´s avec un rayon a` 1/e2 de 1 cm. Le de´calage par
rapport a` la re´sonance est δPMO
2pi
= −42 MHz soit environ 1.3Γ461. D’autre
part, le PMO est constitue´ d’un gradient de champ magne´tique de 1.7
mT.cm−1.A−1 ge´ne´re´ par des bobines en configuration anti-Helmholtz ali-
mente´es par un courant de 1.6 A. Ces bobines sont monte´es sur la chambre
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Fig. 4.14 – Flux d’atomes ralentis pour une tempe´rature de four Tfour =
600◦C (a) et de Tfour = 630◦C en (b).
a` vide qui s’inscrit dans un cube de 14 cm de coˆte´ (voir figure 4.15). Des
hublots sont pre´vus pour les trois faisceaux du PMO, le faisceau du ralentis-
seur Zeeman et un faisceau sonde. L’efficacite´ de collection de la photodiode
associe´e a` ce syste`me de de´tection est de 6.5× 10−3.
4.4.2 La dynamique du PMO
Si l’on ne´glige les collisions entre atomes froids, le nombre d’atomes
pie´ge´s Np est de´crit par l’e´quation suivante [101] :
dNp
dt
= Φc − ΓpNp (4.4)
Γp de´signe les pertes et Φc est le flux d’atomes pie´ge´s. D’apre`s l’e´quation
4.4, Np suit une loi exponentielle dont le temps caracte´ristique est le temps





Le temps de chargement τc est de l’ordre de 30 ms, et est essentiellement
limite´ par le taux de pompage optique dans l’e´tat 3P2 (voir figure 4.17). En
effet, les atomes de l’e´tat 1P1 peuvent se de´sexciter par e´mission spontane´e
vers l’e´tat 1D2 et de la`, vers les e´tats
3P1 pour 67% d’entre eux et
3P2
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Fig. 4.15 – Photographie de la zone de capture. On distingue les blindages
du ralentisseur Zeeman. Les fle`ches indiquent la direction des trois faisceaux
formant le PMO et le faisceau associe´ au ralentisseur Zeeman. La photo-
graphie du nuage d’atomes froids, visible au centre du pie`ge, a e´te´ agrandie
dans l’encart.
Fig. 4.16 – Mesure de la fluorescence du PMO lorsque le faisceau du ra-
lentisseur Zeeman est allume´ au e´teint. On peut de´duire de cette mesure le
temps de chargement (31 ms) ou de de´chargement (30 ms) du PMO.
106




G 4 6 1  =  2 x 1 0 8  s - 1
( t = 5 n s )
( t = 0 . 3 m s )
( t = 2 1 m s )
( t = 1 0 n s )
G D  =  3 . 8 5 x 1 0 3  s - 1
G 6 8 9  =  4 . 8 x 1 0 4  s - 1
S G  =  3 . 3 x 1 0 3  s - 1
G 2  =  0 . 3 3  S G
P M O





7 0 7 n m
6 7 9 n m
4 6 1
n m
6 8 9 n m
( m é t a s t a b l e )
( m é t a s t a b l e )
6 8 8 n m
G 1  =  0 . 6 7  S G
Fig. 4.17 – Niveaux atomiques intervenant dans le pie´geage des atomes.
pour les 33% qui restent. Le niveau 3P1 e´tant couple´ a` l’e´tat fondamental,
les atomes de ce niveau peuvent re´inte´grer le processus de pie`geage. En
revanche, les atomes du niveau 3P2, qui est me´tastable, sont perdus pour le
pie`ge. On estime que le taux de pertes par pompage optique est Γopt = 36
s−1 soit un temps τopt associe´ de 28 ms, en bon accord avec τc.
Le nombre d’atomes pie´ge´s peut-eˆtre estime´ de deux fac¸ons. La premie`re
fac¸on est de mesurer la fluorescence induite par les faisceaux du PMO, mais
cette me´thode ne tient pas compte de l’absorption dans les faisceaux. Celle-
ci n’est pas ne´gligeable pour un nombre d’atomes pie´ge´s supe´rieur a` 2×107.
La deuxie`me me´thode consiste a` mesurer la fluorescence induite par un laser
sonde, de´saccorde´ de δsonde
2pi
= −50MHz afin de re´duire l’effet d’absorption.
Le nombre maximum d’atomes pie´ge´s est de 1.3×109 avec une tempe´rature
de four Tfour = 630
◦C.
Il est e´videmment possible de pie´ger tous les isotopes du strontium : la
figure 4.19 montre le chargement du PMO pour le 88Sr (83% d’abondance
naturelle), le 87Sr (7% d’abondance naturelle) et le 86Sr (10% d’abondance
naturelle). Il suffit pour cela de faire varier la fre´quence RF du modulataur
acousto-optique en double passage place´ avant le jet atomique sur lequel est
asservie la source laser a` 461 nm.
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Fig. 4.18 – De´rive´e de la courbe 4.16 ramene´e en nombre d’atomes pie´ge´s.
Elle repre´sente le taux de chargement du PMO. Le maximum correspond a`
4× 1010 atomes par seconde.
Fig. 4.19 – Courbe de chargement du PMO pour le 88Sr, 87Sr et le 86Sr. La




En conclusion, nous disposons d’une source d’atomes froids performante,
qualite´ ne´cessaire pour la re´alisation d’un e´talon de fre´quence optique. En ef-
fet, avec une telle source nous pouvons ralentir et pie´ger environ 107 atomes
de 87Sr en moins d’une dizaine de ms et pour un tel temps mort, nous pou-
vons au mieux espe´rer une stabilite´ de quelques 10−16τ−1/2 (voir chapitre
2). Nous devons toutefois tenir compte du fait que les atomes apre`s une cap-
ture dans le PMO seront transfe´re´s dans un pie`ge dipolaire. Pour minimiser
le temps mort du cycle d’horloge, nous devons donc construire un pie`ge
dipolaire avec des parame`tres qui nous permettent de transfe´rer un grand
nombre d’atomes en un minimum de temps (quelques ms tout au plus).
De plus, il faudrait que la dure´e de vie du pie`ge soit de plusieurs centaines
de ms pour pouvoir recycler les atomes d’une interrogation a` l’autre. Une
possibilite´ pour encore ame´liorer cette source d’atomes froids et disposer
d’un plus grand nombre d’atomes dans le PMO consisterait a` de´fle´chir le
jet atomique qui nous permet de charger le PMO et d’effectuer un refroi-
dissement transverse. Soulignons e´galement que l’e´tude de la dynamique du
PMO, nous a permis d’e´laborer une me´thode pour la mesure de la transition
d’horloge 1S0-
3P0 fortement interdite a` 698 nm du
87Sr. Cette mesure est
pre´sente´e dans le chapitre 5.
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Chapitre 5
Mesure de la transition
fortement interdite 1S0 →3 P0
du strontium
5.1 Introduction
Il s’agit ici de de´terminer avec une tre`s grande pre´cision la fre´quence de
la transition 1S0-
3P0 de l’atome de Sr, choisie comme transition d’horloge
dans notre expe´rience. La connaissance de cette transition est en effet une
premie`re e´tape de´terminante avant de re´aliser un e´talon de fre´quence op-
tique. Elle est faiblement permise par couplage hyperfin de l’e´tat 3P0 aux
e´tats 1P1 et
3P1 pour l’isotope
87Sr (I=9/2). Sa largeur de raie est de 1
mHz [57,102]. Une mesure indirecte a e´te´ dans un premier temps ne´cessaire
afin de re´duire l’intervalle de recherche en fre´quence, conduisant a` une bonne
estimation de la fre´quence de la transition avec une incertitude de 70 kHz.
Nous avons pu enfin effectuer une mesure directe avec une incertitude de 15
kHz [18].
5.2 Dispositif expe´rimental
Toutes ces mesures de spectroscopie ont e´te´ re´alise´es avec le meˆme dis-
positif (voir figure 5.1) : un premier laser monte´ en cavite´ e´tendue, note´
laser ”ultra-stable”, est asservi selon la technique de Pound Drever Hall sur
une cavite´ de grande finesse (chapitre 3), sa fre´quence est mesure´e au moyen
du laser femtoseconde (voir paragraphe 5.2.2). Un second laser, appele´ laser
”sonde” asservi sur le laser ”ultra-stable”, est envoye´ vers les atomes pour
sonder les transitions atomiques. Pour cela, nous utilisons un asservissement
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Fig. 5.1 – Principe de mesure de fre´quence de transitions atomiques. Un
premier laser utilise´ comme re´fe´rence de fre´quence est asservi sur la cavite´
PF de grande finesse graˆce a` la technique Pound-Drever. Un deuxie`me la-
ser est verrouille´ en phase sur le premier et sert a` sonder les transitions
atomiques. PDA de´signe la photodiode a` avalanche.
a` verrouillage de phase avec un de´calage de fre´quence accordable.
Pour de´terminer toutes les transitions atomiques, nous avons utilise´ deux
jeux de lasers {sonde, ultra-stable} dont les longueurs d’ondes peuvent va-
rier entre 675 nm et 685 nm et entre 685 nm et 698 nm respectivement :
un premier jeu nous a permis de mesurer les transitions atomiques a` 689
nm(1S0-
3P1), 688 nm (
3P1-
3S1) et 698 nm (
1S0-
3P0) (voir figure 5.2). Le
deuxie`me jeu a e´te´ monte´ pour mesurer la transition a` 679 nm (3P0-
3S1).
5.2.1 Le verrouillage en phase
Pour sonder les atomes, nous avons besoin d’un laser dont on puisse ba-
layer la fre´quence sur l’intervalle spectral libre de la cavite´ (1.5 GHz) mais
posse´dant les meˆmes proprie´te´s spectrales que le laser ultra-stable : ceci est
re´alisable graˆce a` un asservissement en phase du laser sonde sur le laser
ultra-stable. Les deux faisceaux lasers sont superpose´s dans un cube pola-
risant et le battement entre les deux ondes est de´tecte´ sur une photodiode
a` avalanche (voir figure 5.3). Le signal, apre`s amplification, est divise´ par
4 afin d’augmenter la plage d’accrochage de l’asservissement, puis compare´
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Fig. 5.2 – Niveaux atomiques de l’atome de strontium implique´s dans les
mesures de spectroscopie.
par un synthe´tiseur radiofre´quence. L’asservissement du laser sonde s’effec-
tue en deux e´tapes : un premier filtre proportionnel-inte´grateur agit pour les
corrections rapides sur le courant d’injection de la diode laser, un deuxie`me
inte´grateur agit pour les corrections lentes sur la cale pie´zo-e´lectrique du la-
ser. La bande passante de l’asservissement est de 2 MHz. En boucle ferme´e,
la fre´quence du laser sonde s’e´crit :
fsonde = fultra−stable + 4fref (5.1)
Il suffit alors de modifier fref pour ajuster l’e´cart entre les fre´quences fsonde
et fultra−stable.
5.2.2 Le laser femtoseconde
Il s’agit d’un laser Ti : Sa pompe´ en continu par un laser Nd :YVO4
double´ a` 532 nm. Le taux de re´pe´tition est de 840 MHz et la dure´e de
l’impulsion est de 25 fs. Son mode de fonctionnement repose sur le principe
du verrouillage de mode par effet Kerr : afin de favoriser le re´gime impul-
sionnel, il faut que le gain soit plus important lorsque les modes laser ont
la bonne relation de phase (modes bloque´s), on utilise pour ce faire l’auto-
focalisation par effet Kerr. L’intensite´ e´leve´e des impulsions lasers modifie
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Fig. 5.3 – Principe de l’asservissement en phase. La bande passante de la
photodiode a` avalanche est de 1 GHz. P/I de´signe le filtre proportionnel-
inte´grateur.
l’indice de re´fraction du cristal de fac¸on line´aire lors de la propagation du
faisceau lumineux, ce qui cre´e l’effet d’une lentille convergente (voir figure
5.4 (a)) :
n(ω, I) = n0(ω) + n2(ω)I (5.2)
Lorsque les 2N + 1 modes longitudinaux du laser ont la bonne relation




En cos[2pi(f0 + nfr)t+ φn] (5.3)
ou` fr est la fre´quence de re´pe´tition, En est l’amplitude du mode n. Dans
le domaine de Fourier, l’e´quation 5.3 se traduit par un peigne de fre´quence
(voir figure 5.4(b)). Le de´calage ∆φ, indique´ sur la figure 5.4(b), est duˆ
au fait que, pour chaque impulsion, l’enveloppe se de´place a` la vitesse de
groupe alors que la porteuse se de´place a` la vitesse de phase. Cet effet se
manifeste par un de´calage a` l’origine f0 dans le peigne de fre´quence. La
fre´quence de la raie n, fn s’e´crit donc :
fn = f0 + nfr (5.4)
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Fig. 5.4 – En (a), auto-focalisation par effet Kerr. En (b), peigne de
fre´quence du laser femtoseconde et mesure du de´calage a` l’origine f0.
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La fre´quence de re´pe´tition fr est asservie sur le maser a` hydroge`ne ou sur
l’oscillateur cryoge´nique du laboratoire (voir figure 5.5). La correction est
applique´e sur la cale PZT de la cavite´ du laser Ti :Sa. Une partie du faisceau
est envoye´e sur une photodiode rapide, ce qui nous permet de de´terminer la
fre´quence de re´pe´tition. Pour mesurer f0, on met en oeuvre la me´thode dite
de self-referencing [103, 104] : on effectue un battement entre la raie n de
fre´quence fn double´e en fre´quence dans un cristal de KTP avec la raie 2n de
fre´quence f2n = f0 + 2nfr (voir figure 5.4(b)). La fre´quence du battement
∆f est donne´e par :
∆f = 2fn − f2n
= 2(f0 + nfr)− (f0 + 2nfr)
(5.5)
Cette comparaison entre fn (dans l’infra-rouge) et f2n (dans le visible) est
possible graˆce a` l’utilisation d’une fibre a` cristal photonique, microstruc-
ture´e, qui e´largit le spectre du laser femtoseconde sur pre`s d’une octave.
Une centaine de µW du laser ultra-stable est envoye´e, par le biais d’une
fibre optique, vers le laser femtoseconde. On de´tecte le battement re´alise´
entre les deux lasers. La fre´quence du battement fb est la diffe´rence entre
la fre´quence du laser ultra-stable et la fre´quence du mode du peigne le plus
proche :
fb = fultra−stable − [f0 + nfr] (5.6)
La figure 5.6 repre´sente un exemple de ces mesures de fre´quence du laser
ultra-stable. Une fois la de´rive de la cavite´ de grande finesse SC retranche´e
(environ 40 Hz.s−1 sans l’asservissement en tempe´rature), la re´solution des
mesures descend a` 5× 10−14 a` 100 s soit 20 Hz.
5.3 Mesure indirecte de la transition 1S0-
3P0
Ces transitions a` 689 nm, 688 nm et 679 nm e´tant beaucoup plus larges
que la transition d’horloge, elles sont plus faciles a` de´tecter. Les mesures de
la transition 1S0-
3P1 ont e´te´ effectue´es sur un jet atomique par absorption
sature´e. Cela n’a pas pu eˆtre le cas pour les autres transitions, car les e´tats
3P ne sont pas peuple´s dans le jet. En revanche, la dynamique de notre pie`ge
magne´to-optique nous a permis de mener a` bien ces mesures. La fre´quence
de la transition 1S0-
3P0 est de´duite de ces mesures par la relation :
ν698 = ν689 − [ν679 − ν688] (5.7)
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Fig. 5.5 – Principe du laser femtoseconde. La fibre a` cristal photonique est
utilise´e pour e´lagir le spectre du peigne de fre´quence sur plus d’une octave.
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Fig. 5.6 – Mesure de la fre´quence du laser ultra-stable. La re´solution de la
mesure est de 20 Hz a` 100s. Les mesures brutes (c’est-a`-dire avec la de´rive
de la cavite´ qui est de l’ordre de 40 Hz/s) sont repre´sente´es par les triangles
et les mesures corrige´es par les carre´s.
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Fig. 5.7 – Principe de de´tection de la transition a` 689 nm et asservisse-
ment du laser sur les atomes. Le te´lescope est constitue´e de deux lentilles
cylindriques. La focale de la lentille utilise´e pour l’oeil de chat est de 15 cm.
5.3.1 La mesure de la transition 1S0-
3P1
La transition 1S0-
3P1 a` 689 nm est relativement simple a` mesurer car elle
fait intervenir l’e´tat fondamental. Elle est de´tecte´e par fluorescence induite
dans un jet atomique collimate´, de 4 mm de diame`tre. Le flux atomique
est d’environ 1012 atomes par seconde avec une vitesse moyenne de 500
m.s−1. Les atomes sont sonde´s par un laser re´tro-re´fle´chi perpendiculaire
au jet atomique (voir figure 5.7). Pour minimiser les effets Doppler du pre-
mier ordre, l’alignement du faisceau re´tro-re´fle´chi sur le faisceau incident est
re´alise´ graˆce a` un dispostif oeil de chat {lentille + miroir} : un miroir plan
est situe´ dans le plan focal de la lentille. L’alignement entre les faisceaux
incident et re´tro-re´fle´chi est effectue´ a` mieux que de 10 µrad en e´galisant les
fre´quences centrales des deux profils Doppler en simple et double passages.
Un champ magne´tique
−→
B paralle`le a` l’axe du jet est ge´ne´re´ par deux bobines
en configuration Helmholtz afin de lever la de´ge´nerescence des sous-niveaux
Zeeman. On de´tecte en polarisation pi, pour un champ de 1.5 mT, les tran-
sitions (m = 0 −m′ = 0) pour les bosons 88Sr et 86Sr (voir figure 5.8(a)),
ces dernie`res n’e´tant pas sensibles a` l’effet Zeeman du premier ordre. Sur le
graphe 5.8(b), les trois composantes Zeeman sont visibles.
Pour mesurer les fre´quences atomiques, le laser est asservi sur un pic
d’absorption sature´e au centre du profil Doppler. L’asservissement est base´
sur le principe de la de´tection synchrone. La fre´quence de modulation ge´ne´re´e
par le ge´ne´rateur basse fre´quence (de´signe´ par GBF sur le sche´ma 5.7) est
de 200 Hz. La fre´quence du laser sonde est module´e par le synthe´tiseur dont
la fre´quence, dans cette configuration, n’est plus re´fe´rence´e par l’oscillateur
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Fig. 5.8 – Fluorescence des atomes du jet induite par un faisceau laser en
polarisation pi pour (a) et polarisation quelconque pour (b). Le faisceau la-
ser est elliptique et a une puissance de 275 µW pour une taille de 1.3× 5.5
mm a` 1/e2. Pour la courbe (a), on constate que le rapport des amplitudes
des pics pour le 88Sr et le 86Sr est en bon accord avec le rapport des abon-
dances naturelles (respectivement 83% et 10%). La courbe (b) repre´sente les
transitions vers les trois sous niveaux Zeeman du niveau 3P1 du
88Sr.
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Fig. 5.9 – Variance d’Allan en valeur relative de la mesure de la fre´quence
du laser a` 689 nm asservi sur la fre´quence atomique.
a` quartz interne. C’est pourquoi, nous avons besoin d’un compteur pour
nous affranchir d’une erreur de fre´quence de ce synthe´tiseur qui peut aller
jusqu’a` une dizaine de kHz dans ce mode de fonctionnement. La stabilite´
du laser asservi sur la transition atomique du 88Sr est donne´e par la figure
5.9 : elle est de 2× 10−12 en valeur relative a` 1 s.
La re´solution des mesures de fre´quence est limite´e par l’effet Doppler
du premier ordre induit par les distorsions de front d’onde. Mode´liser un
tel effet paraˆıt ne´anmoins difficile : il faudrait pour cela e´tablir une carte
en 3 dimensions du front d’onde du laser dans la re´gion d’interaction, et
l’on devrait prendre en compte les distributions spatiale et en vitesse du jet
atomique. Une fac¸on d’estimer cet effet expe´rimentalement est d’effectuer
les mesures de fre´quences avec diffe´rentes ge´ome´tries du faisceau laser qui
conduisent a` diffe´rents fronts d’onde. Les re´sultats sont pre´sente´s pour le
boson 88Sr sur le graphe 5.10. A faible puissance laser, les mesures re´alise´es
pour diffe´rentes ge´ome´tries tendent vers la meˆme valeur de fre´quence a`
quelques kHz pre`s. A plus grande puissance laser (PL > 1mW), on observe
une dispersion de ces mesures sur pre`s de 100 kHz [105]. La fonction de
sensibilite´ atomique qui traduit la re´ponse atomique a` une perturbation
locale de l’environnement, peut expliquer ce re´sultat [106]. En effet, lorsque
la puissance laser est e´leve´e, la fonction de sensibilite´ pre´sente de fortes
variations sur une petite e´chelle : les atomes sont plus sensibles aux de´tails
du front d’onde du laser ce qui n’est pas le cas a` plus faible puissance laser.
La fre´quence de la transition 1S0-
3P1 retenue pour le boson
88Sr est donc
la moyenne des valeurs mesure´es a` faibles puissance laser avec une barre
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Fig. 5.10 – Mesures de fre´quence de la transition 1S0-
3P1 pour le boson
avec diffe´rentes puissances laser et diffe´rentes ge´ome´tries du faisceau. FO
indique qu’une fibre optique a e´te´ utilise´e pour filtrer le mode spatialement.
d’erreur de 20 kHz soit 434 829 121 300(20) kHz. Ces mesures sont en bon
accord avec celles obtenues par G. Ferrari [107] et plus re´cemment celles
obtenues par l’e´quipe de J. Ye [108], respectivement 434 829 121 311(10) kHz
et 434 829 121 312 334(33) Hz.
Pour le 87Sr (I=9/2), les e´tats fondamental et excite´ |3P1,F=9/2〉 posse`-
dent chacun dix sous niveaux Zeeman : toutes les transitions de´pendent de
l’effet Zeeman du premier ordre, le de´calage en fre´quence de l’e´tat |3P1,F=9/2,m〉
induit par un tel effet est donne´ par m × 0.8 MHz/mT. Cependant, on
constate sur le graphe 5.11 que les mesures de fre´quence sont insensibles au
champ magne´tique. Cela est duˆ d’une part au fait que tous les sous-niveaux
Zeeman de l’e´tat fondamental sont peuple´s de fac¸on e´gale dans le jet ther-
mique et contribuent tous au signal de´tecte´. D’autre part, comme l’axe de
propagation du laser est perpendiculaire a` l’axe du champ magne´tique, la
polarisation du laser a des composantes σ+ et σ− e´gales. Soulignons le fait
que les mesures ont e´te´ faites a` plus forte puissance laser (14 mW) : a` cause
de la faible abondance naturel du 87Sr et de la de´ge´ne´rence Zeeman du ni-
veau fondamental, la structure sub-Doppler ne peut eˆtre re´solue que lorsque
la transition est e´largie par saturation. Les fre´quences des transitions pour
le fermion 87Sr, sont obtenues par comparaison avec le boson 88Sr : a` grande
puissance laser, on alterne les mesures des transitions du 87Sr et 88Sr. Plus
pre´cise´ment, seule la transition 1S0-
3P1 (F=9/2, F’=9/2) a e´te´ mesure´e
et comme la structure hyperfine de l’e´tat 3P1 est bien connue [109], cette
mesure particulie`re a permis de de´terminer les deux autres composantes
hyperfines. On a ve´rifie´ que les fre´quences mesure´es ne de´pendent pas de la
ge´ome´trie du faisceau dans une marge de 50 kHz. Le de´calage isotopique de
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Fig. 5.11 – Mesures de fre´quence de la transition 1S0-
3P1 (F=9/2, F’=9/2).
Les valeurs moyennes des deux se´ries de mesures sont indique´es en poin-
tille´s. La puissance laser utilise´e est de 14 mW. L’erreur statistique de
chaque mesure est de 10 kHz.
1S0 − 3P1 Fre´quence (kHz)
88Sr J=0-J’=1 434 829 121 300 (20) (a)
F=9/2-F’=7/2 434 830 473 270 (50) (b)
87Sr F=9/2-F’=9/2 434 829 343 010 (50) (a)
F=9/2-F’=11/2 434 827 879 860 (50) (b)
Tab. 5.1 – Re´capitulatif des mesures de fre´quences des transitions a` 689
nm.
l’e´tat 3P1 a pu de cette fac¸on eˆtre calcule´ avec une meilleure exactitude que
celle des re´fe´rences [110,111] :
∆87,88[
3P1] = 62 150 (70) kHz (5.8)
Le tableau 5.1 pre´sente les valeurs des fre´quences des transitions 1S0− 3P1.
Les valeurs note´es (a) sont les fre´quences mesure´es directement alors que
les valeurs repe´re´es par (b) ont e´te´ de´duites de la structure hyperfine de l’
e´tat 3P1.
5.3.2 La mesure de la transition 3P1-
3S1
La mesure de la fre´quence de la transition 3P1-
3S1 s’effectue dans le pie`ge
magne´to-optique (PMO), dans lequel l’e´tat 3P1 est peuple´ par pompage
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optique. Lors du refroidissement laser sur la transition cyclante 1S0-
1P1, les
atomes peuvent se de´sexciter vers l’e´tat 1D2 par e´mission spontane´e. De
cet e´tat, ils peuvent a` nouveau se de´sexciter vers les e´tats 3P1 et
3P2 avec
des taux de branchement respectifs de 67% et 33% [112]. Comme l’e´tat
3P1 est couple´ a` l’e´tat fondamental, une partie des atomes re´inte`grent le
processus de pie´geage. En revanche, les atomes dans l’e´tat me´tastable 3P2
sont perdus pour le pie`ge magne´to-optique, ce qui limite la dure´e de vie du
pie`ge entre 30 ms et 50 ms. L’ide´e consiste pour effectuer la mesure de la
fre´quence de la transition 3P1-
3S1, a` introduire artificiellement des pertes
dans le PMO : si un laser re´sonnant avec la transition 3P1-
3S1 interagit avec
les atomes du PMO, ceux qui se trouvent dans l’e´tat 3P1 vont eˆtre pompe´s
optiquement vers les niveaux 3P2 et
3P0 qui sont me´tastables (voir figure
5.12) : ils sont alors perdus pour le PMO et on observe une de´croissance du
nombre d’atomes dans le pie`ge par une diminution de la fluorescence (voir
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Fig. 5.12 – Niveaux atomiques intervenant dans la mesure de la fre´quence
de la transition 3P1-
3S1.
Le montage expe´rimental est pre´sente´ par la figure 5.14(a). Le faisceau a`
688 nm est re´tro-re´flechi : les deux faiseaux contra-propageant sont aligne´s a`
mieux que 1 mrad. L’effet Doppler re´siduel duˆ a` une e´ventuelle asyme´trie de
la distribution de vitesse des atomes du PMO est infe´rieur au kHz. On me-
sure la fluorescence induite par le PMO lorsque le laser a` 688 nm est balaye´
en fre´quence autour de la re´sonance. La fre´quence du laser est verrouille´e
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Fig. 5.13 – Fluorescence relative du PMO obtenue en balayant la fre´quence
du laser a` 688 nm autour de la re´sonance. Le diame`tre du faisceau est 1.8
mm et l’intensite´ laser est de 0.2 mW.cm−2 en (a) et de 51 mW.cm−2 en
(b). Le niveau maximal de fluorescence correspond a` 2× 107 atomes.
sur la re´sonance atomique graˆce a` un asservissement nume´rique controˆle´ par
ordinateur : il consiste a` sonder les deux flancs de la re´sonance a` mi-hauteur
et alternativement. La re´solution de cette mesure est de 2× 10−11 en valeur
relative a` 100 s (voir figure 5.14(b)).
Le contraste et la largeur de la re´sonance ont e´te´ e´tudie´s en fonction
de l’intensite´ du laser a` 688 nm. Un mode`le the´orique a pu eˆtre e´tabli en
fonction des e´quations de taux qui re´gissent la dynamique du PMO si l’on
suppose que le faisceau sonde n’affecte pas le processus de capture. Ce-
pendant, on observe que pour une intensite´ laser donne´e, la largeur de la
re´sonance expe´rimentale est dix fois plus petite que celle a` laquelle on pour-
rait s’attendre the´oriquement. Paralle`lement, le contraste est divise´ par deux
pour une valeur de l’intensite´ cent fois plus e´leve´e que la valeur the´orique.
Ceci montre que l’intensite´ laser effective, c’est-a`-dire vue par les atomes
du PMO, est plus petite que sa valeur moyenne calcule´e sur la taille du
pie`ge. Une fraction non ne´gligeable des atomes contribuant au signal (20%)
sont donc pompe´s optiquement vers les niveaux 3P2 et
3P0 alors qu’ils in-
teragissent avec les bords du faisceau laser, c’est-a`-dire avant d’avoir atteint
la re´gion centrale du pie`ge. Pour mode´liser de fac¸on pre´cise un tel proble`me
il faudrait prendre en compte les distributions spatiales et en vitesse des
atomes pendant la phase de capture ce qui n’est pas chose aise´e pour un
pie`ge charge´ a` partir d’un ralentisseur Zeeman. Ainsi l’effet Zeeman limite
essentiellement la re´solution de la mesure. Du fait du gradient de champ
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Fig. 5.14 – En (a), principe de la mesure de la transition. Le faisceau sonde
est envoye´ a` 45◦ de l’axe vertical du PMO. (b)Variance d’Allan en valeur
relative de la mesure de la transition pour le boson.
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magne´tique dans le pie`ge (1.8 mT.cm−1), les atomes en phase de capture et
les atomes pie´ge´s ne voient pas le meˆme champ et par conse´quent subissent
un de´placement Zeeman1 diffe´rent. Le de´calage en fre´quence duˆ a` l’effet
Zeeman de´pend de nombreux parame`tres qui ne sont pas bien connus ou
difficilement accessibles tels que les populations des diffe´rents sous niveaux
Zeeman. Les barres d’erreur sont de´duites des mesures expe´rimentales et
sont de 500 kHz pour le 88Sr et de 300 kHz pour le 87Sr : en effet, les fac-
teurs de Lande´ sont plus e´leve´s pour le 88Sr, qui est donc plus sensible a`




87Sr 88Sr 87Sr 88Sr 87Sr 88Sr
F 9/2 0 9/2 0 7/2 9/2 11/2 1
gF −1.3× 10−4 0 − 6× 10−5 0 -2/9 4/99 2/11 1
3P1
3S1
87Sr 88Sr 87Sr 88Sr
F 7/2 9/2 11/2 1 7/2 9/2 11/2 1
gF -1/3 2/33 3/11 3/2 -4/9 8/99 4/11 2
Tab. 5.2 – Facteurs de Lande´ pour diffe´rents niveaux du strontium.
L’effet Zeeman de´pend de la polarisation du faisceau laser, de´signe´e suc-
cessivement par Lin 1 et Lin 2 pour les polarisations line´aires, l’une e´tant
orthogonale a` l’autre, et Circ 1 et Circ 2 pour les polarisations circulaires, or-
thogonales e´galement l’une a` l’autre. Des de´calages en fre´quence de quelques
MHz ont e´te´ observe´s pour les transitions du 88Sr de´pendant ainsi de la pola-
risation. Quand on diminue le gradient de champ magne´tique, ces de´calages
de fre´quences diminuent e´galement et tendent a` se rapprocher d’une valeur
commune (voir figure 5.15(a)). On remarque toutefois que l’extrapolation
a` 0 ne donne une valeur du de´calage en fre´quence proche de 0 que pour
la polarisation Lin 1 alors que pour les autres polarisations, la re´sonance
pre´sente une trop forte asyme´trie pour que cela soit possible (voir figure
5.15(b)). C’est donc pour Lin 1 que la sensibilite´ a` l’effet Zeeman est mini-
male et vaut 300 kHz.mT−1.cm pour le boson. Pour les valeurs finales des
fre´quences de la transition a` 688 nm, nous avons retenu la valeur extrapole´e
a` un champ nul en polarisation Lin 1. La de´pendance en champ magne´tique
des fre´quences des transitions pour le 87Sr est beaucoup plus faible, soit
infe´rieure ou e´gale a` 150 kHz.mT−1.cm pour la meˆme polarisation Lin 1.
L’effet du gradient de champ magne´tique peut-eˆtre e´galement observe´ en
1L’effet Zeeman est de l’ordre de 14MHz.mT−1.
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Fig. 5.15 – En (a), de´calages de fre´quence dus a` l’effet Zeeman du premier
ordre induit par le gradient de champ magne´tique dans le PMO. Les mesures
sont effectue´es sur le boson 88Sr avec diffe´rentes polarisations du laser sonde.
L’intensite´ laser au centre du faisceau est de 0.7 mW.cm−2. La re´solution
des mesures est de 20 kHz. En (b), formes de la raie de re´sonance pour
diffe´rentes polarisations line´aires et circulaires du laser sonde.
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faisant varier l’intensite´ du laser sonde : a` forte intensite´ une fraction non
ne´gligeable des atomes sont excite´s alors qu’ils sont excentre´s par rapport
au centre du pie`ge (figure 5.16). Pour minimiser cet effet, la valeur de la
fre´quence finale est celle extrapole´e a` basse intesite´ laser soit 1mW.cm−2.
Fig. 5.16 – De´calages de fre´quence en fonction de l’intensite´ laser. Les
mesures sont effectue´es sur la transition F=9/2-F’=11/2 du strontium 87Sr.
Le tableau 5.3 donne les diffe´rentes valeurs de fre´quences mesure´es de
la transition a` 688 nm. Le tableau 5.4 compare les valeurs de fre´quence de
l’e´cart hyperfin entre les niveaux |3P1,F1〉 et |3P1,F2〉 obtenues dans notre
expe´rience via le niveau |3S1,F’〉 par rapport aux valeurs de la re´fe´rence [109].
Le de´calage isotopique ∆87,88[
3S1] par rapport a` l’e´tat fondamental ainsi que
les constantes hyperfines A et B sont donne´s par :
∆87,88[
3S1] = 54.9 (3) MHz
A[3S1] = −542.0 (1) MHz
B[3S1] = −0.1 (5) MHz
(5.9)
5.3.3 La mesure de la transition 3P0-
3S1
La fre´quence de la transition 3P0-
3S1 a` 679 nm est un peu plus complexe
a` mesurer. En effet, le niveau 3P0 n’est pas peuple´ dans le PMO. Pour
effectuer ces mesures, nous avons proce´de´ en deux e´tapes. Dans un premier
temps, un de´placement lumineux est induit sur la transition 3P1-
3S1 par le
laser a` 679 nm qui est proche de la re´sonance 3P0-
3S1 (voir figure 5.17(b)).
Cette me´thode nous a permis de de´terminer la fre´quence de la transition
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3P1 − 3S1 Fre´quence (MHz)
88Sr J= 9/2, J’=9/2 435 731 697.2 (5)
F=7/2 - F’=7/2 435 733 271.1 (6)
F=7/2 - F’=9/2 435 730 832.3 (3)
F=9/2 - F’=7/2 435 734 401.75 (30)
87Sr F=9/2 - F’=9/2 435 731 962.7 (3)
F=9/2 - F’=11/2 435 728 981.6 (3)
F=11/2 - F’=9/2 435 733 425.8 (3)
F=11/2 - F’=11/2 435 730 444.9 (3)
Tab. 5.3 – Re´capitulatif des mesures de fre´quences des diffe´rentes transi-
tions a` 688 nm pour le boson 88Sr et le fermion 87Sr.
F1-F2 Expe´rience strontium Re´fe´rence [109]
via |3S1,F’〉 kHz kHz
F=7/2 - F’=9/2 7/2 1 130 650 (800) 1 130 260 (20)
9/2 1 130 400 (600)
F=9/2 - F’=11/2 9/2 1 463 100 (600) 1 463 150 (20)
11/2 1 463 300 (600)
F=7/2 - F’=11/2 9/2 2 593 500 (600) 2 593 410 (20)
Tab. 5.4 – Comparaison des valeurs de fre´quence de l’e´cart de structure
hyperfine entre les e´tats |3P1,F1〉 et |3P1,F2〉 obtenues dans notre expe´rience
via le niveau |3S1,F’〉 par rapport aux valeurs de la re´fe´rence [109].
3P0-
3S1 a` mieux que 1 MHz. Dans un deuxie`me temps, nous avons utilise´ le
pie´geage cohe´rent de population (CPT pour Coherent Population Trapping)
[113, 114] dans le syste`me Λ forme´ par les niveaux {3P0,3P1,3S1} pour une
mesure directe de l’e´cart de structure fine entre les e´tats 3P0-
3P1 avec une
incertitude de 50 kHz. Cette seconde e´tape a pu eˆtre re´alise´e avec le fermion
87Sr.
Le dispositif expe´rimental
Le sche´ma 5.18 illustre le principe de la mesure de ces transitions : on
utilise les deux jeux de lasers {laser ultra-stable ; laser sonde} a` 688 nm et
679 nm. Les deux lasers ultra-stables a` 688 nm et 679 nm sont asservis par
la technique de Pound Drever Hall sur deux modes de la meˆme cavite´ PF.
Au niveau du PMO, le rayon des deux lasers sonde a` 688 nm et a` 679 nm
est de w688 = 0.9 mm et de w679 = 1.3 mm respectivement. La fre´quence des
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Fig. 5.17 – Niveaux atomiques intervenant dans la mesure de la transition
3P0-
3S1. En (b), principe de la mesure de fre´quence la transition pour le
88Sr graˆce au de´placement lumineux induit par le laser a` 679 nm qui n’est
pas a` re´sonance. En (c) principe de la meˆme mesure pour le fermion 87Sr
graˆce au pie´geage cohe´rent de population.
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lasers ultra-stables est mesure´e en alternance par le laser femtoseconde : il
existe une relation qui nous permet de passer d’une fre´quence a` une autre,
nous pouvons ainsi de´duire la fre´quence de l’un en connaissant l’autre avec
une re´solution meilleure que le kHz :
ν688(t) = ν679(t)− νISL(t)[n679 − n688] (5.10)
ou` νi est la fre´quence du laser i, ni est le mode de la cavite´ sur lequel le
laser i est asservi (i pour 679 nm et 688 nm) et νISL est l’intervalle spectral
libre de la cavite´. On a pu de cette fac¸on en de´duire la valeur moyenne
de l’intervalle spectral libre de la cavite PF et en remplac¸ant νISL(t) par sa
valeur moyenne dans l’e´quation 5.10, l’erreur maximale induite sur la valeur
de la fre´quence des lasers est de 500 Hz.
Mesure de la fre´quence de la transition 3P0-
3S1
Les mesures du de´placement lumineux sont repre´sente´es sur les figures
5.19 (a) et (b). Le laser a` 679 nm induit un de´placement lumineux de l’e´tat
3S1 de´pendant de sa fre´quence : ce de´placement lumineux se de´duit des
mesures de la transition 3P0-
3S1 avec le laser a` 688 nm. Ce dernier est
asservi sur la re´sonance de la transition 3P1-
3S1. On balaie la fre´quence du
laser sonde a` 679 nm : lorsque celui-ci n’est pas re´sonnant avec la transition
3P0-
3S1, il induit un de´placement lumineux qui se traduit par un de´calage
en e´nergie de l’e´tat 3S1. On observe alors un de´calage de fre´quence de la
transition 3P1-
3S1 (voir figure 5.19). La fre´quence de la transition
3P0-
3S1
correspond au centre de syme´trie de la courbe repre´sentant le de´placement
lumineux. Pour que le signal de´tecte´ soit aussi grand que possible, la totalite´
de la puissance du laser a` 679 nm disponible est utilise´e, soit 2.4 mW en
configuration d’onde stationnaire au niveau du PMO. L’intensite´ du laser a`
688 nm est de l’ordre de 0.2 mW.cm−2 afin de minimiser le nombre d’atomes
excite´s qui seraient loin du centre du pie`ge. On constate que la valeur du
de´placement lumineux mesure´e expe´rimentalement est dix fois plus petite
que sa valeur the´orique de´duite d’un mode`le simple d’atome a` deux niveaux
en supposant que la largeur naturelle de la transition est Γ? = Γ679 +Γ688 +
Γ707 = 2pi × 15.9 MHz et la fre´quence de Rabi est Ω/2pi = 16.3 MHz. Pour
le 88Sr, l’incertitude statistique de la mesure de la fre´quence est 400 kHz a`
laquelle on ajoute 500 kHz d’incertitude duˆ a` l’effet Zeeman, ce qui nous
donne une fre´quence de :
88Sr :ν3P0−3S1 = 441 332 751.3 (0.7) MHz (5.11)
Le de´placement lumineux a e´galement e´te´ mesure´ pour la transition (F =
9/2 − F ′ = 11/2) pour le 87Sr mais la re´solution atteint les 50 kHz avec la
me´thode de pie`geage cohe´rent de population.
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Fig. 5.18 – Principe de la mesure de la transition. Une centaine de µW des
faisceaux lasers ultra-stables est envoye´e vers le laser femtoseconde graˆce
a` la meˆme fibre optique : les faisceaux ont des polarisations croise´es. Les
lasers sonde a` 688 nm et 679 nm sont verrouille´s en phase respectivement
sur les lasers ultra-stables a` 688 nm et 679 nm. Le laser sonde a` 688 nm
injecte optiquement une diode laser esclave dont le faisceau est envoye´ vers
le PMO.
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Fig. 5.19 – Mesure du de´placement lumineux sur la transition 3P1-
3S1 induit
par le laser a` 679 nm en fonction du de´saccord a` la re´sonance de la transition
3P0-
3S1. Le ze´ro sur l’axe vertical correspond a` la fre´quence de la transition
3P1-
3S1 mesure´e en l’absence de laser a` 679 nm. L’intensite´ du laser a` 679
nm est de 180 mW.cm−2 et celle du laser a` 688 nm est de 0.2 mW.cm−2. Les
courbes en pointille´s repre´sentent le de´placement lumineux the´orique calcule´
pour un atome a` deux niveaux avec une transition de largeur naturelle Γ? =
2pi × 15.9 MHz et une fre´quence de Rabi de Ω679 = 2pi × 16.3 MHz [115].
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Mesure de la fre´quence de la transition 3P0-
3S1 pour le
87Sr
Les trois niveaux 3P0,
3P1 et
3S1, couple´s par les lasers a` 679 nm et
688 nm, forment un syste`me en configuration Λ (voir figure 5.17 (c)). Ce
syste`me peut-eˆtre e´tudie´ dans le cadre de l’atome habille´ [56]. Lorsque la
diffe´rence de fre´quence entre les deux lasers a` 688 nm et 679 nm concorde
avec l’e´cart de structure fine 3P0-
3P1, on de´montre qu’il existe une super-
position line´aire ΨNC des e´tats
3P0 et
3P1 qui n’est pas couple´e a`
3S1 [116].
Dans la base propre du syste`me couple´, les e´tats propres orthogonaux note´s
ΨC , ΨNC s’e´crivent comme une combinaison line´aire des e´tats
3P0 et
3P1.
Lorsque les atomes se de´sexcitent de l’e´tat 1D2, ils sont projete´s soit sur ΨC
soit sur ΨNC . Les atomes dans l’e´tat ΨC sont essentiellement pompe´s vers
l’e´tat 3P2 et sont de´finitivement perdus pour le PMO. Les atomes projete´s
sur l’e´tat noir ΨNC peuvent se de´sexciter vers le niveau
1S0 et re´inte´grer
le cycle de refroidissement et ce, graˆce a` l’instabilite´ de l’e´tat 3P1. La fluo-
rescence du PMO est mesure´e lorsque la fre´quence du laser a` 688 nm est
balaye´e autour de la re´sonance 3P1, F=9/2-
3S1, F=11/2 du
87Sr et cette
fluorescence est repre´sente´e sur la figure 5.20 : En (a), le laser a` 688 nm seul
illumine les atomes du PMO, on observe un diminution de la fluorescence
comme cela a e´te´ explique´ dans les paragraphes pre´ce´dents. En (b), on a
rajoute´ le laser a` 679 nm accorde´ a` re´sonance avec la transition 3P0, F=9/2-
3S1, F=11/2 : on observe un pic e´troit de fluorescence correspondant a` la
re´sonance du pie´geage cohe´rent de population. Ce pic est duˆ aux atomes
qui sont projete´s sur l’e´tat noir ΨNC et retrouvent le processus de pie´geage
via l’e´tat fondamental. Quand le de´saccord ∆679 augmente, le pic de fluo-
rescence s’e´loigne du minimum de la courbe obtenue en (a) et au dela` d’une
vingtaine de MHz, la re´sonance du pie´geage cohe´rent de population change
de signe : on de´tecte alors majoritairement les atomes dans l’e´tat ΨC qui
sont pompe´s optiquement vers l’e´tat 3P2, ce qui accroˆıt les pertes dans le
PMO (figures 5.20 (e) et (f)).
Graˆce a` cette me´thode on peut mesurer directement l’e´cart de structure
fine 3P0, F=9/2-
3P1, F’=9/2 donne´ par la diffe´rnece de fre´quence entre les
deux lasers a` re´sonance. Trois mesures ont e´te´ effectue´es avec les diffe´rents
niveaux hyperfins de l’e´tat 3S1. Pour le boson
88Sr et pour les autres e´tats
hyperfins du niveau 3P1 du
87Sr, les re´sonances du pie´geage cohe´rent de
population sont brouille´es a` cause de la grande sensibilite´ de ces e´tats au
champ magne´tique (voir tableau 5.2). Au vu des facteurs de Lande´ des e´tats
|3P1, F = 9/2〉 et |3P0, F = 9/2〉, on peut s’attendre a` ce que l’effet Zeeman
soit beaucoup plus faible que dans le cas de la mesure de la fre´quence 3P1-
3S1, ce qui a e´te´ ve´rifie´ expe´rimentalement. On attribue une incertitude de
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Fig. 5.20 – Fluorescence induite par les faisceaux du PMO. En (a) lorsque
seul le laser a` 688 nm interagit avec les atomes on retrouve la courbe de´ja`
pre´sente´e par la figure 5.14. En (b), quand le laser a` 679 nm est re´sonnant
avec la transition atomique, on retrouve l’effet du pie´geage coherent de po-
pulation par un pic de fluorescence centre´ sur la courbe rapporte´e en (a).
La largeur du pic de pie´geage cohe´rent de population est de 3 MHz. Les
autres courbes sont obtenues pour diffe´rents de´saccords du laser a` 679 nm.
Les intensite´s lasers sont I688 = 1.3mW.cm
−2 et I679 = 130mW.cm−2 pour
les lasers a` 688 nm et a` 6798 nm respectivement.
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50 kHz a` la mesure de l’e´cart de structure fine en fre´quence :
νStructure Fine(F = 9/2− F ′ = 9/2) = 5 601 338 670 (50) kHz (5.12)
La figure 5.21 donne diffe´rentes valeurs moyennes des fre´quences de
l’e´cart de structure fine selon les e´tats hyperfins interme´diaires du niveau
3S1, F = 7/2, F = 9/2 ou F = 11/2. Ces mesures sont re´alise´es graˆce a`
trois asservissements nume´riques qui sont utilise´s pour verrouiller les lasers
sur les transitions atomiques : un asservissement A verrouille le laser a` 688
nm sur la transition 3P1-
3S1 en alternant les mesures de fluorescence aux
fre´quences AI et AII (voir figure 5.21(a)). Le laser a` 688 nm est ensuite
asservi sur le pic de fluorescence du pie´geage cohe´rent de population graˆce
a` un asservissement B aux fre´quences B1 et B2 (on alterne les mesures). Le
dernier asservissement, C, controˆle la fre´quence du laser a` 679 nm de sorte
que les fre´quences de´livre´es par les asservissements A et B soient e´gales.
La fre´quence de l’e´cart de structure fine se de´duit des valeurs moyennes
des fre´quences de´livre´es par les asservissements A et C avec une re´solution
de 10 kHz atteinte en quelques minutes de mesure. Les deux lasers e´tant
asservis a` re´sonance sur les transitions atomiques, on s’affranchit de l’effet
du de´placement lumineux sur les mesures de fre´quence. En revanche, l’effet
Zeeman limite la re´solution de la mesure et peut eˆtre minimise´ a` condition
de n’exciter que les atomes se trouvant dans la re´gion proche du centre du
pie`ge et avec la polarisation Lin 1. L’incertitude sur la mesure attribue´e a`
un tel effet est de 50 kHz.
Le tableau 5.5 donnent toutes les mesures de fre´quences de la transition
3P0-
3S1 pour le
88Sr et le 87Sr. Le de´calage isotopique du niveau 3P0 par
rapport au niveau fondamental est de´duit de ces mesures et vaut :
∆87,88[
3P0] = 62.9 (1.3) MHz (5.13)
5.3.4 Conclusion
Dans les paragraphes pre´ce´dents, nous avons mesure´ toutes les fre´quences
des transitions 1S0-
3P1 a` 689 nm,
3P1-
3S1 a` 688 nm et
3P0-
3S1 a` 679 nm, a`
la fois pour le boson 88Sr et pour le fermion 87Sr. A partir de ces valeurs,
on trouve la fre´quence de la transition 1S0-
3P0 pour le
87Sr :
νindirecte = 429 228 004 340 (70) kHz (5.14)
L’incertitude de 70 kHz est la somme quadratique des incertitudes des me-
sures indirectes.
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Fig. 5.21 – En (a), bilan des mesures de fre´quences de l’e´cart de structure
fine via les diffe´rents e´tats hyperfins du niveau 3S1. En (b), asservissement
des lasers a` 688 nm et 679 nm sur les transitions atomiques graˆce aux me-
sures de fluorescence aux fre´quences AI et AII , et B1 et B2 respectivement.
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3P0 − 3S1 fre´quence (MHz)
88Sr J=0 -J’=1 441 332 751.3 (7) (a)
F=9/2-F’=7/2 441 335 740.42 (35) (b)
87Sr F=9/2-F’=9/2 441 333 301.37 (35) (b)
F=9/2-F’=11/2 441 330 320.27 (35) (b)
Tab. 5.5 – Bilan des mesures de fre´quences de la transition 3P0-
3S1. (a)
de´signe la fre´quence mesure´e directement avec la me´thode du de´placement
lumineux et (b) de´signe les fre´quences des transitions de´duites a` partir des
mesures de l’e´cart de structure fine et des fre´quences de 3P1-
3S1 du
87Sr.
5.4 Mesure directe de la transition 1S0-
3P0
Rappelons que la largeur naturelle de la transition est de 1 mHz ce
qui rend difficile a` de´tecter avec des atomes dont la tempe´rature est de 2
mK. La mesure directe de fre´quence de la transition d’horloge consiste a`
introduire des pertes dans le PMO. Ces pertes sont dues a` l’accumulation
d’atomes dans l’e´tat 3P0 graˆce au laser sonde a` 698 nm. Cependant, la
de´tection d’un faible nombre d’atomes dans cet e´tat est complexe en raison
de l’absence de transition cyclante a` partir du 3P0. La transition
1S0-
3P0
est donc de´tecte´e graˆce a` la diminution de fluorescence du PMO a` 461 nm
induite par ces pertes. La puissance du laser a` 698 nm est la plus e´leve´e
possible, soit 14 mW, afin d’exciter le plus grand nombre d’atomes. Le
faisceau laser est envoye´e quatre fois dans le PMO selon la configuration
de deux ondes stationnaires formant entre elles un angle de 5◦ et un angle
de 45◦ par rapport a` l’axe vertical du PMO (voir figure 5.22). Le rayon des
faisceaux est de 1.3 mm. En tenant compte de ces parame`tres, on en de´duit
un e´largissement de la re´sonance par saturation de 1.8 kHz. L’e´largissement
Doppler est, quant a` lui, de 1.5 MHz au vu de la tempe´rature des atomes
dans le PMO. De cette fac¸on, on s’attend a` n’exciter qu’une fraction de
l’ordre de 10−3 des atomes pie´ge´s lorsque le laser est a` re´sonance.
On peut contourner ce proble`me graˆce a` la dynamique du PMO qui peut
conduire a` une augmentation du taux de transfert des atomes vers l’e´tat 3P0.
Avec les parame`tres donne´s pre´ce´demment, la dure´e d’une impulsion laser pi
est de 0.5 ms soit cent fois plus petite que la dure´e de vie des atomes dans le
pie`ge. Il est donc possible de multiplier par un meˆme facteur cent la fraction
des atomes excite´s si l’on peut les accumuler dans l’e´tat 3P0 et ainsi obtenir
des pertes de quelques %. Pour ce faire, il est ne´cessaire de maintenir le
taux de transfert constant des atomes entre le niveau fondamental et l’e´tat
3P0. Ce n’est a priori pas le cas car le laser cre´e un trou dans la distribution
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Fig. 5.22 – Montage expe´rimental pour mesurer la fre´quence de la transition
d’horloge. Le modulateur acousto-optique de´signe´ par MAO est utilise´ pour
permettre de couper rapidement le faisceau sonde avec un temps de coupure
infe´rieur a` 1 µs.
de vitesse des atomes dans l’e´tat fondamental (voir figure 5.23). De plus,
les atomes doivent pouvoir s’e´chapper du processus de pie´geage si nous
voulons de´tecter une diminution de la fluorescence du PMO : si les atomes
restent re´sonnants avec le laser, ils retombent dans le niveau fondamental
par e´mission stimule´e.
La solution retenue pour be´ne´ficier de ces deux conditions (taux de trans-
fert constant et pertes dans le PMO) est d’utiliser l’effet Doppler induit par
l’acce´le´ration des atomes par la gravite´. Pour cela, nous effectuons une in-
terrogation se´quentielle graˆce a` des modulateurs acousto-optiques qui vont
nous permettre d’alterner les phases de capture et refroidissement avec les
lasers a` 461 nm et les phases d’interrogation avec le laser a` 698 nm. Pendant
ces phases d’interrogation, les atomes tombent librement. A cause de l’angle
entre le faisceau laser et l’axe vertical de 45◦, le de´calage en fre´quence induit
par la gravite´ est de 10 kHz.ms−1 : des atomes dans l’e´tat fondamental sont
ainsi amene´s en permanence a` re´sonance avec le laser ce qui assure un taux
de transition constant. Par ailleurs, les atomes dans l’e´tat 3P0 sont de´cale´s
hors re´sonance et donc perdus pour le PMO. Soulignons un autre inte´reˆt
de cette interrogation se´quentielle : elle permet de nous affranchir des ef-
fets des de´placements lumineux sur l’e´tat fondamental par les faisceaux du
PMO pendant l’interrogation des atomes.
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Fig. 5.23 – Lorsque les atomes sont maintenus a` re´sonance avec le laser, ils
retombent dans le niveau fondamental (fle`che rouge en pointille´). Le taux
de transfert des atomes vers le niveau 3P0 n’est pas constant du fait du
creux cre´e par le laser dans la distribution de vitesse. En revanche sous
l’effet de la gravite´, le laser explore toute la distribution de vitesse et ame`ne
en permanence des atomes a` re´sonance ce qui assure un taux de transfert
constant.
Les pertes induites dans le pie`ge ont e´te´ mode´lise´es de fac¸on simple. La
probabilite´ de transition a e´te´ calcule´e pour un atome a` deux niveaux sonde´
par deux faisceaux contra-propageants de 28 mW chacun. Les e´quations de
Bloch optiques ont e´te´ re´solues pour un de´calage par rapport a` la re´sonance
de´pendant du temps ∆(t). La vitesse initiale de l’atome est note´e −→v0 . En
tenant compte de l’acce´le´ration −→g , on a donc :
∆(t) = ∆0 ± 1√
2
kgt (5.15)
avec ∆0 = δ ± −→k .−→v0 , δ e´tant le de´saccord du laser dans le re´fe´rentiel du
laboratoire et
−→
k , le vecteur d’onde du laser. La quantite´ 1√
2
−→
k .−→g t vaut
2pi× 10 kHz.ms−1 et le signe ± de´pend de la direction du faisceau laser qui
interagit avec les atomes. Les interfe´rences entre les deux faisceaux contra-
propageants sont ne´glige´es ce qui est raisonnable si |δ| > 10Ω, Ω e´tant la
fre´quence angulaire de Rabi. Ces deux faisceaux sondent des classes de vi-
tesse atomique diffe´rentes. Les probabilite´s de transitions ont e´te´ trace´es
pour diffe´rentes valeurs de ∆0 en conside´rant la direction de propagation
du laser correspondant au signe moins (voir figure 5.24). Lorsque les atomes
de´cale´s vers le bleu (i.e pour ∆0 > 0) sont amene´s a` re´sonance sous l’effet
de la gravite´, la probabilite´ de transition augmente rapidement et se stabi-
lise ensuite autour d’une valeur relativement e´leve´e par exemple 0.56 pour
∆0 = 5Ω. Sont e´galement repre´sente´es sur le graphe 5.24 en pointille´s, les
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Fig. 5.24 – Probabilite´s de transition en fonction du temps d’interaction
pour diffe´rentes valeurs de ∆0 a` t=0. La fre´quence de Rabi Ω/2pi est prise
e´gale a` 920 Hz.
probabilite´s de transition que l’on obtiendrait en l’absence de gravite´.
La figure 5.25 repre´sente les pertes dans le PMO. La courbe donnent les
pertes calcule´es en fonction du temps d’interaction entre le laser sonde et
les atomes pour diffe´rentes acce´le´rations. Lorsque la gravite´ n’est pas prise
en compte, les pertes se stabilisent rapidement autour de 0. 16% du nombre
d’atomes pie´ge´s. Dans le cas contraire, les pertes augmentent avec le temps
d’interaction, de plus en plus d’atomes sont amene´s a` re´sonance graˆce a`
l’effet de la gravite´.
La se´quence temporelle consiste a` refroidir et pie´ger les atomes pendant
3 ms, puis a` sonder les atomes pendant 1 ms avec le laser a` 698 nm. Elle
a e´te´ optimise´e pour re´aliser un compromis entre l’efficacite´ de capture du
pie`ge, l’expansion ballistique du nuage atomique pendant les phases d’in-
terrogation et l’efficacite´ du transfert des atomes vers l’e´tat 3P0. D’apre`s le
mode`le, et avec une dure´e de vie du PMO de 40 ms, le contraste attendu
de la re´sonance est de 6%. La re´sonance mesure´e expe´rimentalement est
montre´e sur le graphe 5.26. Le contraste est de 1%, soit six fois plus faible
que celui calcule´ nume´riquement. Cela est peut-eˆtre duˆ au fait que l’angle
entre les deux paires de faisceaux contra-propageants a e´te´ ne´glige´ ce qui
pourrait conduire a` une sur-estimation des pertes d’un facteur 2. De plus,
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Fig. 5.25 – Pertes calcule´es dans le PMO en fonction du temps d’interaction
pour diffe´rentes valeurs de l’acce´le´rations subies par les atomes lorsque les
faisceaux pie`ge et Zeeman sont coupe´s.
nous n’avons pas tenu compte de l’expansion ballistique du nuage dans le
mode`le ce qui induit une de´croissance de la fre´quence de Rabi.
Pour mesurer la fre´quence de la transition, le laser est asservi nume´rique-
ment sur la re´sonance atomique. La se´quence temporelle est pilote´e par
ordinateur. La figure 5.26 (a) donne le profil de la transition e´largie par
effet Doppler (680 kHz de demi largeur a` 1/
√
e). Le niveau maximal de
fluorescence correspond a` 3 × 106 atomes. Chaque point correspond a` 100
ms de mesure. La re´solution estime´e sur le temps total de la mesure (soit
5500s) est de 3.7×10−11 en valeur relative ce qui correspond a` 15 kHz (voir
figure 5.26 (b)) :
ν(1S0 −3 P0) = 429 228 004 230 (15) kHz (5.16)
Les effets syste´matiques sont, a` ce niveau, ne´gligeables. L’effet Doppler
re´siduel est infe´rieur au kHz graˆce a` l’interrogation des atomes selon une
configuration des lasers en ondes stationnaires. L’effet Zeeman est e´galement
infe´rieur au kHz en de´pit du gradient de champ magne´tique dans le PMO :
en effet, les facteurs de Lande´ du niveau fondamental et du niveau 3P0
sont tre`s petits (voir tableau 5.2). Le profil Doppler est cependant de´cale´
de la re´sonance atomique d’une quantite´ e´gale a` la fre´quence de recul [117]
soit de 4.7 kHz qui a e´te´ prise en compte dans la valeur donne´e dans 5.16.
Cette valeur est en bon accord avec celle obtenue par mesure indirecte de
la fre´quence de la transition.
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Fig. 5.26 – (a) Profil de la transition 1S0-
3P0 observe´e dans le PMO. (b)





Dans ce chapitre, nous avons expose´ diffe´rentes mesures de fre´quence
des transitions 1S0-
3P1 a` 689 nm,
3P1-
3S1 a` 688 nm et
3P0-
3S1 a` 679 nm,
des isotopes l’atome de strontium 87 Sr et 88 Sr, qui nous ont conduit a`
l’estimation d’une valeur de la fre´quence de la transition d’horloge avec une
incertitude de 70 kHz. Graˆce a` ces mesures pre´liminaires, nous avons pu
observer et mesurer directement la fre´quence de la transition d’horloge avec





Nous avons pre´sente´ dans ce manuscrit des e´le´ments du de´veloppement
d’une horloge optique utilisant des atomes pie´ge´s de strontium au SYRTE.
Nous nous sommes e´galement inte´resse´s a` la stabilite´ d’une telle horloge.
Dans un premier temps, la stabilite´ de l’horloge sera de´grade´e par l’ef-
fet Dick qui est le re´sultat d’une conversion par e´chantillonnage du bruit
haute fre´quence de l’oscillateur local vers les brasses fre´quences. Nous avons
montre´ dans le chapitre 2 que nous pouvons re´duire cet effet et ses conse´quences
sur la stabilite´ avec d’une part un cycle d’horloge optimise´ et d’autre part
un oscillateur local de grande purete´ spectrale. En re´duisant le temps de
pre´paration des atomes pie´ge´s et leur de´tection a` quelques ms et en choisis-
sant une fre´quence de cycle de quelques Hz, nous pouvons espe´rer atteindre
une stabilite´ de quelques ∼ 10−16τ−1/2. Celle-ci pourra eˆtre e´value´e graˆce
a` un deuxie`me e´talon de fre´quence optique base´ sur l’atome de mercure et
qui pre´sentera des performances comparables.
Le chapitre 3 pre´sente la re´alisation d’un laser ultra-stable qui sera uti-
lise´ pour l’interrogation des atomes. Pour ce faire une diode laser en cavite´
e´tendue est asservie sur une cavite´ Fabry-Perot de finesse 27 000 selon la
technique de Pound Drever. De nombreuses pre´cautions ont e´te´ prises pour
limiter les effets pouvant perturber la stabilite´ du laser (interfe´rences pa-
rasites, effets thermiques, bruit d’intermodulation etc...). De fait, le laser
asservi pre´sente de tre`s bonnes performances : il posse`de une largeur de raie
d’une dizaine de Hz et un palier de bruit blanc a` 10−2 Hz2/Hz entre 60 Hz
et 20 kHz. Diffe´rentes strate´gies peuvent eˆtre retenues pour ame´liorer son
spectre de bruit a` basses fre´quences. En particulier, la construction d’un
laser ultra-stable Nd : YAG asservi sur une cavite´ de finesse >100 000 peut
eˆtre inte´ressante a` plusieurs points de vue. Tout d’abord, il est plus aise´ de
re´aliser des cavite´s Fabry-Perot d’une telle finesse pour des longueurs d’onde
dans l’infra-rouge et nous pouvons e´galement envisager une ge´ome´trie par-
ticulie`re du corps de la cavite´ pour re´duire sa sensibilite´ aux acce´le´rations.
De plus ce laser ultra-stable pourrait servir de re´fe´rence a` l’ensemble des
oscillateurs d’interrogations qui sont ou seront utilise´s pour les fontaines ou
les horloges optiques en cours de de´veloppement au SYRTE.
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Conclusion et perspectives
Comme nous l’avons vu pre´ce´demment la pre´paration des atomes avant
leur interrogation est une e´tape critique pour la stabilite´ de l’horloge. Nous
disposons de´ja` d’une source d’atomes froids performante, de´crite dans le
chapitre 4 : nous pouvons capturer quelques 107 atomes de 87Sr en moins
d’une dizaine de ms. La re´alisation d’un pie`ge dipolaire constituera une
e´tape importante. Deux specifications sont requises : un temps de vie long
de quelques centaines de ms ou plus, et un taux de chargement optimal.
De cette fac¸on, nous pourrions recycler les atomes d’une interrogation a`
l’autre pour optimiser la se´quence temporelle de l’horloge. Enfin, dans le
chapitre 5, nous avons rapporte´ la mesure de la transition d’horloge 1S0-
3P0
du 87Sr avec une re´solution de 15 kHz. Cette mesure, de´terminante dans le
de´veloppement de l’horloge, a permis e´galement de comple`ter des donne´es
de spectroscopie pour cet atome.
Les performances attendues pour les horloges a` atomes pie´ge´s laissent
entrevoir de nombreuses applications, en particulier en physique fonda-
mentale. Par exemple, certaines the´ories qui sont de´veloppe´es dans le but
d’unifier gravitation et me´canique quantique pre´voient la variation spatio-
temporelle des constantes fondamentales [118]. Les horloges atomiques et
plus ge´ne´ralement la spectroscopie haute pre´cision de transitions atomiques
permettent de re´aliser ces tests de fac¸on reproductible en laboratoire sur
des e´chelles de temps relativement courtes [119–121]. On a de´ja` pu re´aliser,
dans le cas des horloges micro-onde, des comparaisons entre fre´quences de
transition d’horloge d’espe`ces atomiques diffe´rentes (Cs/Rb) [122] ce qui a
permis de de´terminer une limite supe´rieure a` la variation de la constante de
structure fine α : α˙/α = −0.4± 16× 10−16 an−1. Il est de´sormais possible,
graˆce au de´veloppement des lasers femtosecondes [40, 123], d’effectuer des
comparaisons entre e´talons de fre´quence optique et fontaines micro-onde, ou
entre deux e´talons de fre´quence optique diffe´rents. Plus particulie`rement, on
pourra envisager a` long terme, au SYRTE, des comparaisons entre l’horloge
a` atomes de strontium et l’horloge a` atomes de mercure, ou entre ces hor-
loges optiques et les fontaines micro-ondes (Cs et Rb) ce qui permettrait de
re´aliser des tests complets de stabilite´ des constantes fondamentales.
Une autre application particulie`rement inte´ressante de ces e´talons de
fre´quence pourrait eˆtre leur participation a` la de´tection d’ondes gravita-
tionnelles. En effet, les de´tecteurs d’ondes gravitationnels de type VIRGO
ou LIGO ne´cessitent des sensibilite´s telles que le bruit en fre´quence des lasers
utilise´s doit eˆtre de l’ordre de 10−4Hz2/Hz pour des fre´quences comprises
entre 10 Hz et 1 kHz [124]. Une solution envisage´e pour s’affranchir du
bruit sismique au basses fre´quences est le de´tecteur d’ondes gravitionnelles
LISA qui ne´cessite un bruit de fre´quence du laser de l’ordre de 1 Hz2/Hz
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entre 1 mHz et 100 mHz [14] ce qui correspond a` une stabilite´ en fre´quence
de quelques 10−16 a` 100 s. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, lorsque
le rapport cyclique d tend vers 1, le laser asservi sur les atomes est bien
plus stable que le laser libre, on gagne pre`s d’un ordre de grandeur sur sa
stabilite´. Avec un e´talon de fre´quence optique a` atomes pie´ge´s, LISA dispo-
serait d’une source laser dont la stabilite´ correspondrait aux spe´cifications
requises. De nombreux avantages sont associe´s a` une telle horloge optique
dans l’espace, l’un d’eux et non des moindres, pourrait eˆtre a` plus long






Comple´ments du chapitre 2
Nous pre´sentons dans cette annexe l’effet Dick calcule´ dans le cas du
laser de VIRGO et du laser limite´ par l’effet thermique de la cavite´ PF sur
laquelle il est asservi, pour des interrogations de type Ramsey-Borde´, Ram-
sey et Rabi. Nous rappelons que les deux derniers types d’interrogations,
les atomes interroge´s sont pie´ge´s dans un pie`ge dipolaire, de sorte que l’on
puisse se placer dans le cas du re´gime de Lamb-Dicke.
VIRGO est un interfe´rome`tre a` laser qui est utilise´ pour de´tecter des
ondes gravitationnelles (voir les re´fe´rences [76,124] pour une e´tude de´taille´e
de VIRGO). Le spectre de bruit de fre´quence du laser est repre´sente´ sur la
figure II.2.7(b). Pour les basses fre´quences, c’est-a`-dire, jusqu’a` 500 Hz, le
bruit obtenu correspond a` l’effet Doppler entre les deux cavite´s PF qui ont
e´te´ utilise´es pour mesurer ce spectre (une me´thode similaire employe´e dans
notre expe´rience est de´crite dans le chapitre 3). Au dela`, le bruit correspond
a` des de´rives lentes de la longueur de la cavite´ [76]. Le bruit de fre´quence
du laser utilise´ pour VIRGO est proche du bruit thermique comme nous
pouvons le constater avec les courbes (b) et (c) du graphe II.2.7.
Le bruit thermique est le bruit ultime d’un laser asservi sur une cavite´
Fabry-Perot sous certaines conditions donne´es au chapitre 3. La stabilite´ en
fre´quence du laser est en effet lie´e a` la stabilite´ de la longueur optique de la
cavite´ et des fluctuations thermiques re´siduelles entrainent une fluctuation
de cette longueur. Cette limite fondamentale a e´te´ estime´e par K. Numata
et al. [81] et est de l’ordre de Sf = 10
−2×(1Hz/f) Hz2/Hz.
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A.1 Interrogation de Ramsey-Borde´
A.1.1 Effet Dick e´value´ en fonction de la fre´quence de
cycle et du rapport cyclique
Comme dans le cas du laser de l’expe´rience Sr pre´sente´ dans le chapitre
2, l’effet Dick a e´te´ calcule´ ici en fonction des couples {d, fc} ou` fc est la





Les re´sultats sont pre´sente´s sur le graphe A.1. De la meˆme fac¸on que dans le
cahpitre 2, on constate que la stabilite´ est meilleure pour des fre´quences de
cycle e´leve´es et des rapports cycliques proches de 1. Pour le laser de VIRGO,
la variance d’Allan associe´e a` une fre´quence de cycle de 60 Hz est plus e´leve´e
que celle associe´e a` fc=30 Hz : dans le spectre de bruit du laser on observe
un pic de bruit a` cette fre´quence dominant le niveau de bruit a` 30 Hz. Pour
ces deux derniers lasers, les e´carts-types d’Allan lie´s a` l’effet Dick sont du
meˆme ordre de grandeur que ceux de´crivant le bruit de projection quantique










ou` Q est la facteur de qualite´ atomique et N est le nombre d’atomes parti-
cipant au signal.
A.1.2 Effet Dick calcule´ en fonction du temps mort
et de la fre´quence de cycle fc
Rappelons les hypothe`ses de calcul : la fre´quence de cycle et la dure´e
du temps mort sont fixe´es. Pour simplifier la discussion, nous avons pris
comme dure´e d’une impulsion laser τp =
Tm
2
. Pour le laser VIRGO et le laser
limite´ par le bruit thermique, les e´carts-types d’Allan lie´s a` l’effet Dick et
les rapports S/B sont repre´sente´s sur le graphe A.1. D’apre`s ces graphes,
on constate que les valeurs des rapports S/B sont plus contraignantes pour
l’expe´rience Sr, ne´cessitant par exemple nombre d’atomes participant au
signal de l’ordre de 105 − 106 pour Tm < 10 ms.
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Fig. A.1 – Variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick pour une interrogation de
Ramsey-Borde´ en fonction de d et fc pour le laser utilise´ dans l’expe´rience
VIRGO et un laser limite´ par le bruit thermique.
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Fig. A.2 – Rapport S/B en (a) et variance d’Allan associe´e a` l’effet Dick
en (b) dans le cas d’une interrogation de Ramsey-Borde´ pour le laser utilise´
dans le projet VIRGO et pour le laser limite´ par le bruit thermique.
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A.2 Interrogation de Ramsey
A.2.1 Effet Dick calcule´ en fonction du rapport cy-
clique d et de la fre´quence de cycle fc
Les re´sultats sont pre´sente´s dans les graphes A.3. Comme dans le cas
d’une interrogation de Ramsey-Borde´, la stabilite´ lie´e a` l’effet Dick pour de
tels lasers est du meˆme ordre de grandeur que la stabilite´ associe´e au bruit
de projection quantique. Rappelons l’expression du rapport cyclique d pour





A.2.2 Effet Dick calcule´ en fonction du temps mort
et de la fre´quence de cycle fc
Les variances d’Allan et les rapports signal a` bruit S/B sont repre´sente´s
sur les graphes A.4 (b) et (a) respectivement. Pour le laser limite´ par le
bruit thermique, les rapports S/B sont tre`s e´leve´s : S/B > 100 pour des
temps morts infe´rieurs a` 10 ms ce qui devient contraignant pour le nombre
d’atomes a` capturer dans le pie`ge dipolaire (N > 104 atomes). On voit tre`s
clairement sur le graphe A.4(a) correspondant au laser limite´ par le bruit
thermique qu’on peut gagner un facteur 5 sur la stabilite´ en passant d’une
fre´quence de cycle de 100 Hz a` 10 Hz pour un meˆme temps mort.
A.3 Interrogation de Rabi
Que la stabilite´ lie´e a` l’effet Dick soit calcule´e en fonction du couple
de parame`tres {d, fc} (voir figure A.5) ou du couple {fc, Tm} (voir figure
A.6), elle est plus petite d’au moins un ordre de grandeur dans le cas d’une
interrogation de Rabi par rapport a` une interrogation de Ramsey. La va-
riance d’Allan varie tre`s peu en fonction de d ou de Tm. Le seul parame`tre
inte´ressant sur lequel on peut jouer pour obtenir des stabilite´s inte´ressantes
est la fre´quence de cycle, en tenant compte, bien-suˆr, du spectre de bruit
en fre´quence de l’OL d’interrogation.
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Fig. A.3 – Variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick des lasers de l’expe´rience
VIRGO et limite´ par le bruit thermique respectivement pour une interrogation
Ramsey.
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Fig. A.4 – Rapport S/B en (a) et variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick en
(b), pour une interrogation de Ramsey, des lasers VIRGO et limite´ par le
bruit thermique respectivement.
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Fig. A.5 – Variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick pour une impulsion Rabi dans
le cas du laser de VIRGO et du laser limite´ par le bruit thermique.
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Fig. A.6 – Rapport S/B en (a) et variance d’Allan lie´e a` l’effet Dick en (b)
pour une impulsion Rabi dans le cas du laser de VIRGO et du laser limite´
par le bruit thermique.
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Annexe B
Comple´ments du chapitre 3
B.1 Rappels sur l’interfe´rome`tre Fabry-Perot
B.1.1 Pre´sentation
Soit une cavite´ Fabry-Perot constitue´e de deux miroirs, se´pare´s par la
distance L. Une cavite´ Fabry-Perot (que nous appellerons PF par la suite)
est caracte´rise´e par deux parame`tres principaux qui sont l’intervalle spectral





pour un milieu d’indice 1. Son inverse 1/νISL traduit le temps mis par la
lumie`re pour faire un aller-retour dans la cavite´. La finesse, quant a` elle,
de´pend uniquement des coefficients de re´flection des miroirs constituant la
cavite´. Pour des miroirs posse´dant les meˆmes coefficients de re´flexion en










pour des miroirs ayant des coefficients de re´flexion en amplitude diffe´rents,
r1 et r2. En connaissant la finesse et l’intervalle spectral libre de la cavite´,
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M i r o i r
Fig. B.1 – Cavite´ Fabry-Perot et les champs incident, re´fle´chi et transmis
par celle-ci.
B.1.2 Calcul du champ transmis par la cavite´ et Fonc-
tion d’Airy
Conside´rons une cavite´ PF pre´sente´e sur la figure B.1 : les coefficicents
de re´flexion en amplitude pour chacun des miroirs sont suppose´s e´gaux et
valent r. De la meˆme fac¸on, les coefficients de transmission en amplitude
sont note´s t. Les pertes ne sont pas prises en compte dans notre e´tude. On
utilise la convention suivante pour le calcul des champs e´lectromagne´tiques
transmis et re´fle´chis par la cavite´ : si le faisceau lumineux se re´fle´chit sur
la surface re´fle´chissante du miroir (i.e avec le reveˆtement), alors r est pris
positif. Dans le cas contraire, r est ne´gatif. On note le temps d’un aller -
retour de la lumie`re dans la cavite´, τ . Soit une onde e´lectromagne´tique plane
incidente Ei se propageant selon l’axe de re´volution du PF. On a alors :
E1(t) = tEi(t) + r
2E1(t− τ)
E2(t) = E1(t− τ2 )
E3(t) = rE2(t− τ2 )
Et(t) = tE2(t)
Er(t) = −rEi(t) + trE1(t− τ)
(B.5)
Sous ces conditions, les champs transmis et re´fle´chi par la cavite´ peuvent se
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ce qui est l’expression d’un produit de convolution entre le champ incident
et une fonction caracte´risant la transmission ou la re´flexion :{
Et(t) = Γt(t) ∗ Ei(t)
Er(t) = Γr(t) ∗ Ei(t)
(B.7)













avec δ la fonction de Dirac. En prenant la transforme´e de Fourier du produit
de convolution, on en de´duit les expressions des transforme´es de Fourier








En calculant l’intensite´ transmise par la cavite´ donne´e par It = EtEt, on













B.1.3 Fonction de transfert du PF
Fonction de transfert en re´flexion : La fonction de transfert du PF
pour le champ re´flechi traduit la re´ponse de la cavite´, soit l’intensite´ re´fle´chie
mesure´e, a` une perturbation de la source lumineuse, a` savoir la phase du
champ laser incident. En reprenant les calculs de la the`se de Y. Bidel [83],
on pose Ei(t) = E0e
ı(ωLt+ϕ(t)) ou` E0 est suppose´ re´e´l. L’intensite´ re´fle´chie











On suppose que le temps de cohe´rence du laser est tre`s grand devant τ , ce
qui nous permet d’effectuer le de´veloppement limite´ au premier ordre de
eı[ϕ(t−t
′)−ϕ(t−t′′)] et sous ces conditions, Ir(t) se de´compose suivant un terme
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Fig. B.2 – Fonction d’Airy pour la cavite´ PF.
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Fig. B.3 – Phase en (a) et module en (b) de la re´flectivite´ Γr(ω).
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correspondant a` l’intensite´ transmise pour une onde plane monochromatique
















On prend la transforme´e de Fourier de l’expression B.12 et on exprime ϕ˜($)











Γ˜r(ωL)Γ˜r(ωL +$)− Γ˜r(ωL)Γ˜r(ωL −$)
$
(B.14)
Cette e´quation peut se simplifier en supposant que la fre´quence du champ
laser incident est proche de la re´sonance, soit pour ωLτ = 2piN ± δτ avec δ
la diffe´rence de fre´quence :
Hcavite($) = 2r
2E20
(1− r2)δτ 2[(1− r2) + ır2$τ ]
[(1− r2)2 + ır2(1− r2)$τ + r4(δτ)2]2 − (r4δ$τ 2)2
(B.15)
Fonction de transfert en transmission : On proce`de de la meˆme fac¸on
que dans le cas de la re´flexion. L’expression de la fonction de transfert en
transmission pour une fre´quence laser proche de la re´sonance est donne´e
par :
Hcavite($) = 2(1− r2)2E20
r4δ$τ 2
[(1− r2)2 + ır2(1− r2)$τ + r4(δτ)2]2 − (r4δ$τ 2)2
(B.16)
Conclusion : Le graphe B.4 montre le gain et la phase des fonctions de
transfert de la cavite´ PF en transmission et re´flexion. Le comportement du
re´sonnateur en re´flexion est celui d’un filtre passe-bas du second ordre avec
un de´phasage total de pi/2, alors qu’en transmission c’est un filtre passe-bas
du premier ordre avec un de´phasage total de pi.
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Fig. B.4 – Phases (a) et gains (b) des fonctions de transfert de la cavite´
PF en transmission et en re´flexion.
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Fig. B.5 – Diffe´rence en fre´quence entre les deux modes TEM00 des deux
cavite´s en fonction de la longueur d’onde du laser. L’erreur sur les mesures
est de l’ordre de 100 MHz. Le laser est faiblement module´ par l’inte´rme´diaire
de sa cale pie´zo-e´lectrique, la calibration en fre´quence d’un telle modulation
s’effectue par l’interme´diaire des bandes late´rales a` 60 MHz.
B.2 Comparaison des deux cavite´s Fabry-Perot
Il a e´te´ inte´ressant pour notre expe´rience de mesurer l’e´cart en fre´quence
entre deux modes TEM00 de PF1 et PF2 en fonction de la longueur d’onde
du laser (figure B.5). Ces mesures ont e´te´ utiles lorsque, par exemple, nous
avons mesure´ les fre´quences de transitions atomiques du strontium (voir
chapitre 5) et que nous avons e´te´ oblige´s d’accorder le laser aux longueurs
d’onde correspondantes (respectivement 689 nm pour la transition 1S0-
3P1,
688 nm pour la transition 3P1-





Rappels d’optique non line´aire
C.1 Introduction
La re´ponse d’un milieu non line´aire1 a` une excitation par un champ
e´le´ctrique
−→
E est de´crite par la polarisation macroscopique du milieu qui
peut se de´composer en un terme line´aire et un terme non linaire. Le terme









P (i) = ε0χ
(i)(ωTot, ω1, . . . , ωi) :
−−−→





k=1 ωk. Les processus non line´aires d’ordres 2 ne peuvent se
manifester que si le milieu ne posse`de pas de syme´trie d’inversion (pour les
milieux centro-syme´triques, les composantes du tenseur χ2 sont nulles). Par
la suite, nous allons nous inte´resser uniquement aux processus non line´aires
d’ordre 2.
C.2 Equations de propagation dans un mi-
lieu non line´aire
L’e´quation de propagation dans un milieu die´lectrique, homoge`ne et non
magne´tique peut se mettre sous la forme, d’apre`s les e´quations de Maxwell :









1Toute cette partie s’appuie sur la re´fe´rence [125]
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On se place dans le cadre de l’approximation des enveloppes lentement va-
riables. Les trois champs e´lectriques qui inte´ragissent sont de´crits par des
ondes planes monochromatiques, se propageant suivant l’axe Oz, d’ampli-
tudes Ai a` la fre´quence angulaire ωi et de meˆme polarisation pour simplifier
le proble`me. Le milieu est suppose´ transparent a` ces fre´quences. On obtient











avec δn = −1 pour (i = 1, k = 3, n = 2) et (i = 2, k = 3, n = 1) et vaut





k3 − −→k1 − −→k2 . On peut montrer que dans le cas
ou` les relaxations du milieu sont ne´glige´es, les composantes χ(2)(ωk, δnωn)
sont e´gales entre elles. Il est a` noter que le tenseur χ(2) est rarement utilise´,
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C.3 Conditions d’accord de phase
Pour maximiser l’efficacite´ de conversion, il faut qu’il y ait conservation
de l’e´nergie (ω3 = ω1 +ω2) et accord de phase. Si l’accord de phase n’est pas
re´alise´, la conversion des ondes pompes est peu efficace et par conse´quent,
on peut ne´gliger la de´pletion de ces ondes pompes, c’est-a`-dire que l’on
peut supposer les intensite´s des ondes 1 et 2 comme constantes lors de












ou` Lc est la longueur du cristal et w0 le col des faisceaux a` supposer qu’il
soit le meˆme pour tous. On constate que la conversion est optimise´e pour
un accord de phase minimal. De plus, cette relation met en e´vidence une
longueur de cohe´rence Λ = pi
∆k
du cristal : sur la premie`re demi-pe´riode
Λ, il y a transfert d’e´nergie des ondes 1 et 2 vers l’onde 3 alors que sur la
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Fig. C.1 – Puissance de sortie de l’onde 3 en fonction de la longueur du
cristal. La courbe (a) repre´sente l’accord de phase (∆k = 0). En (b), il
s’agit de la configuration quasi-accord de phase. La courbe (c) correspond a`
∆k 6= 0.
deuxie`me demi-pe´riode, c’est l’inverse qui se produit (voir figure C.1(c)).
Cette longueur de cohe´rence est de l’ordre de 1 a` 100 µm, elle de´termine la
longueur utile du cristal. D’une fac¸on plus ge´ne´rale, la conversion peut se
mettre sous la forme :
P3 = ΓP1P2 (C.7)
ou` Γ est le facteur de conversion qui de´pend des fre´quences des trois ondes
intervenant dans le processus, de la longueur du cristal, de deff , du coeffi-
cient d’absorption de l’onde 3 dans le cristal et d’une fonction d’ouverture
h sans dimension qui caracte´rise le processus [94]. Concernant le processus
de conversion, il peut s’agir d’une somme de fre´quence ou d’une ge´ne´ration
de seconde harmonique et dans ce cas ω1 = ω2 = ω = ω3/2.
Selon les polarisations des ondes incidentes, l’accord de phase est qualifie´
de type I pour des polarisations incidentes identiques ou de type II dans
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r
( a ) ( b )k ,  P ( w )
q
n ' ( 2 w , q )





n o ( w )
n ' ( 2 w , q ) k ,  P ( w ) ,  P ( 2 w ) P ( 2 w )
Fig. C.2 – Exemple d’accord de phase critique (a) et non critique (b) dans
un cristal uniaxe. n′(2ω, θ) et n(ω) repre´sentent respectivement les surfaces
d’indice extraordinaire et ordinaire. r
c r i s t a l
O n d e s  p o m p e s
Fig. C.3 – Recouvrement non optimal des ondes pompes dans le cristal a`
cause de l’angle de double re´fraction ρ.
l’autre configuration. Si l’accord de phase est critique (voir figure C.2), on
de´finit l’angle de double re´fraction ρ (ou Walk-off en anglais) comme l’angle
entre le vecteur de Poynting
−→
Π et le vecteur
−→
k de l’onde extraordinaire.
Ce walk-off limite l’interaction entre les deux ondes pompes dans la mesure
ou` leurs faisceaux ne se recouvrent plus comple`tement dans le cristal (voir
figure C.3).
C.4 Quasi-accord de phase
Il n’est pas toujours e´vident d’obtenir un accord de phase dans un mi-
lieu bire´fringent pour n’importe quelle fre´quence des ondes pompes. L’autre
proble`me que pose ce type d’accord de phase est bien-suˆr le walk-off. Le
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quasi accord de phase permet de s’affranchir de ces deux inconve´nients. Il
a e´te´ propose´ en 1962 par J. A. Armstrong [126] et son principe s’appuie
sur la modulation spatiale de la polarisation macroscopique, par exemple
en alternant sur une pe´riode de Lc le signe de deff . Ainsi, le de´saccord de
phase entre les deux ondes pompes 1 et 2 s’annule a` chaque inversion de
domaine de polarisation et l’on peut de cette fac¸on augmenter la puissance
de l’onde re´sultante 3. Les courbes (a) et (b) de la figure C.1 re´sument ces
processus d’accord de phase et quasi-accord de phase.
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